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Vorwort, 



Ausser den verschiedenen in Abtheilung II. und m. verzeichneten Apparaten und 

Geräthschaften werden wir alle in die Fächer der Fharmaeie, Chemie und Physik 

gehörigen^ namentlich auch die, welche sich bei dem rapiden Fortschritt der Natur- 
wissenschaften als Vervollkommnete oder Neue geltend machen, stets auf Lager jf^Uuren 
,und bitten wir, besonders bei Bestellungen auf neuere Apparate etc., genaue Zeich- 
nungen und Beschreibungen oder Citate der darüber sprechenden wissenschaftlicben 
Werke oder Zeitschriften beizufügen. 

Wir werden demnach, unterstützt durch die tüchtigsten Arbeiter und Mechaniker, 
sowie durch die besten Bezugsquellen des In- und Auslandes, vollständige Einrioh- 

timgen von Laboratorien für Apotheken, höhere Lehranstalten imd Scholen, 
sowie chemischer, physikalischer Cabinette, Mineralwasser-Fabriken etc. stets 

nach den neuesten Erfahrungen und jeder Anforderung entsprechend ausführen, da 
nächst den eigenen praktischen Erfahrungen unseres Socius des Chemikers und Apo- 
thekers Dr. Win ekler auch die zahlreichen hiesigen Autoritäten der Wissenschaften 
uns gern belehrend zur Seite stehen. 

Alle pharmaceutischcn und chemjischen Präparate, Alcaloide, Bea« 
g^ntien etc., auch die neueren und selteneren, besorgen wir auf Verlangen stets zu 
den Preisen der ersten hiesigen Grossisten. 

Preis -Ermässigungen einzelner Artikel dürften wir, durch sich etwa billiger 
stellende Calculationen, oder eintretenden Conjunctiuren, wie überhaupt bei grossen 
Aufträgen nach Möglichkeit eintreten lassen können. 

Es wird uns stets angenehm sein, wenn Freunde der Naturwissenschaften 
unsere Läger besichtigen. 

Berlin, im März 1860. 



Dr. G. Winckler. H. Quilitz. 

Firma: Warmbrann, Qailitz <& €omp< 



Verkaufs- nnd Versendnngs- Bedingungen. 



Au< 



[e unsere früheren Preis-Verzeichnisse treten, mit dem Erscheinen dieses, ausser Krau 

Bei Aufgabe von Gegenständen bitten wir die vorgedruckten Nummern, 
Benennungen und den Preis genau anzugeben, damit alle Miss Verständnisse ver- 
mieden werden. 

Die Verpackungen geschehen mit der grossten Sorgfalt und unter besonderei 
Aufsicht, weshalb wir für Bruch oder Manco nicht einstehen. 

Versendungen geschehen frei ab unsere Magazine in Berlin, resp. frei 
ab unsere Glashüttenwerke Jemmlitz und Tschornow, für Kechnung und 
Gefahr der Besteller. 

Kisten und Emballage nehmen wir nur dann zurück, wenn uns solche in 
gutem Zustande und innerhalb dreier Monate, vom Tage unserer Versendung ab, 
franco in's Haus, oder franco auf unsere Fabriken geliefert werden, und vergüten 
wir darauf die berechneten Beträge, abzüglich Verpackungs und Zuschlags^ 
Kosten. 

Briefe, welche niu: Anfragen enthalten, so wie Modelle, Zeichnungen 
und Muster-Sendungen erbitten wir uns portofrei. 

Aufträge vom Auslande von ims noch nicht bekannten Häusern, können to 
nur gegen Baarzahlung oder Wechsel auf Berlin effectuiren. 

Die Preise verstehen sich in Preussisch Courant, den Thaler zu 30 Silbergr. 

Ziel drei Monat, vom Tage der Factura, per comptant mit 2gScontro 
oder V2 ^ für jeden Monat. 

Zahlungen in anderen Münzsorten als Preussisch Courant, ebenso Rimessen 
auf auswärtige Wechselplätze, werden nur zu dem Berliner Tagescurse 
in Zahlung genommen. 

Für Wechsel auf Nebenplätze übernehmen wir keinerlei Verbindlichkeit und 
bringen die uns entstehenden Kosten in Anrechnung. 

Nach Verfall werden die Beträge durch Anweisung oder Wechsel erhoben, 
wenn nicht bei Aufgabe der Bestellung vermerkt wird, dass dieselben eingesandt 
werden sollen. 

Bruchteile eines Thalers bitten wir durch Beilage Preu ssischer Post- 
Freimarken zu begleichen. 

Zollmaass, Rheinländisch. 

Gewicht, Zoll-Gewicht, 1 Pfund = 30 Loth, 1 Loth = 10 Quentchen. 



Berichtigungen. 



Seite 12 letzte Zeile statt: directer Schrift lies: mit directer Goldschrift mehr. 
„ 15 5. Zeile v.u. „ Zoll lies: Silbergroschen. 
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23 13. Zeile „ 27 30 26 33 36 48 57 Sgr. lies; 

37 50 46 63 86 108 157 Sgr. 

44 No. 310 „ Vi) V2) ^i Drachmen lies: 1, 2, 3 Drachmen. 

45 5. Zeile v. o. „ Loth lies: Pfund. 

45 No. 320 „ 2 Sgr. für 2 Pfand lies: 3 Sgr. 

62 ist die Zeichnung No. 494 verkehrt eingestellt. 



„ 128 No. 1468 „ lOThlr. 15 Sgr. Uea«. U1\iVt. \b^%t. 
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169 

175 

73 

37.41 



Loftpnmpenteller 
Luftthermometer 
Lunarium, siehe Globen 
Lutterprober, Araeometer 
Lympftröhrchen 

M. 

Maassanalysen- Apparate 110 

Maassflasche, electrische 169 

Maassstäbe 113 

Magdeburger Halbkugeln 180 

Magische Becher 180 

— Kanne 180 

— Trichter 180 
Magnete 113. 180 
Magnetnadel 113 
Magnet- a. Declinationsnadel 181 
Magnetometer 181 
Magnetstübe 113. 181 
Magnetsteine 181 
Maisch-Araeom., Maischprober 72 
Maischsäureprober,Araeom. 72.113 
Manometer oder Dasimeter 180 

— Metallmanometer 114 
Manometerröhren 36 
Marsh's Arsenik-Ermittelnngs- 

Apparate 55 

Masken von Draht 89 

Mechanische Potenzen, siehe 

Apparate 156 

Medicinglas 18. 43 

Medicin-Einnehmegläser 34 

Meissel zur Mineralogie 114 

Meloni's Mnltiplicator 181 

— thermo- electrische Kette 181 
Mensuren von Porzellan, Zinn 

und Thon 114. 115 

Mensurirbecher 35 

Mensurircylinder 34 

Mensurirgläser 35 

Mentzel's patentirter Woll- 

diohtigkeitsmesser 198 

Messer, Papier-, Korkschneide- 
messer etc. 115 
Messpipetten 112 
Metallthermometer 181 
Metronome, Taktmesser 115 
Mikrometer 116 
Mikroskope 116. 181. 182 
Mikroskopische Objecte 182 
Mikroskopische Präparate 182 
Mikro^kop-Unterlagsglaschen 182 
Milchglas-Standflaschen 10- 13 
Milchprober, Araeometer 73 
Mineralbrunnenflaschen 42 
Mineralien zu Löthrobrvers. 182 
Mineraliensammlungen 116 
Mineralkörper 116 
Mineralwasser -, Mineralbrun- 
nen-Apparate 116-118 
Minutengläser, Sanduhren 135 
Mischcylinder 112 
Mischflaschen 112 
Mitscherlich's Röhren, Trocken- 37 
Modell eines Alaunschlemm- 
kastens 119 

— eines Arsenikofens 119 

— eines Brennofens 119 

— einer Central-Eisenbahn 119 

— einea Cupolofena 119 
— e/aes DampfcjrliDdera 119 

— eiaer Dampfmaschine 1J9 



Seite 

Modell eines Drahtzuges 119 

— einer Drehscheibe 119 

— einer Feuerspritze 119 

— eines Glasofens 119 

— eines Gradirhauses 119 

— einer Hoch- und Nieder- 
druck-Dampfmaschine 119 

— eines Hohofens 119 

— eines Kalkofens 119 

— eines Knpferofens 119 

— einer Locomotivo 119 

— eines Porzellanofens 119 

— eines Puddelofens 119 

— eines Puddlingshammcrs 119 

— einer Saug- u. Druckpumpe 183 

— eines Schwanz- od. Sain- 
hammers 119 

— eines Silbererz- Apparates 119 

— eines Stabeisen Walzwerk 8 119 

— eines Stahlofens 119 

— eines Thonschlemmkastens 119 

— eines Treibheerdes 119 

— eines Walzwerkes 119 

— einer Watt'scheu Dampf- 
maschine 119 

— eines Zinkofens 119 

— eines Zinnerzofens 119 
Mohr's Aether-Extractionsapp. 51 
Mohr*8cher Rührer 121 
Monochorde 183 
Morsellenformen 121 
Morsellenkästchen 121 
Mörser von Glas 35 

— V. Achat, Porzellan, Mar- 
mor, Messing, Serpentin- 
stein, Eisen 120. 121 

— von feuerfestem Thon 198 
Muffeln 121 
Muffelöfen, Oefcn 122 
Mühle, electrische 169 
Multiplicationsspiegel 190 
Multiplicatoren 183 
Mundspiegel 195 
Mutterkränze 195 
Mutterspiegel, Specula 41. 195 
Mutterspritzen 40 

N. 

Nadel, electrische 169 

Näpfe, Satten von Glas und 

grauem Steingut 35. 123 

Nasenspiegel 195 

Nasenspritzen 40 

Natrometer 73. 122 

Natrometer-Bestccke 122 

Newton's Farbenringe 183 

Nobili's Farbenringe 183 

Nicholson's Araeometer 122 

Nicol'sche Prismen 183 

Nivellir-Instrumente 183 

Normal-Alcoholometer 52 

Normal-Medicinalgcwichte 95 

0. 

Objective 183 

Observatorium, siehe Globen 174 

Oefen, Verbrennungsöfen 122 

— Windöfen 123 
Oelprober, Araeometer 73 
Oelreservoir 123 
Oelsauger, Saugröhren 31 
Oelvorlagen, Plorent. ¥\aBc3[i. \^^ 
Ohr Yon Elfenbem \^b 



I 



Ohrcatheter 
Ohrenspritzen 
Ohriöffel 
Ohrpincette 
Oleometer 
Opodeldocgläser 
Opodeldoctrichter 
Optische Augen 
— Karten 
Optometer 

Oryctognost. Mineral.-Sam; 
Ozonometer 



p. 



1 



\ 



Pantographcn 
Papier, electrisches 

— Filtrirpapier 

— Kaffee-Filtrirpapier 
Papinianischer Topf 

— — mit Manometer 
Parallelogramm der Krä: 

siehe Apparate 
Parallelopipedon 
Parfümgläser in allen Form 

siehe Theil II. 
Passauer, Ypser, GraphitTi* 
Patent-Manometer 
Pendel, Feder-, Compensatic 

Reversionspendel 
Pendelapparat 
Percussionshammer 
Percussionsmaschine 
Petrefacten- und Minerali 

Sammlungen 
Pfannen von Porzellan, Zi 

Kupfer, Eisen, Silber 
Pflanzenstecher, -Spatel 1 
Pflasterspatel 

Pflasterspatelmesser 1 

Pflasterstreichmaschine 
Pfropfen, Korke 
Photogr. App. u. Objective 1 
Photometer 
Picnometer 
Pillencapsel 
Pillenfertigmacher 
Pillengläser 
Pillen maschinen von Buc 

baumholz, Hörn, Mess 

und Eisen 
Pillenmörser 
Pillensiebe 
Pillenteller 
Pincetten 

Pinsel von Glas und Haar 
Pipetten, Saugröhren 
Pipetten-Etagere 1 

Pistillen von Serpentinstei 
Pistole, electrische 
Planetarium 

Plantamour^sche Trichter 
Planum inclinatum 
Piatina, -Blech, -Draht, -Ab: 
Platinafeuerzenge 
Platina-Räucherlampen 
Platinaschwämme 
Platten z. Bedecken d. Oylii 

— von Bisquitporzellan 

— von Sanitätsgnt, lfilcfa| 
Kautschouk, Glas u. H< 



XIV 



Alphabetisches Inhalts' Verzeichniss. 



Ulf 

StaadÜMohen, oTalgrifllge 5 

— Tiereckige gUtte 8. 5. 44 

— TOD HjaUthglM, siehe Hya- 
UthgUs 7 

Stangenpomadenformeii 141 

Stuüol, Zinn-Folie 141 

Stative, dehe Filtrirgestelle, 
Halter, Kolbentriger, Re- 
tortenhalter, Röhrenhalter 
Stechheber 31 

Stehkolben 32. 45 

Stengelröhren 38 

Stetoscope 196 

Stickstoffröhren, Liebig^s 37 

— Will und Varrentrapp 37 
Stimmgabeln, Diatpaaon 190 
Stöchiometrieohe Tafeln 50 
St6ckardt*sche Apparate 142 
Strichtafeln Ton Porseilan 141 
Stroboskopiache Scheiben 190 
Strohkranse 141 
Strommeseer 190 
Strompendel 190 
Stromwender, siehe Gyrotrope 175 
Syphon-Anisätse 42 
Syphon-Flaschen 42 
Syrnp« o. Saftstandgefisse 6. 11. 44 
Symp- oder Zockerprober 73 

T. 

Taktmesserj Metronome 115 

Talgbfichsen 142 

Tangentenboassole, ^ electro- 

magnet. Intens! tätsmesser 190 
Tarirwaagen Waagen 150. 151 
Taochergloc'.o 190 

Tansendgranflaschchen, Gran- 

fläschchen 142 

Telegraphen, electro- magnet. 

Schreibetelegraph-Appar. 190 

— Schaltelegraphen 190 

— Zeigertelegraphen 190 
Tellariam and Lanariam 175. 191 
Tenakel 142 
Thermo-electrische Kette 191 
Thermo- electrisches Element 191 
Thermometer zum chemischen 

Gebraach, Bade-, Bareaa-, 
Fenster-,Zimmer-,GUirten-, 
Treibhans-, Reisether. 142-144 

— Maischthermometer 191 
Thermometerröhren 38 
Thermometenrergleicbungstab. 191 
Thermometograpben 144 
Thermo-Maltiplicator,Melloni's 181 
üiermosanle 191 
Thieraagen, Vogelaagen 147 
Thoncylinder 163 
Thonsellen 163 
Thnrm mit Blitzableiter 169 
Tiegelformen, von Stahl, Roth- 

guss oder Baohsbaamholz 191 
Tinctorenflaschen (Homöopath. 
Glaser) 19. 44 



Tisch-Infandirapparate 49 

Titrirapparate, Maassanalysen- 
Apparate 110. 113 
Toarniqaets 196 
Träger, s. Kolben- a. Röhrentr. 
Retorten- and Filterhalter 
Transporteure 191 
Trevelian*s Instrument 191 
Trichter 39. 144. 145 
Trichterröhren 38 
Trinkbecher, Braasepalver-, 

Brunnen- u. Carlsbader- 145 
Trockenapparate, Apparate 62 
Trockenöfen, Oefen 123 

Trommel, electrische 169 

Tropfgläser, Augentropfgl. 145 
Trop&ichter nach Hare 39 

Tarmali Dzangen 191 

u. 

Uhrfedern zum Verbrennen 146 
Uhrglasf. Abdampfschälchen 20. 146 

Universal-Araeometer 74 
Universal-, Dampf-, Destillat- 

nnd Infosions-Appacate 85 

Universal-Retortenhalter 134 

Untersatzschalen von Glas 24 

— von Porzellan etc. 146 
Urinflaschen 41 
Uringläser mit Henkel 41 
Urinoirs 197 
Urinprober,Urometer,Araeom. 74 
Urometer 74 
Urometrische Apparate 66. 67. 146 

— Farbentabelle 146 
Uroscopo 146 

V. 

Vacuunigläser 198 

Vacunmmeter, Feder- Vac. 198 

— Quecksilber-Vacuummeter 198 
Vaporimeter 147 
Ventile 191 
Ventilatoren, Gebläse 94. 191 
Verbandzeuge, chirnrgische 197 
Verbindungskette, electrische 169 
Verbindungsröhren, -Hähne 30 
Verbrennungsapparate 67. 147 
Verbrennungslampen, Lampen 106 
Verbrennungsöfen 122 
Verbrennnngsröhren 37 
Verdrängungsapparate 87 
Vergleichungstabello 191 
Vergoldnngsapparato,8.Appar. 160 
Verpackungsgefässe 45 
Vochtmesser, niederländischer 53 
Vogelangen, Thieraagen 147 
Vollpipetten 112 
Voltameter nach Osann 192 
Volta's Fundamental Experim. 192 

— Sänle 192 
Volnmeter, Araeometer 74 
Vorlagen von Glas 31. 32. 45 

— Ton Thon, Kupfer etc. 147 



w. 

Waagebalken 

Waagen zum ehem. Gebraach 

— Analytische 

— Brief-, Geld-, Papier- 152. 

— Gold- u. Brückenwaagen 

— Mohr*sche Waagen 

— Plattner'sche Waagen 

— Tarir- und Receptur- 150. 
Waagengestelle 
Waagesäulen 151. 
Waagescbaalen 
Waageschaalenteller 
Waschflaschen für Gase 
Wasserbad-Abdampfappar. 48. 
Wasserbad-Infnndirapparate 
Wasserbildungsapparat 
Wasser- oder Pulshammer 
Wasserstandsröhren 
Wasserwaagen, Libellen 
Wasserzersetzungsapparat 
Wein und Weinmostprober, 

Araeometer 
Welienscheiben 
Welter'sche Sicherheitsröhren 

38. 
Wiegemesser 
Windbuchse 
Windmesser, Anemometer 

— Gebläsewindmesser 
Windöfen, Oefen 
Winkelkreuz 
Winkelspiegel 
Wolldichtigkeitsmesser 
Woulff*sche Flaschen 27. 
Wundspritzen 

Würfel ?on Glas, Flintglas, 
Kupfer, Kohle etc. 

Würfelplatten, Cylinder etc. 

Wurzelschneidemesser, Kräuter 
Schneidemesser 103. 

Wurzelstampfmesser 

T. 

Ypser-, Passaner- od. Graphit- 
Tiegel 

z. 

Zahnpulverdoscn 

Zahnschlüssel 

Zabnschlüsselzange 

Zahnzange 

Zamboni's Säulen 

Zangen, siehe auch Schmelz- 
tiegelzangen 

Zink, -Draht, -Kolben 

Zirkel 

Zuckerhaltige Flüssigkeitspro- 
ber, Araeometer 

Zuckerhutförmige Gläser, De- 
placirungsgefässe 

Zuckerpolarisationsapparste 

Zündmasohinen, electrische 
i — Platina-Feuerzenge 



p^ 




r 


« 




-S 


bD 




^ 1 


.S^ 




,M 


A 




m| 


o 




g 8. 


• fH 




s ^ 


1 




II 

^ 3> 


■ 




.2 


g 






^ 


i 


" '= 1 




3 


5 *-'l 

1^1 


^ 


s 
s 


. -ä-s 


&N 
< 


1 


- fl 

• s 


0) 






90 






9D 




^ ^ 


^ 




s! 


a» 




■w ^ 


bJD 




"ä 1 


'^ 




11 






-rä 


C8 




v 






QO 



PharMaonaitehe, ehemitehe und phytikalUcht AjyparaU, 



I 
t 



■• J N 
tl1 



m m 



GeräthaOwßm tle. von Wumbrua, QoiUti A Ocmp. M BaHin. 




4. Rnnde FnlTeritandgeflBio, 

von feinatem starken Krystallglase, mit geschliffener Brust, Hals, Stöpsel 
imd Bodenspiegel, nach Zeichnung 8. 



6. ?i«r«<>klg» gUtU Stiidfltiehci, 

von weissem doppelt starkem G-lase, mit ond ohne cingesclilifi^nem Stöpsel, 
nach Zeichnimg 9. 



59* a ü 



PharmaeeutUcht, ehtmiielie und jpkytOcaliKäie Apparate, liutrummte. 




G. Vlflrcckig« glatt« PalTerittndgeniis, 

TOD weissem doppelt starkem Glase, mit und olme eiugescbliffenem Stöpael, 
uacb Keicbming 10. 



Inhalt der Gefäase 

Preis ohne Stöpsel 

Preis mit Stöpsel und Boden- 
spiegel 

Preis mit direkter weisser oder 
farbiger Scbrift 

Preis mit direkter weisser oder 
farbiger Schrift und Rand . . 

Preis mit farbiger oder radirter 
Scbrift anf Emaillescbild mit 
farbigem Räude 

Mit Goldscbrift mehr 



7. Tiereckige glatte Staadflatcben and FnlTecilandgefliae mit gebroehuii 
Ecken, xn Feld- nnd Scbiffi-ApotkekeB'Einilcktangen, 

von weissem starken Glase, mit mid ohne eingescbliffenen Stöpsel, 
nach Zeichnung 11 und 13. 



Oträüuehafteti ete. von Tunbnum, ÜxäStt * Coa^. m Bm-lin. 



8. Vitreckiga Standnaisktn ind FnlToriUBdgefliic, 

stem Krystallglase, mit Deckelstöpseln, alle Flächea fein geschliffai 
und polirt, nach Zeichnung 13 und 14. 



9. OTtlgrlfflg« Stiadnaieken nad FilTetiUidg«flig«, 

TOD feinem Kryatallglase, mit. feingeschliffener Bnut, Hals und Stöpsel mit 

Seitenschüf^ alle Flächen fein geschliffen und polirt, 

nach Zeichnung 16 mid 16. 





ünien 


Inhalt der Flascben und Oefässe . . 


1 


2 


4 . 


6 


8 


12 


16 


20 


30 


40 


60 


Preis ohne Schild und Schrift .... 


8 


9 


UV> 


13 


14 


16'A 


18'/> 


20 


26 


36 


«JSgr. 


Preis m. furbiger oder radirter Schrift 
snf Emaillcschild mit färb. Bande 


18 


14 n 


19 


21 V> 


24'A 


26W 


27'A 


32'/i 


46 


w> ,. 


Preis mit direkter Goldschrift .... 


14 


16 18 


20 


23 


28 


23 


30 


36 


iVä 


62Vi„ 


Mit Goldrand mehr 


2 


2 


2 


2Vi 


2'A 


2V. 


3 


3 


3 


4 


4 n 



10. OTtlgrlfflge glfttte Btssdnaicken iDd PilTetitaidgtftiie, 

von Krystallglas, mit glatten luftdicht eingeschliffenen Stöpseln. 



PharmaenlUokt, ehtKitdu vnd pAfaitaÜwA« Apparat*, IiutrumMtU, 




11. Bunde SUidfltichen, 

mit doppeltem Verst^ilius, eingeBcfaliffenen Stöpseln und lose überfalleaden oder 
aofgeBchliilenen Kapseln, nach Zeichnung 17 und I7a. 





UniBD 


Pfand 




1 


2 


4 


6 


8 


12 


1 


l'/s 


2 






Preis mit luftdicht aufgeschlifFener 

K.psel 

Mit weisser oder farbiger direkter 


4'A 

V/t 

5 


5 

8 
3'/< 

6 


S 

10 
4'/4 

6 


7 

12 
4V. 

6 


8 
16 
6'A 

7'A 


8'A 

18 
5'A 

TA 


12'/i 
22'/. 
7V. 

10 


18 
25 

TM 

11 


20 Sgr. 
30 „ 

^Vl „ 


Mit farbiger oder radirter Scluiil auf 
Emailleschild mit farbigem Rande 
mehr 


12 „ 



12. llBtatx> Oder gyripi'ttcfliH, 

doppelt stark im Glase, mit und <^me Ausguss, nach Zeichnung 18 und 19. 

Lihalt der Gefässe 4 5 6 8 12 U nten 

Preis {^e Schrift 3 3'A 4 5 6 S gr. 

Mit weisser oder farbiger direkter Scbrifit mehr 2'4 2Vi 2V> 3 4 „ 



13. Roide IztractkinktB, 

mit «ufgeeohliffeDem fein p(^irt«i eckigen Deckel, nach Zeichnung £ 



Inhalt der Kruken 2 3_ 

Preis ohne Schrift 6 G*/* 

Preis mit farbiger oder radirter Sehr. 

auf EmaiUesohild mit Band .... 

Ooldnmd mehr . , 3 8 % K 4 4 



4 6 8 12 18 24 36 Unten 
7 8 10 12 15 18 25 Sgr. 



11 12Vi 13 14 17>A 20 24 37'/& 37Va 



OarUhtekm/tit ate. von WumbrUBn, OalUti * Comp, in BtrÜ». 
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16. Innde sehwarxe EztractkrnkeB, 

mit aufgeschliffenem, fein polirtem eckigen Deckel und Bodenspiegel, 

nach Zeichnung 20. 





Unsen 


Inhalt der Kruken 


2 ^ 


4 
IV/t 


6 

12V» 


8 

13»/4 


12 


Preis ohne Schild und Schrift . . 


9 


10 


15 Sgr. 


Preis mit eingehr. direkter Schrift 


12'/» 


ly/i 


15 


16'/» 


18% 


20 „ 


Preis mit direkter Schrift u. Rand 


13'/2 


W/i 


16 


IVM 


20 


22V» „ 


Preis mit Emailleschild, radirter od. 














farbiger Schrift u. farbig. Rande 


15 


16 


17V» 


19 


22 V» 


25 „ 


Mit Goldrand mehr 


3 


3 


3 


4 


4 


4 „ 


Mit direkter Goldschrift mehr . . 


3 


3 


3 


4 


4 


4 « 



17. Rande schwarze StandflaseheB, 

doppeltem Verschluss, luftdicht eingeschliffenem Stöpsel und aufgeschliffener Kapsel, 

nach Zeichnung 17. 





Unzen 


Pfand 


alt der Flaschen 


1 
9 


2 

10 


4 
12 


6 
13 


8 
14V» 


12 


1 


IV» 
22 


2 






is ohne Schild und Schrift .... 


16V» 


19V» 


25 Sgr. 


is Dl. eingebrannter direkter Schrift 


12V» 


13V» 


16 


17 


18V» 


21V» 


24V» 


27 


30 „ 


is mit Emailleschild, farbiger oder 




















adirter Schrift und farbigem Rande 


14 


15 


18 


19 


21 


24 


27 


30 


35 „ 



Ffu- lichtscheue Präparate liefern wir auf Verlangen, bei Entbietung grosserer 
»ntitäten, Standflaschen und Pulverstandgefasse in gelben, bUuen und nbinrothei 
16 zu entsprechend billigen Preisen. 



10 PimrmacMtiidu, chemiiche und phytikalUeht Apparate, IfUlrummte, 

Milcliwelsse« filn«. 

18. Hunde Stand fUschei, 

Tvin mih-hweis&em Glase, mit lufldicht eingeschlifienem Stöpsel und Bodenspiegd, 

DAoh Zeichnung 1 mit hohem, Zeichnung 2 mit breitem oder Deckelstöpsel, 

Zeichnung 3 mit achteckig gescbliffeneni Stöpsel. 



19. Binde FnUerstandgenisie, 

von milchweiesem Glase, mit luftdicht eingeschliffenem Stöpsel und Bodensfu^ 

nach Zeichnung 4 mit hohem, Zeichnung ö mit breitem oder Deckelstöpsel, 

Zeichnung 6 mit achteckig geschliffenem Stöpsel. 



OtrSUuekqfim ete. von Wumbronn, Qniliti * Comp, in Btrlm. 




20. Raidc BxtraetkrnfceD, 

I starkem milcbweissen Glase, mit übergreifendem, eingeschliffeneD , eckigen, 
fein polirten Deckel und Bodenspiegel, 
nach Zeichnung 20. 



Inhalt der Kniken 

Preis ohne Schrift 

Preis mit farbiger direkter Schrift . 
Preis mit farbiger direkter Schrift 

and farbigem Rande 

Preis mit Emaillescfaild , farbiger 

oder radirter Schrift 

Mit Goldrand mehr 

Blit direkter Goldschrift mehr . . , 



2 


3 


4 


6 


8 


12 


18 


24 


36 


9 


10 


ll'A 


12Va 


ISV. 


15 


n'/. 


20 


30 Sgr. 


12'/. 


13'/1 


15 


16''> 


18'/< 


20 


22'/i 


26 


40 „ 


13V> 


14'/> 


16 


17'/. 


20 


22'A 


25 


27 '/i 


42'/. „ 


15 


16 


17'A 


19 


22'/. 


25 


27'/. 


32'/. 


47'/. „ 


2 


2 


2 


3 


3 


3 


4 


4 


< >, 


3 


3 


3 


4 


4 


4 


5 


6 


6 I. 



21. Syrap- oder S&ftitaidgeriiie, 

■Bie Form, lehr ZWOCkmlitig, von starkem milcbweisscm Glase, mit breiten 

tellerförmigen Bändern, Bodenspiegel und Deckelstöpeel, in welche letztere breite Rinnen 

(zum besseren Zurückfliessen der Säfte in die Gefasse) eingeschliffen sind, 

nach Zeichnung 21. 



Inhalt der Gefasse 

Preis ohne Schrift 

Preis mit farbiger direkter Schrift . . . 
Preis mit farbiger direkter Schrift und 

farbigem Sande 

Preis mit Emailleschild und farbiger oder 

radirter Schrift 

Mit Goldrand mehr 

ICt direkter Goldschrift mehr 



4 


5 


6 


7 


8 


12 


6 


' 


8 


9'/. 


11 


12'/.Sgr. 


10 


11 


12 


18'/. 


16 


17'/. „ 


11 


12 


13 


14'A 


16'A 


18'/. „ 


12 


13 


14 


16'/. 


17'/i 


20 „ 


2 


2 


2 


2'A 


2'A 


2'4 „ 


3 


3 


3 


4 


4 


* n 



A 



22. Cf liiiriicfc« f Uiikrakti. 

««e fuilfihw*:'i%^0:m (>U»e« uut otj^rsfr^riünd^iri iJ^rk^eL nach S^ichnung 22. 



H£ti^ 



Pr«*M Büit C»rbii{, ^iirfzkter S^;iirift 
P«M nüt fAfhig« direkter S^rbrift 

und farUj^frui Kaiid^ 

Preui criit Kriiaill^^rbUd, farfiiger 

«kr radirt^r S^;hrift 

Mit Goldrand mebr 

ICit direkter Goldscfarift mehr. 



Z^ 



2 ! 3 4 5 6 7 

lVil2*A 2^v3'A y^ 4 4*4; 6 I 7 



5 I 6 9 ■ 10 12 iWnV^ 27 | 40 

Vh H\t , l Vr 12'/* ly * nV4 23V»* 32*/» 50 

■ 

8V» 9V»il2V» 13'« 17 19*. r 25'/*; 37 

I ' 



- ■ ROI ', 



_. - - . 

'I ; : i 

10 ' 11 I 15 il6'V 30 ;22'/»27''*' 40 



52',» 



60 Sgr. 
75 



V 



oo 



2'/* , 2'/» 



|3 



2'/» : 2V« 3V» • 3".» 4 15 5 



,2V» 2V»:2V» 3V»'3V» 4 ö 

|3 3|4;4|5|5|6 



7V» 



77'/i„ 

82V» „ 

6 . 
10 . 



23. Cfliiiriscke SUilkrikei, 

ran milch weiflsem Glage, mit ubergreifeDdem Deckel, leie F«IB, nach Zeichii.23. 



Hohe .... 
Durchmesser 



Preis der Standkniken ohne Schrift . . 
Preis mit farbiger direkter Schrift . . . 
Preis mit farbiger direkter Schrift und 

farbigem Rande 

Preis mit Emailleschild, farbiger oder 

radirter Schrift 

Mit Goldrand mehr 

direkter Goldschrift mehr 



Zoll 


4 5 6 


7 


2'M 3'/» 3'/i 


3% - 


10 12 V* 15 


17'/« Sgr. 


12'/» 15 18'/i 

1 


21 V« „ 


13'/» 16 20 


23 „ 






16 j 19 23 


26 „ 


2'/» 2'/»i3'/» 


3'/4 „ 


3 


4 


4 


5 n 



24. Staiikrikei, 

▼on milchweissem Glase, in Vasenform, mit übergreifendem Deckel, nach Zeichn.2i 



Hohe der Standkruken 



Preis ohne Schrift 

Preis mit farbiger direkter Schrift . . . 
Preis mit farbiger direkter Schrift und 

farbigem Rande 

Mit Goldrand mehr 

Mit direkter Schrift mehr \ % 



ZoU 



4'/« 


6 


7 
13 


8 


7'/« 


9 


16 Sgr. 


10 


13 


17 


22 „ 


11 


14'/« 


18«/« 


24 „ 


2'/» 


3'/. 


3«/« 


4 « 


w 


\ A. 


\^ 


\^ ^ 



OerätkiehaftM ete. von Warmbmiin, Qniliti & Comp, in BtrUn. 



18 



25. Staidkrokei in Salben, 

TOD milchweissem Glase, in Cylinderform, mit und ohne fein polirtem Ilolzdeckel, 

nach Zeichnung 25. 



Höhe der Gefisse ^ • • • 

Durohmesser 

Preis ohne Hobcdeckel 

Preis mit polirtem Holzdcckel 

Mit farbiger direkter Schrift mehr .... 
Mit farbigem Rande mehr 



2 

l»/4 



2V» 

3 
1 



Zoll 



3 

28/8 



3'A 
5V» 

3 

1 



4 

2*/s 



4V» 

V/2 

3 



5 
S'/s 



6 



3V8 



7Va 

11 

4 

IVa 



7 
4 



8 
43/9 



9V2 

13 V» 

4 

IV» 



I2V2 
IGV2 



5 



10 
5 

20 Sgr. 
25 „ 

7V» „ 
2 „ 



^ee. fuciera.L 



( HEBB.TBirOLr) (FJor.Chanioifi.vufg.) 



B 




( ^(mOI€KA^ 



D £ 

26. Schilder, 

'von milchweissem starken Glase, ohne Löcher zum Einlassen, mit eingebrannter 

schwarzer, farbiger oder Goldschrift, in 

stehender, liegender oder QUADRAT -SCHRIFT, 

lÄnge 2V4— 3 3Vs— 378 4— 4V8 5— 57« 6— 6Va 7— 7V» Zoll 

Höhe V\—Vh »A— 1V< »A— IV« 1— IV» l~Vh 1— IV« „ 



Mit eingebrannter farbiger Schrift ^1 / 
nach Zeichnung A, B, C, D . 



5 



6 



7V» 8V» Sgr. 



Nach Zeichnung E 5V2 



6V2 



7V» 8V2 



9V« 



IOV2 



M 



it farbigem Rande mehr .... 1 



1 



1 



IV2 



IV« 



» 



Mit Goldrand mehr 2V2 



2V2 



2V2 2V2 



3V2 



3'^ 



n 



Mit Goldschrifl mehr 27» 



2V2 



2Va 2V» 



3V2 



3V2 



?J 



27. Sckilder, von milchweissem starken Glase, mit 2 Lochern, V% Sgr. mehr. 

Diese jetzt sekr beliebten nod lielfach eisgeUhrteB SchOder, sowie auch Staid- 

gellfte TOB Blehglif bieten einen vorzüglichen Ersatz für Porzellan , insofern solche 
bei grosserer Eleganz und bei luftdichtem Verschluss der Pulver- und Extractgefasse, 
iowid dwroh DamrhBfügkeit und Billigkeit emp{o\A^ '^^dL^XL N ^ttq% ^^x^S^sssi^ec^ 



14 PharmaeeidUeht, ehtmitehe und phytik(Ui$<Ae Apparate, InstrummU, 

Halbweisses Glas. 

StendBeflUse von lialliwelssem starken Cilaae (ffir Vorrathsräume). 
28. Standflaieh«!, 

ohne Stöpsel, und mit Stöpsel und Bodenspiegel, nach Zeichnung 1 mit hohem, und 
Zeichnung 2 mit flachem oder peckelstöpseL 



29. FalTeriUi<g«fliio, 

ohne Stöpsel, und mit Stöpsel und Bodeospiegel, nach Zeichnung 1 mit hohem, und 
Zeichnung 2 mit flachem oder Deckelstöpsel. 



Stan^efösse von Berliner Porzellan, 

ans der Königlldien Porzellan -H&nufactiir. 

(Siehe die Zeichoiuigen Seite IT.) 

30. Stiidkrakci, 

mit einfallendem Deckel und Knopf in Cylinderform, nach Zeichnung Gr. 
Wir bitten bei gefälligen Aufträgen auf Standgefässe in achtem Porzellan 
geneigtest zu beachten, dass nur die hier aufgeführten Formen und Nununem vorräthig 
gehalten werden; andere Fa^ona werden nach gegebenen Modellen oder Zeichnungen 
innerhalb sechs Wochen geliefert. 

No. 1 2 3 4 5 6 7 



Höhe mit Deckel und Knopf 2V« 3'A 4 4'/« 5'A 6'/« 7 8V« Zoll 

Prei» ohne Schrift 3 3'A 4 5 7 10 12 16 Sgr. 

Vna mit eingebrannter farbiger Schrift 6'/i 6 6'/» 7'A lO'i^ 14Vi 16'A 21 „ 

■ftift»m.eiBgebr. farbiger Sehr, a. Rand 6 6'/» 7 8 11 16Vi 18V^ 88'/« „ 

JÖ Oa&imad mehr tVt V/t 3^ %^ 8>A 8^ »Vi 8V* „ 



Gerathsehaften etc, von Warmbnum, Oniliti * Comp, in Berlin. 16 



31. SttBdkrnken, 

mit übergreifendem Deckel, in Cylinderfonn, nach Zeichnung H. 

No. 12 3 

Hohe mit Deckel und Knopf 3 3«/4 4V2 5^4 Z oU 

Preis ohne Schrift 6 10 12V« 16 S gr. 

Preis mit eingebrannter farbiger Schrift 9 13 löVa 19Va ,, 

Preis mit eingebrannter farbiger Schrift u. Rand 9*^ 13V2 16 20 jy 

Mit Goldrand mehr 2V2 2V2 2V2 3'/z „ 

8|^ittl*Abftr6i€to an den Standgefassen erhöhen den Preis um 1 Sgr. pro Stück. 

32. Staadkruken, 

mit Deckel, in Vasenform, nach Zeichnung C. 

No. 1 2 3 

Hohe mit Deckel 4V2 6 7 ZoU 

• Preis ohne Schrift . 7 10 14 Sgr. 

Preis mit eingebrannter farbiger Schrift IOV2 I4V2 I8V2 „ 

Preis mit eingebrannter farbiger Schrift u. Rand 11 15V2 19 V2 „ 

Mit Goldrand mehr 27« W2 3Va ,7 

33. Staadgeflfge, Sjrnpkraken, 

mit Deckel und Knopf, cylindeHormig, mit Tülle, nach Zeichnung D. 

No. 1 2 3 4 5 6 



Hohe mit Deckel und Knopf 3V2 4 iVi 5V2 6V4 7 Z oll 

Preis ohne Schrift 6 6Va 7'/2 9V2 12 14 S gr. 

Preis mit eingebrannter farbiger Schrift 9 9V2 IOV2 13V2 17 19 „ 

Preis mit eingebrannter farbiger Schrift u. Rand 9V2 10 11 14 18 20 „ 

Mit Goldrand mehr 2^2 W2 2V2 3V2 3V2 3V2 „ 



34. Standgensse, Syrnpkrnken, 

mit Deckel und Knopf, Vasenform, mit Tülle, nach Zeichnung E. 

No. 1 2 3 

Hohe mit Deckel und Knopf 4V2 6 7 Zoll 

Preis ohne Schrift 8 11 15 „ 

Preis mit eingebrannter farbiger Schrift 12 16 20 „ 

Preis mit eingebrannter farbiger Schrift u. Rand 12y2 17 21 „ 

Mit Goldrand mehr 2Va 3'Ai 3*/i ^ 

fadUMci; iUfa$ti, von Berliner Porzellan, oval iml liOeVwsi • , . • ^^xi^\s>a.>&^'5^ 



$*4aiidgelä««e von JMnitiKs-Porzellaii, 

snt 4^ K<«iebrfe« ]!»iuUi-f>;*rürr-linbctar. 

ä-v. lUilknkM. 

r-r^D*»c.^ v&tY »-iiil*U<^bd»« iJ^-'k^ iij F'.«ii>« &m4i deo ZeichDungen A bis G. 
.'-V '^jt^.^f ioiißrT': V'fTui «rini uifli ]i('jd>rll oder ZöefaDimg gefertigL 



1 


2 


5 


6 


12 


16 


20 Phi 


12V. 


22V. 


25 


30 


45 


60 


90 Sgr. 


15'i 


27 V. 


30 


35 


52 


68 


100 , 



(mIbImMR »^iöbt <l<r>i Vrvw BcU, tfllthUrilhg in den Gefiss«i werden » Stück 
ir.il 1 H^., TiDei <■ to fieÜOCl nach Zek-lmang D und £ mit 2'A Sgr. jko 
■jirk-k txrrf-ljDel. 
:iO. Itaiigefllie, W«lier* imd SAftkrlge, mit Tülle und Deckel 

loMt 

Vf-n obn»; S';brift 

Fr«)« mit OeW^bUd und Schrift 

Pm« mit Mi)g<;l>raniit«fr farbiger S';hrift 17'» 3(» 35 40 bVlt 78 110 
SCkiUar, von Sauitätsgut, siehe Seite 17. 

Standf^efösse aus feuerfestem Thon, grauem Steingut 

(in und auswendig glaeurt), I 

aus der renommirteD Harch'scben Fabrik. ! 

37. Stlldkrakei, Cylinderform mit Deckel, mit und ohne Spat«1^6treicher, nach 

Zeiohniinf; A (S. 17). Inhalt 'A 1 2 3 4 5 6 Pfiw i 

Preis ohne Schrift 2'/i 4 ä 6'/t Vh 9 10 Sgr. 
mit eingebrannter Schrift 2'/i bis 5 Sgr. mehr. ^ 

37 a. KtIgC, 7M deatillirtcn Wassern, mit Henkel und aufgeschraubten Deckeln. 
Inhalt .... 8 12 16 Pftmd 
Ji Stück ... 10 12Vj 15 Sgr. 
mit eingebranuter farbiger Schrift 6'/t bis 15 Sgr. mehr. 
37b, BttldgsfllK, von gewöhnlichem Steingut, werden entaprechend IhU^ 
geliefert. 



Gträthacka/tm etc. con Waimbnuiu, OniUtl 9t Comp, in ßerlin. 




^»./t>.<.r»f71 ( HERB-TBIFOLT ) 



rFlor.Cliajiioin.vafg.J (^Oolopboniiim 




38. Stkilder, von Sanitä 
Länge 1-2 


8gut, nach Zeichnung J, K, L. Breite '. 
2i/,_3 3'/i-3'/> 3V»-4 4'/.-4'/i 4'/«- 


< bis l'A ZoU. 
5 6'/<-6ZoU 


Preis mit eingebrannt. « 
farbiger Schritt . . '' 
Ifadi Zeicbming M kurzova 


4 


5 
Länge 1* 
Breit» '/• 


51/1 

2 2'/. 
1 !■/. 


6 

2"/. 
l'A 


6'A 
31/1 4 


7 Sgr. 

4V. 5V« Zoll 
2V. IV» „ 




Preis mit eingebrannter farbiger Schrift 3'A 3'A 4'/j 5 5'/i 6 7 7'/» Sgr. 
Nach Zeichnung N, Bit lOlilgfiUfUg, zu Firnia-, Klingel- und 
Vtnena. ^ Schrankschildern. 

Länge 3 3',^ 4 5 5'A tiVü 7Va it U 13 Zoll 
Breite 2 2'A 3 3V4 4 4°A SV« 7 8 9 „ 
Preis m. eingebr. Schrift n. Fassung 11 12'A 15 17'/»22V! 30 40 45 60 80 Sgr. 
Nach den Zeichnungen O, P, Q, nit LOchnB, 
2 3 Zoll 
Preis uiit eingebr. farbiger Schrift 5'/a 7 Sgr. 
Schilder, von Blech, in beliebiger Form, 
dauerhaft gnindirt und lackirt mit Schrift 
10 bis IB Thlr. per 1(»0 Stuck, 
KlApfe XD Sekibkllten, von Porzellan, 
kleine pro 100 St. 100 Sg., m. eingebr. schwarze» Schildchen 135 Sg.) ui. Goldring 150 J^. 
grössere „ 135 „ „ „ 150 „ „ 180 „ 

39. Staidgefitifl, von Holz, in gradcr oder geschveifter Fomi, nach Zeichnung 
B lind F, mit farbiger Politur in braun, schwarz, gelb oder naturiarbig. 

Höhe der Geßsac ö 6 Vit Zoll 

Preis ohne Schrift per 100 Stück 27 33 37 Thlr. 

Preis mit Oelschüd u. stehender oder liegender Schriit 100 St. 37 44 48 „ 
liekiUtr, auf Glas, Porxelltll* oder SUilgnt-Staid^atl»« h%c%,<L\a..'^ v& 
<■ Dich Grawe, pro lOOStfick von 8 Vis 16T\\\t. 




Pharnutcetttiiche, chtmiiehe und phj/tikaliicht Apparaie, Irulrumente, 



Gläser für Pharmacie, Chemie etc. 

Weisses Glas. 

40. StasdfUackeii und FnlTerstandgefkaie, ohne Stöpsel, 

doppelt starkes Glas. 

Inhalt . . . 1— IV» 2—3 4—5 (1—7 8—10 12— 16 U nzen 

Pre 




1 i St. 1 

Inhalt . . . . . V/1 

Preis ä St. . . 3 



IV. l'A 



2Vi Sgr. 
12 16 Pfund 



4 5 6 8 10 12 16 18 Sgr. 
41. Fillenglaser Obne Stfipsel (Zuckerlmfen). 

Inhalt l-4ürchiii. ODr.-l'Aünz. 2-3 4-5 C-7 8-10 12 Unz. 

Pr. pro lOOSt. l'A 2 2'/. 2'. 2>;i 3'/. 3'/.Thlr, 

42. PilleDgllBer mit eiDgesebliffcneD Glasdeckelo, 

die wegyi grösserer Eleganz bei dersclhou Billigkeit, wie 
Pillengläscr mit Holzkorkdeckel, allgemein beliebt geworden. 
DrachmeD Vnzca 

Inhalt 1 2 "4~6 1 l'A 2 2?» 3 3'A 4 

'Preis pro Dlz. 1 5 16 17 1 8 19 20 22'A 25 27'A 30 32'A S gr. 

Pr. pro 100 St. 3'A 3'/> 4 4'A 4'/. 5 5'/> 6Vi 6 6'A 7 Thlr. 

42a. FlIleDgllaar (Zuckerhafen) mit HoUdeCkel aadXork, werden zu den Preisen 

der Pillengläser mit eingeschlifienem Glasdeekel (No. 42) berechnet, mit gau 

polirten Holzdeckehi kostet das Hundert 22'A Sgr. malir. 

43. Falvtlgllaor, mit eingeschliifcneu hohen Stöpseln, ohne 
Kodenspicgel , wegen ihrer Billigkeit als Verpackimgsgefässe 
in England und Riisshmd sehr beliebt. 
Inhalt 1 2 4 6 Drchm. 1 l'A 2 2'A 3 4 Unz. 



Pr. pro 100 St. 4'A 4'/. 4'A 4"A TUr. 

Inhalt 'A "/< 1 l'A 2 

Pre 



4V8 5'/3 ö'/i 
3 4 6 



I 7 THr 
10 Pfd. 




pro Dtz. 36 45 55 78 100 120 140 170 200 230 Sgr. 
44. ITelBBeS IMedlKtnglaS) stark, in Roll- oder 
Stangen- und Kaupenfo&m. 

Inhalt 12 4 6 Dra chm. 

Preis pro 100 Stück l'A l'A Thlr. 

Inhalt 1 l' A 2-3 4 -5 6-7 8 10 12 16 U nzen' 

Preis pt« 100 St.' l'Ä l'A 2 2'A 2% 3 3'ä 4 TUr. 



45. Waiaiei ladiiiiglaa, 

mit gut eingeschliffenem Stöpsel. 

Inhalt 12 4 6 Dr. bis 1 l'A 2 3-4 B 6 7 

iDU. 15 18 



8 10 12 16 Um. 



20 VS'h 25 26 ST'A 30 32'A 35 37'A 45 Sgr. 



Öträthtekaßm ete. von "Tfaxtahnan, Qnilitl ft Comp, tn BerUn. 




46. OpodflIdoGgUier. 

Inhalt 'A 1— l'A 2—3 4 U nzen 

Preis pro lOO St. IV» 2 2V* 2V» Thlr. 



47. Rlach«tpnlrergllicr. 

luhalt _ * _ _2 3 4_Unzen 

Preia pro lOOSt. PA '2'/* 2V3 3'A Thlr. 

48. BrftBScpvlTergllier. 

Inhalt 1 2 Unzen 

Preis pro 100 St. 2V8 2V3 Thlr. 

BraiiepilTergllier, ongUsdie breite achteckige, Inhalt 6 Unzen 
Preis pro 100 Stück 5'A Thlr. 

49. Hafessltier. 

■/« ■/■ JV* 1 l'/ti 2 3 4 6 8 10 12 I6_ Pfund 
Preis pro Dtz. 9 13'Ä 15 18 30 36 45 60 72 90 105 120 180 Sgr. 



Inhalt . 



50. TiictDrenflaBchci, 

Innge Forni, von weissem starken Glase (Hoinöopatisclie (lläser). 

luLalt ■/*— 6 Uraclmi. 1— IV^ 2—3 4—5 6—7 8— 10 U nzen 

Preis pro 100 St. IVv Thlr. 2 



2'/» 2»A 3V4 Tbir. 



mM 




51. HoB&opithiloli« FUiGheken ond PnlTeigläser, 

vor der Lampe geblasen, mit und ohne eingeschliffenom Stöpsel. 

Höhe der Glaser "/« 1 l'A IV» 2 Zoll in länglicher Form 

Pr. ohne Stöpsel 15—20 20—25 20 -30 Sgr. pro 100 Stück 

Preis mit Stöpsel 12V*— 15 15—20 20—30 „ pro Dutzend 

in viereckiger und breiter niedriger Form 33'/^ pCt. im Preise höher, 
grössere Sorten im Verliältniss thenrer. 

11^ 52. BomOopttkiicbe Sticokngcl-Crllider 
1 i ff II H (Prüparatengläser ohne Stöpsel). 



Pr. m. nmdem Boden 15-20 20-22V» 20-26 Sg. 10 St 



PharntaceutiKie, chemiieh» und pkgükäliKJu Apparate, Iiutrumente, 



53. Priparatfli- iW ilkilold-filUcr, 

ohne imd mit eingeschliffeneni Stöpsel. 

Länge 2 2V2 3 3Va 4Vt 5 ZoU 

Preis ohne Stöpsel . 4 4'i^ 5 G'^' 8 9 Sgr. pro Dntzeod 
Preis mit Stöpsel .. 18 30 24 30 36 40 „ „ „ 

Länger ab 5 Zoll und weiter als V» ZoU im Verhältnias theurer. 



V 



Itatlrglliai, Pitbir- »der aeatittyliidtr. 

Länge 22334455 5 666667777 Z oU 

Durchmesser . . . '/i-'/i '/i 'A Vi '/■ '/« Vi '/■ '/< '/ > '/» ■/< 'A '/■ Vi '/■ '/« 'A „ 
Preis pro Dutzend 2'A 8 3'A 4 4'/» 5 5Vi 6 6'A 7 7Vi 8 9 10 10 1112Vil4 S gr. 
Preis pro 100 St. . 15 20 20 2632'A36 40 45 48 50 55 60 65 70 70 80 90 HO „ 

NB. Bei grossen Quantitäten steilen wir entsprecliend biliigere Preise. 
Auf unsere xwKkniUign BeagnxgUUwgMttUe erlauben wir uns aufmerksam zu machen. 

55. Reagirgllser ii Sltici, in Papp-Etui, 

von 6 9 12 Stüclc in einander passend 

pro Sat z 7 9 12Vi Sgr. 
pro 12 Satz 2V> 3'/> 4'A TlJr. 

56. Koagilgllier mit Fmi, vor der Lampe geblasen. 
Höhe mit Fuss IVi 2 3 4 5 6 Zoll 

Durchmesser Vs 'A *A Vb V« 1 „ 




k Dutzend 8Vi 9'A 12 14 16'A 21 Sgr. 

57. HeagirsUicr ii Eelchfarm aofFias, stark im 

Glase, sauber gearbeitet. 

I nhalt Vi V4 1 l'A 2 3 4 6 8 Unz en 
Preis ä Dutzend 21 24 30 36 42 54 60 72 80 Sgr. 

AbdaBpfsekalei, von Jemmlitzer Glas, 

Durohmesser 2 2'A 3 3Vi 4 5 6 7 8 9 lOZ oll 

a)h.lbkugel(örmig mit abge-j,,, 2,^ 3 3'A 4 5 6 7 8 9 12 Sgr. 
schliffeuem Rande h Stück^ ^ 

b) halbkugelförmig mit abge- 3 3 gy, 3'A 4 5 7 9 11 13 15 „ 
scMiff. Rande und Ausguss 

n) halbkugelförmig mit umge- 
bogenem Rande . . 

AbdtBpfiOktlfll, von Jemmlitzer Glas, in Form der L^rgläaer. 
Durcbm eeaer 1 V/t 2 2Vi 3 3';^ 4 6 6 Zoli 
i Stück V4 IV* 1*^ 1'/* AM* 2»(* 5'ft 6 6'A S«r. 



<9 



3 3'A 4 5 6'A 8 10 



OtrSüuehaften etc. wm Warmbrniui, ttniliti A Comp, in Berlin. 




? 




b^. illoigtl, ToritOsie. Län ge 5 



12 15 18 ZoU 



Durohmcsser 1 1'« 2 2'« 2'/" 



3-3'/> 



grade a Stü ck 3 4 V b'k 



10 Sgr. 



gebogene i Stück 4 ö 5'A 6'A 7 S'/i 11 „ 

60. igittktl Hll Spatal, von Glas. Länge 9 12 15 18 20 Z oll 

ä Stück 4 5 6 7 8 9 Sgr. 

61. 8tlb6, von weissem Glase, in allen Dimensionen, 

in Stärke fili er '/» ZoU 12 Sgr., 

unter 'A „ 15 „ pro Pfund, 

62. Rikritibfl, all beiden Enden vetschmolzcu. 

Länge 6 8 10 12 14 16 18 24 30 Zoll 
i Stück 'A V. 1 IV, l'A 1»A 2V< 3'A 6 Sgr. 

63. Bechergiftser, Kockbschar ohne Aaigail, 

vorzüglich gut gekühlt, ohne KirbC, UiX dflOO, von reinem harten Glase. 

N o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
i Stück 1 l'A l'A 2 2'/< 2'A 3 3V. 4 4'A 5 6'A 5'A 6 6'A 7'A Sgr. 



in Sätzen von 1 bis 5 ä Satz 7'A Sgr. 

1. » „ 1 „ 8 „ 15 „ 

„ 1 „ 12 „ 35 „ 

.1 1. n 1 II 16 „ 55 „ 

63a. Beck«rgllg«r mit Antgiii. 

No. 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
aSt.l'A22'A3 3'A4 5 6 6'/i6Vi 7 7'A Sgr. 

in Sätzen von 1 bis 5 k Satz 12'A Sgr. 



PkamaeetUitehe, ehoiiioke und phytikalitehe Apparate, /tMfnMUnte, 



64. l0Okergllier, niedrige breite englische Form, obl« AugUt. 



No. 1 2 


3 4 6 


6 7 8 9 


10 


11 


12 


Hölle ru 3 


3'/i 4 4V> 


5V" 6'A 7'/> 8'A 


9'/. 


10 


11 ZoU 


nesser l'A !•/. 


2 2V<2V. 


3 3* 3"/< 4V. 


4". 


5 


SV» „ 



ik Stück IV» 2 2Vj 3 3'/» 4'/i öV« 6'/s 7Vs 8'A 9Va 11 Sgr. 

''' In Sätzen von No. 1 bis 5 ä 12Vi Sgr. 

„ „ 1 „ 6 ä WM „ 



BechergUser, niedrige breite engl. Form, | 



No 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Höhe 


2'A 


3 


3V. 


4 


4'A 


5'A 


6'/> 


7*>Zoll 


irclini. 


2V* 


2'A 


3 


3'/. 


3'A 


3V. 


4 


4'/. „ 



i Stück 2V. 3 3'A 4". 6'A 7 



9 Sgr. 



lu Sätzen von No. 1 bü 



5 ä 18'/. Sgr. 

6 ä 25 „ 
3 i 37'A „ 



C5. Cylildtrbecher, 
~-n vorzüglich gut gekühlt, ohne Narbe, über treieni 

~ffi Fener und zu Filtrationen zu gebrauchelL 

No. 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 

iSt.2'A3'A4 5 5'A 6 7 7'A 8 8'A 9 lOSgr. 

In Sätzen von No. 1 bis 8 ä 1 Thlr. 10 Sgr. 
.1 >, 1 „ lOi 1 „ 25 „ 
>, » 1 „ 12» 2 » 15 „ 

^" „ ^ >. » I „ 18' 4 „ 15 . 

65 
66. OTllnder, von weissem starken Glase, mit und ohne Fuss und mit matt- 
geschliffenem Bande. 

Hö he 223344455566 ZoU 
Durchmesser '/• 1 1 2 l'A 2 3 l'A 2 3 l'A 2 „ 






Preis von weisBera Glase ä Stück IVa IV* 1^4 2'/* 2 2V* 3 3 3Vi 4'/» 3'A 4 i 



Pr. V. feinem Jemmlitzer Glaee ä St. 2 2 2 2V) 2^M 3'A 4 
Höhe 7 7 7 8 8 8 9 



3'/j 4V* 5'A 4'/i ö „ 
9 9 10 10 10 ZoU 



Durchmesser 2 3 4 2 3 4 



Preis von websem Glase h Stü ck4Vit 5'A 7Va 5'A 7Vi 9 6'A 8 10 6'A V/t 9 Sgr. 
Jiir.Aiaem Jemmlitzer Glfuek 8t b^kl Q 1 9 W % VQ VÄ 8 10 12 , 



Oträthiehaften ete. von Warmbtntui, Qviliti ft Comp, in Btrlin. 




Höhe 


12 


12 14 14 16 16 18 13 Zoll 


Durchnieseer 


2 


3 2 3'A 2 3 3 4 „ 


Glase ä Stück 


8'A 


10 9 14 11 12'/i 14 16 Sgr. 



Preis von 
Preis Ton feinem Jemmlitüer Glase ä Stück 11 13 12 17 16 Wh 20 25 „ 

67. CyliDder, tiatomiscbfl, xoologigcbe PiapintcngUter, 

Ton veiesem starken, feinen] Jemmlitzcr Glase, mit und ohne Fiiss, mit 
mattgeecbliffenem Rande (siehe Zeivlmung Seite 24). 
Höhe 33344455 5 666666677777 Zoll 



Dnrchm. 3 4 6 4 



4 5 6 7 8 



3 4 ■ 



3 4 5 



ä Stück 3V« 6 7'A 6 

Höhe 8 8 

Durchmesser 5 6 



12 8 10 12'/» 15 18 4 
8 10 10 12 12 12 



6 8 10 12 7 9 11 13 15 Sgr. 
12 14 14 16 18 20 Zoll. 



7 8 



i'A 9 10 



a Stück 12 14 16 19 18 24 18 24 27 30 26 33 36 48 67 Sgr. 

68. GylildtrgUlSr, mit weitem Halse und abgeschliifenem Kande, nach Zeichnung 68 

werden zu denselben Preisen als nach Zeichnung 66 geliefert. 

69. CTlilder, PlIiarftteBgUser, von feinem Jcmmlitzer Glase, mit ganz 

weitem Halse imd eingescliliffencm hohen oder Deckelstöpsc], mit und ohne 
King am Stöpsel, ziun .\nniängcn anatomischer imd zoologisclicr Präparate. 
Höhe 44466666777888 Zoll 



Durchmesser V* 1 l'A IVi 3 


2 


3 4 12 3 


2 3 4 „ 


a Stück 3'/. 3'/. 4'/> 5'A 7 


6V. 


7'A 10 6 7 8 


8V. 9 13 S| 


[it Ring a Stück 4'/. 5 b'h 7 9'/< 
Höhe 9 9 9 


9 
12 


10 12'A 8 10 10 
12 12 12 15 


lO'All'A 16 , 
15 Zoll 


Durchmesser 2 3 4 


2 


3-463 


i ,. 


k Stück 10 12V» 17'/i 


16 


I71A 20 26 26 


30 Sgr. 



Mit Ring 4 Stück 12'A 16 20 17'A 20 23 28 28 .33 „ 

70. Cyliider, FrSp&iatengUs«!, 

von feinem Jemmlitzcr Glase, mit eingescblifi'enem Stöpsel, 
mit Imd ohne King. 
46567889 10 12 Zoll 



Höhe 

Durchmesser 

ii Stück 

Mit Ring i Stück 



1 l'A 3 3". 3 



4 5'A 7'A 8'A 9 11 



19 26 30 Sgr. 



6 6'A 9 10 11 13 



23 30 36 



Pkarmaetutiiehe, dumiicke und phytikaÜKkt Apparate, ItutnanenSe, 




71. Cjlinder, Fr&pariten- nnd Gebirngllier, starkes feines Jemmlitzer 
Glas, mit tnattgesetilifTeiiein Rande und aufgescliliffetiem Decliel, mit und olue 
Haken znm Anhängen anatomischer Präparate. 
Höhe 2"/i 4 6 6 7 8 10 12 13 14 16 16 17 18 20 Zoll 



Durchmesser 2 2'/a 3 



10 11 



4'/i 6 



a Stück 4'/! 8'A 10 12'A 16 24 30 42 57 66 78 36 63 45 60 Sgr. 
72. PrlptiateiKliiet io filockenforn, mit weitem, am Boden eingezogenen 



Halse (Ve 
Inhalt ; 



cbluss unten) mit Scheibenstöpsel. 
4 6 8 12 Unzen 



l'A 



3 Pfiind 



a Stück 4'/. 5'/> 6'A 7Vj 



los 



12 



15 17'A 22'/i Sgr. 



73. C;liB4«r Bit Kropf nod fiUlfaiB, starkes Glas, zur Füllung mit Queck- 
^silher, zu Gasexperimenten. 

Höhe 8 10 10 12 12 15 15 18 20 Zoll 
Durchmesser 2 2 2'A 2 2'/j 2 2V» 2^ 2';> , 
a Stück 9 II 12'A 14 16'/«16'A18'A20 25 Sgr. 1 




n 



74. Cyltnder mit Kiopt Aleokoloaeter ii4 I 
irseometei-Cyliader, 

init imd ohne GlasAisH und fein polirtem Rande. 

Höhe 10 12 13 14 16 18 ZoU 



Frei 



Durchmesser 


1 


1 


l'/s 


1* 


1V< 


l'A 


„ 


ä Dtz. ohne Fuss 


27 


80 


36 


42 


48 


54 


Sgr. 



Preis n Dtz. mit Glasfuss 45 48 54 60 72 84 „ 
CjliBder, graduirt zu destillirtcm Wasser, siehe Mensnrircylinder. 
PllttSI, zum Bedecken der Cylinder und Präparatengläser, glatt und mattgeschliffen, 
siehe Scheiben von Glas. 

75. Oryst&lltSatiODS- oder UntorsatlBChaaleil, von weissem starken Glase, 

mit glattem Boden und vertikalen Wänden. 

Weite 2'/> 3 4 5 2'A 3 4 5 6 6 7 8 10 12 12 ZoU 



Höbe 1 



2 2 2 l'A 



l'A I 



2 2 4 „ 



i Saick 4 4'A 5 8 4'/i 5 6 9 \0 W W Vb ■» ■» » f 



G«rätlUehaß&a tie. \ 



I Warmbnum, ftniliti * Comp, in BtrUn. 



2 


4 


6 


8 


12 


16Pfci 


6 


8 


10 


12V. 


18. 


24Sgr. 


12'/i 


15 


20 


25 


35 


50 „ 



DeCtlttfgllSCr, von starkem weissen Grlase, mit angelegtem Bande, 
mit und ohne Tubu». 
Inhalt 

76. ohne Tubus ä Stuck 

77. mit zwei Tubus ä Stück 

78. mit drei Tubus ä Stück 15 20 25 30 45 60 „ 

"Wir machen bei der Zweckmässigkeit glUeraVT ÜMUtirgeflue auf vorstehend 
notirte billige PieiSe, im Vei^leich der gegen Porzellan, aufmerksam. 

79. S0Otltltg]ll9r, mit starkem umgelegten Rande mit Tubus und eingescbliffenem 
Inhal t 2 4 6 8 12 Pfun d 

36 54 Sgr. 

□geschliffenem Stöpsel. 
12 Pfund 



ä Stück 20 25 30 

80. OeeiltirgUiet, mit eingescbliffenem Hahn und e 
Inhalt 2 4 6 8 



ä Stück 45 



54 



75 



90 Sgr. 




Ilireitllflr FlaSCben, zur Destillation aetherischer Oele, mit einzusetzendem oder 
angeschmolzenem Glasrobr und Tubus mit eingescbliffenem Stöpsel. 
Inhalt 

81. mit gebohrtem Loch ä St. 

82. mit Tubus am Boden und 
eingesetztem Rohr a Stück 

83. mit angeschmolzenem Rohr 

und Ablasstubus & Stück 20 24 27 36 48 60 „ 

Heberformige gebogene SeitenrÖbre mit ausgebohrtem Kork ä Stück 3 — 5 Sgr. 

84. FUreitil«! OelfOrltgei, nach Woehler, bestehend aus starkem Glascylinder 

mit Tabus nebet Trichter mit nach unten ^eVt vwKoAftTö. ^^rfäta i». "^RiV-Ä^fo'&'e- 



2 


3 


4' 


6 


ä 


12 


TA 


10 


I2Vt 


15 


17V. 


20 1 


15 


171/. 


20 


25 


30 


36 



26 



Pharfnac€uti9chSj chemische und physikalische Apparate^ Instrumente^ 









85 



86 



86 



87 



88 



90 



OaS-EntbiDdangSflftSChOD, gleichmässig dünn im Glase. 

Inhalt V4 V2 1 IVa 2 3 

85. 



86. mit Leitimgsrohren, Trich- 
ter und Kaut8chouk-Ver- 
bmdung ä Stück 8 



87. mit Leitimgsröhren, Trich- 
ter imd Waschflasche ä St. 10 13 16 



19 



8 Pfd. 



ä Stück IV2 2V2 3V2 5 6V2 7V> 9 12 ISSgr. 



10 12 14 16 20 22Va 25 30Sgr. 



22 27 30 33 40Sgr. 



88. mit 2 Hälsen, der eine zur 
Aufnahme des Trichters, 
der andere für das Gaslei- 
tungsrohr ä Stück 6 7V2 10 I2V2 15 17^>^ 20 24 30S gr. 

89. diese complett mit Trichter 

und Leitungsrohr ä Stück 9 12 14 16 19 22 25 30 36 Sgr. 

Bit KaitSObOOkstöpsal sUitt des Korkstöpsels 3 bis 6 Sgr. mehr. 

90. GdB-EntbiBdlingSflasCben, nach Liebig, mit eingeschliffenem Trichter, in 

welchen ein Glasstab eiugeschliffen ist, nebst einem im Seitentabus einge- 
schliffenen gebogenen Leitimgsrohre. 

Inhalt V4 V2 1 IV2 2 .4 Pfimd 



ä Stück 15 



18 



24 



30 



36 



54 Sgr. 



91. Gas -Entbindnngsflaschon, "nach Berzelius, mit eingeschliffenem Rohr, in 

welches ein Glasstöpsel luftdicht eingeschliffen ist. 

Inhal t V4 V2 1 IV2 2 Pf und 

ä Stück 24 33 39 45 50 Sgr. 

92. GaS-EntbindangSflaSChen, vor der Lampe geblasen, nach Liebig 
imd Berzelius. Inhalt 3 4 Unzen 

91 ä Stück lÖ i2ViSgr. 

93. Gas - WasohflaSCbeB, nach Bunsen, mit Seitentubus, GtimmiTerschluBs imd 
Leitungsrobren ^ 8»t^ck 12 uad 24 Sgr. 




OerätbKhafifR eUs. von Wumbrnnn, aoilitl & Comp, in Btrün. 





VoBlffieke FlSSCben, von weissem starken Jeinmlitzer Glase, 
Inhalt _V*_ 

94. mit 2 Hälsen A Stück 6 

96. mit 3 Hälsen, oder mit 2 Hälsen 

imd 1 SeitentubuB . . . h Stück 7Vi 
96. mit 3 Hälsen und unterem Seiten- 
tubus ä Stück 10 



Va 


•/. 


1 


iy.i2 


8 


T/1 


8'/. 


10 


12V. 


15 


17'/. 


9'A 


U 


12'/. 


15 


18 


21 


12V. 


16 


18 


21 


24 


27 



Pfd. 
Sgr. 



von 



IfflCbe Fl&icben, mit einem in den mittleren Tubus eingescliliflfeneii Stöpsel 
Stück 2Vi bis 7Va Sgr. mehr. 




Flasoh», einhaletg, 
mit Tubus am Boden, und mit auch ohne eingeschliffenem Deckelstöpsel. 

Inhalt V4 Va V< [ 1 1 l'/a 2 3 4 61 8 10112 16 Pfd. 

97. ohne Stöpsel ä Stück 6 7V»8'/»| 10 12Vj 1.5 i7'A2024|30 3642 60 Sgr. 

98. mit eingeschliffenem Stöpsel ä St. 8'MO 11 |l2'/i 15 18 21 2427!3342'&1 69 „ 

99. FlllOkSB, mit Stöpsel, Tubue und eingeschliffenem Crlashahn. 
Inhalt Va 1 2 3 4 6 8 12 16 P fund 

k Stück 



130 180 Sgr. 



deren e 



45 54 60 69 72 90 108 
100. Flaschen, mit zwei Hälsen, 
r zur Aufnahme des Trichters, der andere für diis T^eitirngsrohr 



I Kautschouk 



dienen, mit «fagescUilBIMm laOglOllriKeil Glashabs, mittelst welchem unter Abwendung 
der atmosphärischen hatt der Aiisfluss von Säuren regiüirt wird, wie dies beispieleweise 

bei Erzeugung von Kohlensäure geschieht. 

Inhalt 3 4 6 8 12 16 Pfiind 



& Stück 72 78 



16f) 2*)0 Sgr. 



Pharmaceuliuht, cbtmäclu wtd pligsikali$eke ApparaU, htttwumte. 




104. Collodinn 




BromfltlOlieil, zum Dispensiren des Broms, niii 
Hahn, Stöpsel, und eingescbmolzenem Robre, zu 

1 Pfimd Inhalt k Stück 2 Thlr. 10 Sgr. 

Bologneser Flaicben, & Dutzend 18 bis 24 Sgr. 
Collodiim-FUsohchen, mit eingeschUff. Deckel- 
Htöpeel, in welchen ein Loch , zur Anbringung des 
Pinsels, gebohrt ist. 
I nhalt 2 4 Drach m. 1 Vh 2 Ma ita 

k Dutzend 30 35 Sgr. 40 4ö 54 Sgr. 

Bestecke, enthaltend Flasche mit Pinsel, iu Etui 

ä Dutzend 2, 2Vi» und 2'/t Thlr. 

105. CobaltflaSChes, mit au^eecbliffener Kapsel und einge- 
echlififenem verlängerten Glasstöpsel. 

Inhalt 2 4 6 Drac hmen 12 3 Unzen 

h. Stück 5V* &h Vl% Sgr. 9 12 15 Sgr. 

106. CapIlUrflaSChen, von leicht schmelzbarem G-Iasc, 
mit langem ßöhrenhalse, um flüchtige Präparate, durch Zu- 
schmelziu^ de» Halses, hermetisch verschlossen aufzube- 
wahren. 



Inlialt 'A 1 l'/< 2 


3 


4 Unzen 


Stück 2 2V. 3V> 5 

LefdenflT, Kleist'scbe lUlcbflli. 

Höhe 3'A 5 6 


6 
8 


7'/. Sgr. 

10 13 15 Zoll 


Weite 2 2V> 3 


3V4 


4 4V. 6 Zo» 


107. mibelegl il Stfict 2'/i 3'/< 5 


8'A 


12 15 21 Sgr. 



108. belegt und garnirt ä St. 17Vi 24 30 ZVh 57V» 66 75 Sgr. 
LitieflaiCheB, mit imd ohne eingeschliffeuem Stöpsel und Marke. 

Inhalt '/« '/» 1 I^tie 

109. mit Marke am Halse ohne Stöpsel ä Stück 7'A 10 12'A %■ 

110. mit Marke am Halse u. eingeschliff. Stöpsel 12V3 15 .17'/i „ 

111. LitrefUscbes, Kochflaschenform, Kabik'CeBtiaeter'Fltiebei. 

Inhalt 10 50 100 200 250 600 1000 CC . 
ä Stück 5 



6 7Va 9 10 12'/i 

112. firtllimenflaSCbeB, mit eingescLliffenem Stöpsel, genau ajustirt. 



15 Sgr. 



Inhalt 
ä Stück 



10 



50 



100 Gramm 



20 25 35 40 Sgr. 

113. firanmein&IObeD, in Form der Kochfläscbcfaen bis an eine Marite am Hal8& 
Inhalt 10 26 50 100 260 600 1000 Gram men 

i Stack ö 6 7 Ä \Ö \*l» -SÄ %«, 



Qerälhsehaftm etc. van Wannbmiin» Quiliti ft Comp, in BerUn. 



29 




lU 






118 



119 



120 




114. 6raiin6BflABCh6ll| mit eiiigeschliffener Thermometerrohre, als Stöpsel dienend. 

Inhal t 50 100 Gram m 

ä Stück 2 2V2 Thlr. 

In Etui 15 bis 20 Sgr. mehr. 

115. 6railflAB0ll6O, mit eingeriebenem Stöpsel in feinem starken Glase, oder vor 

der Lampe geblasen, ajustirt bei 14® Reaumiir nach preussischem, bayerschem, 
hannövrischem, holländischem oder englischem Medicinal - Gewicht. 
Inh alt 100 250 500 1000 Gr an, 

ä Stück 20 25 35 40 Sgr. 

Mit Thara- Gewicht a Stück 10 Sgr., in Etui 15 bis 20 Sgr. mehr. 

116. OranflaSChen, lOOO Gran Inhalt mit Thermometer ä Stück 2 Thlr. 

Vor der Lampe geblasene, mit eingeschliffenem leichten Stöpsel versehene 

Flaschen zu specifischen Gewichts -Bestimmimgen, werden bei annäherndem 

Inhalt der zu bestimmenden Grösse von 10 bis 20 Sgr. ä St. in Etui, berechnet. 

SpritzflaSCheDi von Glas, Inha lt 468 U nzen 

117. nach Berzelius, mit Kork ä Stück 2V2 3 3V2 Sgr. 



dergleichen, mit Kautschouk k Stück 5 6 67« 



118. nach Faraday, mit Kork ä Stück 5 



TVa 



dergleichen, mit Kautschouk ä Stück 7Va 9 10 V« 



J7 



?> 



»> 



1 19. nach Fresenius, mit Messingfassung u. Handgriff ä St. 15 18 20 „ 

120. Spritzröhren, von Glas ä Stück Vi Sgr. 

121. Qebogene SpritzrOhren, in Kork eingesetzt ä Stück 2V2— 3 Sgr. 

122. QlOCkan, Campanen, stark im Glase, mit Knopf und breitem angelegten, fein 

matt plangeschliffenem Rande (Kecipient der Luftpumpe). 

Höhe 334455566 ZoU 




m 



Durchmesser 


3 


4 


4 


5 


3 


5 


6 


2 


2V» „ 


& Stück 
Höhe 


6 
6 


7 
6 


10 
6 


12 

7 


9 

7V» 


12V» 
8 


15 

8 


8 
8 


9 Sgr. 
8 ZoU 


Durchmesser 


5 


6 


7 


4 


5 


3 


4 


5 


6 „ 


ä Stück 
Höhe 


15 

8V» 


18 
9 


20 
9 


15 
9 


17 
9 


17 
10 


16 
10 


18 
11 


21 Sgr. 
12 ZoU 


Durchmesser 


6 


4 


5 


6 


6»/i 


5 


7 


6 


7V. ,, 



it Stück 24 18 20 ^4 % %\ ^ *W '«f^'i^ 



Pkarmaceatiiiche, cAmiitefte und phsrikalüeht Apparalf, 



ttlockSD, von starkem Glase, mit feinem matten 
plangcschliffeiien breiten Rande und Tubus, 
ohne und mit ciugesehliffenem Stöpsel. 




Höbe 
Durcbmesser H 

123. mit Tubus und 
eingescblitfeneni 
Stöpsel ii Stüc-k ^ a 

124. mitTubus obro 
Stöpsel ä Stück ^ 

Cloeken, mit Knopf, starkes Glas 
Hcber Präparate. 

Höbe 4 5 _ 6 7 

Diirehinessei' 3 4 5 6 

H Stück 6 



1^ m 



Zoll 



Sp. 



n Bedecken chemi- 



10 



12 Zoll 



6 



i 10 12 15 18 24 Sgr. 
GlookeD ftr BreSDercfeB, m demselben Preise wie solche für 
No. 122 angesetzt sind. 




HlhnC, von feinem weissen Jemmlitzer Glase, sehr gut schliessend, gndr 
oder gebogen, nach Zeielinungen 12l>, 127, 128. 

Länge 4 5 6 6V» 7 8 Zoll 

Durcbmesser Vs 



Vs 



'/• 



V» 

"^ i Stück 21 21 27 30 33 42 Sgr. 

129. TerblldQBglblkne, bei Gasentwicklangen, 10— 12 Zoll lang, ä St 20— 24 Sgr. 
Blkne, von Zinn, Messing, feuerfestem Tlion, siehe Abtheilung II. 

Heber, von starkem weissen Glase. 

130. HebflT, nach Mitscberlich, mit Ansaugerolir in V* bis V» Zoll Röhrendnrdi- 

messer. Länge des Auaflussache nkels 12 15 18 24 30 36 Zdl 

7V» 9 12 14 16 18 Sgr. 
Htber, nach Mohr, mit Aiisaugerohr, mit und ohne eingeaehlifFenem Hahn zum 
Absperren unten am Schenkel (siehe Zeichnung Seite 31). 

Sehenkellänge 15 1« 21 24 30 Z oll 

131. ohne Hahn ä Stück 



12 

132. mit ein geschliffenem Hahn n Stück 30 
J33. B0h$r, nach Liebig, mit Ansaugerohr, 
CSiebe Zeicbntmg Seite Sl.) 



18 21 



24 Sgr. 



39 45 48 60 „ 
nach Grösse IiStflok V/» und 15 Sgr. 



QtrSthtehq/tM ete. eon Warmbnuia, Qailiti A Conp. in Berhn. 





ISO 



V* 



V» 



V« 



1 



IVi 



3V» 



4V» 5V» eVa 8'A IQ S gr. 



St<ekfc«bcr, ä 

134. ohne Henkel k Stück 

136. mit Henkel i Stück 4'/j 5V» 6'A 8 10 \V/i 

136. IShrflnkekar, nach Winckler, Dtu-chmesser % bis l'A Zoll. 

Länge 12 15 18 21 24 30 Zoll 



2 Pfimd 



it Stück 4Vi 



5'/i 



7'/» 



10 Sgr. 



Sangrdliren — Oelsauger — Pipetten. 

137. PlptttOB, von Glas, mit gradem oder gebogenen Ansuige- 
robr, mit cylinder-, kiigel- oder bimförmigeni Bauche. 

ä 1 2 3 4 6 8 Unzen 



ohne Kautschoukkugel ä St. 3 



138. 
1S9. 



140. 



6 9 12'A Sgr. 
Flpstten, nach Ettlinger, Gaspipetten, k 15 bis 20 Sgr. 
PipettSB, nach Lieb ig, mit umgebogener luid grader Spitze 

ohne Kautschoukkugel ä 4 bis 6 Sgr. 

PlyottftB, nach Mohr, mit flacher Kautschouk-Ueber- 
bindung a 7 bis 15 Sgr. 

141. Pliettes, nach Mohr, mit Kautschoukkugel lll8b.36Sgr. 
PlpsttSB, graduirte, siehe Maaes-Änalysen- Apparate. 

KaitickoBkkBgelB xi PipetteB, ^Loth 4 Sgr., vo» 10— 40 Sgr. 
Kolben oder Vorlagen, 

von feinem weissen Jemmlitzer Glase, rund oder bimeuiörmig. 

Lihalt 2 3 4 6 8 12 üuz. 1 V/t 2 Pfd. 

142. Mit abgeschliffenem Rande 

143. Mit umgebogenem Rande 




142. Mit. abgeschliffenem Rande ä S t. 5'/a 

143. Mit nn^bogenem Rande ii Stück 7 9 11 12 

(Siehe Z«lcIinnngeD S«lu SS.) 



» St. l'/i l'A 2 2 2V. 2'/i Sgr. 3V, 4 


4V. Sgr. 


Stück l'/j 2 2'A 2'/. 3 3'A „ 4V> 5 
Inhalt 3 4 5 6 8 10 12 16 


6 » 
20 Pfi 


i St. 6'A 7'A 9 10 12 15 18 24 


30 Sgr. 



32 



Pharmaceuti$<^ ckmiBehe und phifHkaiiBche ApyarcUey InstrummUe, 








142 



143 



144 



146 



147 



KolbeDi mit Tubu8, mit und ohne Stöpsel, von feinem weissen 

Jemmlitzer Glase. 
Inhalt Vi Va ^4 1 IV2 2 3 4 6 8 10 12 Pfimd 



144. Preis mit Tubus ä Stück 4 



6 7 9 10 12 14 16 18 21 24 Sgr. 



)» 



145. Preis mit Tabus und ein- 
geschliffenem StöpseU St. 8 9 10 12 15 18 21 24 27 30 36 42 

146. 147. StdhkoIbCD, Digerir- oder Kochflaschen, 
von feinem weissen Jemmlitzer Glase, gleichförmig dünn nach Zeichnung 146 
mit umgelegtem, oder nach Zeichnung 147 mit angelegtem Rande. 
Inhalt 1 2 3 4 6 8 12 U nzen 1 1'/» 2 3 4 6 8 P fund 
i Stück V/a 2 2'A 2'/» 3 3'A 4'/j Sgr. 5 5V» 6 7Vj 10 12Vj 15 Sgr. 

Kolb6B, Torltg6ll, mit kurzem Röhrenhalse, 

mit und ohne Tubus. 
Inh alt 2 3 4 6 8 10 12 16 24 Unzen 
148. ohne Tub. ä St. 3 4 6 7 8 9 10 12 15 Sgr. 





j) 



149 



148 149. mit Tubus ä St 5 6 8 10 12 15 18 21 24 
LitrokolbCD, siehe Maass- Analysen -Apparate, Abtheilung 11. 
Kolbentriger, siehe Abtheilung 11. 

iKOlbchea, Digerir- oder Kocbfi&scbclien, 
in runder, länglicher oder Stehkolbenform, vor der Lampe geblasen. 
Inhalt Vi ' 1 V/t 2 3 4 Unsen 




150. ohne Tubus ä Dutzend 12 



15 



18 



21 27 



33 Sgr. 



151. mit Tubus k Dutzend 21 



24 



30 



33 39 



45 



n 



?? 




152. mit Tubus und einge- 
sehliffenem Stöpsel äDtz. 33 36 42 48 54 60 

KOIbchen, mit aufgeschliffenem und angeschmolzenem Helm, 

vor der Lampe geblasen. 

Inhal t 2 3 4 U nzen 

153. mit aufgeschliffenem Helm ä Stück Vh 8Va 10 Sgr, 



154. mit aufgeschliffenem tubulirten Helm » St. 10 
J5ö, mit angeschmolzenem Helm 



11 



12y9 



kS\x\(i\Ll^^ %M% 



V^ 



3J 



Oeräihttehaften etc. von Wambnum, ttoiBti A Comp, tn Bm-Un. 



SS 




157 



ii\bM 




a 



d e 



156 



^"^■*i5 




160 



161 



163 



159 



156. Kftlbchcn, mit angeschmolzenem Gasleitungsrobr, vor der Lampe ge- 
blasen, nach Zeichnung a, b, c, d, e. Inhalt 1 bis 2 3 bis 4 6 Unzen 

Preis k Stück 3 3Vi 4V> Sgr. 

K51bok6ll, zu Araenikprüfungen, siehe Arsenik - Ermittluugsröhren. 
ftstortsi, von feinem weissen Jemmlitzer Glase, birnenförmig. 

Inhalt 2 3 4 6 8 12 Unz. 1 V/t 2 Pfd. 



167. ohne Tubus k Stück 2 2'/2 

158. mit Tubus k Stück 4 4V2 

159. mit Tub. u. eingeschlif- 

fenem Stöpsel ä St. 6 7 

Inhalt 3 4 



3 3V» 4 4V»Sgr. 5'/» 6'/» V/i Sgr. 



7 8 9'/» Sgr. 12V» 14 16 Sgr. 



10 12 16 Sgr. 17'/» 19 21 Sgr. 
8 10 12 16 20 24 Pfd. 



157. ohne Tubus k Stück 9 11 12V» 15 18 21 24 27 30 Sgr. 

158. mit Tubus k Stück 16V» 19 22V» 25 28 32 36 40 45 S gr. 

159. mit Tub. u. eingeschlif- 



fenem Stöpsel k St. 24 27 30 33 36 



42 



48 54 60 Sgr. 



45 Sg r. 
54 Sgr. 



Ictortci, vor der Lampe geblasen, rund oder birnenförmig. 

Inhalt Vabisl IV» bis 2 2'/» bis 3 3V»bi8 4 5 bU 6 Unzen 

160. ohne Tubus k Dutzend 18 24 30 36 

161. mit Tubus k Dutzend 27 33 42 48 

162. mit Tubus und einge- 

schliff. Stöpsel k Dtz. 36 42 54 60 66 Sgr. 

EetOtteihtlter, siehe Abtheilung 11. 
H6lB0, von feinem weissen Jemmlitzer Glase, zum Aufsetzen auf Kolben. 

Weite des Halses 2V* 2V» 2V* 3 3V» 4 ZoU 

163. ohne Tubus ä Stück 7V» 10 12 V» 15 18 

164. mit Tub. u. eingeschlif- 



21 Sgr. 



fenem Stöpsel k St. 12'/^ 

Halae, vor der Lampe geblasen. 

Inhalt */» bis 1 

165. ohne Tabus k Stück 3 

166. mit Tubus h Stück ö 



16 



18 21 



IV« bis 2 



2V« bis 3 



3»/4 



4«/4 



ÖV» 



6'/» 



24 30 Sgr. 

3V< bis 4_Unz. 
Sgr. 
Sgr. 



6»/» 



9 



34 



Pharfnaceutische, chemische und jpkytikaUeche Apparate^ Inetrumente^t 




finnmiiSCllloillltOpfC, von weissem Glase, mit aufgeschliffener Kapsel. 

Inhalt V/2 2 3 Unzen 

167. englische Form 



k Stück 5 



V/2 Sgr. 



99 



168. in Cylinderform, nach Strahl k St. V/2 10 12Va 

SpiritnBlampeily von weissem Glase, mit und ohne Tubus, mit aufgeschliffener 
Kapsel und messingenem Dochthalter, nach Zeichnungen 169, 170, 171. 

Inhalt 2 3 4 5 6 8 Unzen 



8V2 



10 IIV« 13 V« Sgr. 





mit Messingdochthalter k Stück 6 7V2 

ohne Dochthalter k Stück 1 Sgr. weniger. 

Die Fa^ons unter No. 169, 171 und 172 kosten mit TubllS Und efalgesCllliftieB 
Stftpsel 5 Sgr. pro Stück mehr. 

173. SpiritUSlftinpcili von weissem starken Glase, mit Vorrichtung zur Regu- 

lirung der Flamme ä Stück 18 — 24 Sgr. 

174. Spiritnslampcn, von weissem starken Glase, auf drei Füssen, mit Tubus, 

Messingaufsatz, doppeltem Luftzug zur Verstärkung der Flamme k St. 60 — 70 Sgr. 
LOffoli von weissem massiven Glase, mit gradem 
oder gebogenen Stiel, geschliffen. 

175. Theelöffelgrosse . . . ä Stück 5— 6 Sgr. 

176. Essloffelgrösse ... „ 9—10 

177. Zwei-Esslöffelgrösse . „ 12—15 

178. Schöpflöffel „ 12—20 

1 79. T h e e 1 o f f e 1, vor der Lampe geblasen k St. 2 Sgr. 
■•dixin-EInnelimegltser (Löffelmeniareil), mit eingeschliffenen Theilstrichen, 

180. abgetheUt in: V2 bis 4 Theelöffel und ^f» bis 1 Esslöffel . . . ä Stück 5 Sgr. 
181 «/i bis 8 Theelöffel und V» bis 2 Esslöffel ... „ 6*A Sgr. 

182. 10 bis 40 Tropfen k Stück 3 Sgr. und 10 bis 80 Tropfen . . „ 4 g^. 
Mcnmtir-Gylindcr, von feinem weissen Glase, mit Fuss und Ausguss, mit 

eingeschliffenen Theilstrichen und eingeschliffenen Zahlen. 

183. Zu Aqua dest, abgetheilt in: 

5}-l3 5j-iij ^-^iv ^-Itj §/?-|viij ^-^xij ^-^ 
ä Stück V/^ 8V4 10 IIV2 14 17 20 Sgr. 

184. Zu Aqit deit, abgetheilt in Zollge wicht, in: 

Vio— 2 ^A— 4 Vf— 6 1—8 1—12 1—80 ZoU-Loth 



»9 



>9 



?5 




d Stück 9 



10 



12Vi 



15 



18 



34 Sgr. 



Gträtluehaftm etc. «on Wannbrnon, ftnilitl & Comp, in Berlin, 





18Ö. leitDtirbecker, englieche Form, mit Änsguea zu iqilt deft, fibgetheilt 
in Ingliick atvleht: 'A— 6 '/i— 8 'h—W Oz V<— Hi Pint 

i. Stück 16 20 24 Sgr. 24 Sgr. 

leilsrlrgUltr, In Tltenbechetform, mit und ohne Henkel, von feinem weissen 

Glase, mit eingeschliffenen Theilstrichen und Zahlen. 
186. Zu destilllttem Walter, ahgetheilt in: 

5i -jj 5j-lij 5j-liii 5j-jiv gO-JTJ 

Sgr. 



14 



k Stück ~8Vi 10 nW 

187. Zu gpilitll Utk. (p. sp. 0,833), oder 

188. Zn TiBOtlien (p. sp. 0,900), ahgetheilt in : 

5^-g^ 5l»-gi y-lij 

»Stück vn 10 12 



16 



15 Sgr. 




■•ri«r (Reibiebatlflo), von weissi 

Pistille. Durchmesser 2 

189. inwendig matt geschliffen A St. 5 

190. nach englischer Manier, ganz 
glatt mit Ausgnss . . . i Stück 5 



n sehr starken Glase, mit massiver 
Vh 3 3'A 4 4'/» 5 5'A 6 Zoll 
8'A 7'/. 9 10 ll'A 13 16 



17 Sgr. 



lO'A 12 14 15 Sgr. 



191. inwendig glatt oder matt ge- 
schliffen, auf hohem Foss 4 St. 6 Vit 8 9'A 11 12'A 16 16'A 18 Sgr. 

lOlltr, mit eingebrannten farbigen Signaturen, auf Mörser und Pistill il Stück 

5 — 6'A Sgr. mehr. 

192. Rlyta (SatttB), von weissem starken Glase, mit starkem angelegten Rand, 

2'»— 3'A Zoll tief. Obere W eite 6 6 6'A 7 7'A 8 Zoll 

i Stück 6 6 7 8 9 10 Sgr. 



PAarauMMfiwfa, ektmücka md ph gn ka b tt^ ApparaU, L mI n m mUe , 



Röhren von weissem Glase. 

Alle larTeraikeitaBK bei 4er Lftape, sowie alle zu Saileitiign, ■■■•attari 

und zu Waiieritai4l-Alxeig«rB bceliniinteD Röhren, werden vom lehr TCiehei 
KaligUs gezogen. Unsere ¥aiieilttB4l-E(hreB werden doppelt und dreifach 
gekühlt, weshalb uns die günstigsten Zeugnisse für deren Gedi^enbeh ertbeUt werden. 
Die ktrtea Ktbrei zu TeibrCBIBIKI-PlOXeiSeB bei organischen AnaJysen, tod 
lehl ICbwei ICbBellbtrCB 6ltSe halten einen sehr hohen Hitzegrad aus. 

Auf unserer Fabrik Jemmlitz können wir, vermöge der getroffenen 
Vorriehtungen und der Tüchtigkeit unserer Röhren -Künstler, jeden uns gegebenen 
Auftrag in den mannigfaltigsten Sorten Röhren binnen kürzester Frist ansfuhren. Wir 
Heben es gern, wenn sich grössere Consumenten unter ihrer Aufsicht den betreffenden 
Bedarf an Röhren ziehen lassen. 



TT 



I. HFusseratand« - und nianemcter-Rlhrenj zu Dampfmaschinen, 

Brennerei -Apparaten etc. werden von 6 bis 144 Zoll Länge, bei 1 bis 3 Linien 
Wandstärke zu entsprechend billigen Preisen geliefert Da die in Anwen- 
dung kommenden sehr verschiedenen Grössen und Dimensionen (von 6 Int 
144 Zoll Länge bei wesentlich differircnder Starke), bei ganz verschiedenen 
Anforderungen bcanspnicht werden, ist es nicht möglich, Preise dafür zu 
specificiren. Wir notiren ungeschliffene k Ctr. 27—50 Thlr., & Pfd. 9—18 Sgr. 
nach Qualität; an beiden Enden abgesohhffene ä Pfund 10 — 20 Sgr,, Dutzend 
und Centncrwcise billigst nach Qualität. 
L Rfthrcn^ zu GaileitDBgeB, von weichem, leicht biegbarem weissen 
Kaliglase, mit beliebig schwächeren oder stärkeren Wandungen von 1 Vi bis 
9 Linien Durchni., 2, 3 oder 6 Fuss lang äCtr. 33V»— 39Th2r., iPfd. 12'/iSgT. 
Bei Bestellungen bitten wir die Dimension nach den hier beigedruckten Nummern 
zu bezeichnen, weitere Sorten nach Idnien. 



OOOOOOOO 



zu GtlleltOBgen etc., rechtwinklig 1 ^ -irz/ förmig, oder in jeder 

■e/ichifteii anderen Form gebot^en, weräeu uouV \«t\Ä.Vttä» ^wraohnet. 



Otnkktehaftm Me. von Wandwum, QniUti ft Gomp. in Berlin. 
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196. 



197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
20.?. 

204. 



205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 

211. 



212. 
213. 



214. 
215. 
216. 
217. 



218. 
219. 
220. 
221. 



RSlireilf zu TcrbreiBVlgiprOieiieB bei organischen Analysen, von lekr 

kartoB, lekverfUiiigei, weiiteB GUie, CFuss lang ii9Sgr. äPfd. i5Sgr- 

a Centner 40—48 Thlr. 

— zu TerbreilBHIgiproxetien, nach Bansen, 18—24 Zoll ä St. 6— 9 Sgr. 

— dito nach Liebig, 18— 24 Zoll lang ä St. 5— 7'/» Sgr. 

— dito nach Mitsclierlich a St. 10— 12 Sgr. 

— dito 38 Zoll lang a St. 7'/« Sgr. 

— zur Liftanalyse, nach Fresenius ä St. 12 Sgr. 

— zur ekemif ehei Harmonika .... ä St. 5— 10 Sgr. 

Arsenik -lednetionirOkren, nach Bcrzelius C, Clarke B, Duflos A, 

Liebig E, Marsh F, Rose I) ä Stück 1—2 Sgr. 

CklorealeinmrOkren, nach Mitscherlich A, Magnus B, Kose C, Liebig D, 
E mit Kugel luid rechtwinkliger Spitze, F und G cylindrisch. 



zu 8 



10 



12 



14 



16 



20 Zoll Länge 



a Stück 2 2Va 3 3'/a 4 5 Sgr. 

OklorealeinmrOkren, Ufomig, nach Marchand . ä Stück 4 bis 10 Sgr. 
— nach Marchand, mit einer oder zwei Kugeln . ä Stück 6'/a und 7V< Sgr. 

L Clarke's Oestillirrftkren ä St. 6—7 Sgr. 

Oapillar- oder Haarrftkrcken » Ftiss Va Sgr. 

CapillarrOkren, 10 Stück im Ilolzgcstell nebst Glaskä«tchen 1 Thlr. 5 Sgr. 

Lynpfrftkrcken, ziu* Auf1)ewahrung der Pocken -Lympfe, 100 Stück in einem 
Glascylinder ä 7'/} Sgl'. 

KBklrSkren, nach Liebig und Mohr, doppelt gekühlte mit ausgezogener Spitze. 

- Länge 18 21 24 30 36 48 Zoll 



a Stück 10 11 12 14 16 18 Sgr. 

Kooper's lOkren ä St. 5, 7*/« und 9 Sgr. 

FreseninS Sangrftkren, zur Füllung der Kali- Apparate ; siehe 
Fresenius Anleitimg zur chemischen Analyse, 1847, pag. 315 
imd 431, Figiu- 72 a St. 3'/a Sgr. 

Liekig's dreisckenklige Rftkren ä St. 7'/2 Sgr. 

dito zum Asplrator, rechtwinklig .... a St. 3 — 5 Sgr. 

dito zum TroekeB*Apparat ä St. 7'/« Sgr. 

dito zur Stiekstoff-Bestiaimung ä St. 12 Sgr. 210 214 213 





^ 




218 216 219 221 

■itf eherlieh'g ROhren, zum Trocken-Apparat a St. 10 Sgr. 

BerxellHi AnssassrOkren a St. 2 Sgr. 

Kerr'Mke Rohren ä St. 4 und 5 Sgr. 



Pharmacmtiiehe, chsmiiclit tmd phytikalüche AppareU, TnUntmmte, 



f^ 



g 



332 334 233 231 233 234 234 336 !36 33S 339 



236. 
387. 



KsgtllQbrCB, zur Keduction der Metall-Oxyde, von sehr hartem Glase, 

mit einer, zwei und drei Kugeln jk St. 3, 4 und 5 &pr. 

KalirBbren, K&ll'Apparate, nach Mitscherlich äSt tO%r. 

dito dito nach Liebig Ji St. 10 Sgr. 

dito dito nach Mohr, stehender ... 4 St. 22'/i Sgr. 

TerblBdlOgirObreil, mit eingesclilidenem Hahn, siehe Seite 30. 
Hebcrbarometerrfthlfln, gebogene mit zwei Schenkeln . . . (kSt 10 Sgr. 

SeebarometerrObreD äSt 10^. 

BarometfltrObren, mit angeblasener Kugel ä St. 7'^ Sgr. 

TbormometeriAblBn, mit Kugel ungefüllt ä Stück VM Sgr., mit Kugel und 
Trichter ä 2Va Sgr., mit Quecksilber & St. 10 Sgr. 

BaroBCter-, Callber*, SteiKel- undTbsimometeirttbreB, liefern wir in jeder 

Dimension von feinem weichen Kaliglase zu entsprechend billigen Preisea 
firadnilte Rttbroi, siehe Gasmessröhren, Eudiometer. 
TrlcbttrrBbrea, zu Gasentbindungsflaschen. 

Lä nge 6 bis 9 10 bis 13 14 bis 18 Zoll 

mit Glockentric bter 2 2]A 3 Sgr. 

mit Hütte ntrichter 4 5 6 Sgr. 

Teltet'ube SlcberbeitsiBbttn, Sieberbeitittiebter, 

mit GlOCkeatricbter ohne Kugel äSt. 4^. 

dito einer Kugel ä St 5 Sgr. 

dito zwei Kugebi 4 St. 6 Sgr. 

dito doppelte, mit einer Kugel 4 St. 12ij4 Sgr. 

dito dito mit zwei Kugeln ä St. 15 Sgr. 

dito dito mit vier Kugeln & St. 15 Sp. 

Mit veltem Hflttentriebter h Stück 2 bis 5 Sgr. mehr. 

Betorteatilobter. Län ge 12 18 24 ZoU 



Oträthtohajtm etc. von Wuntbroiw, Qnilits * Comp, in Berlin. 



S« 




OXfm 











S40 240 241 242 243 248 249 250 251 

240. 241. Xrlcliter^ von feinem weissen Jemmlitzer Glase, in gestreifter 
oder glatter Form, im Winkel von 60 Grad. 
Durchmesser l—l'A IV2— 2 2^/^—3 3Va— 4 4V2 5 5Va Z oll 

ä Stück IV4 IV2 2 2 Vi 3 4 5 Sgr. 

Durchmess er 6 6V2 7 TV« 8 8V2 9 9V2 10 Z oU 

ä Stück 5V2 6 7 8 9 10 12V2 15 18 Sgr. 

Mit unten schräg zugeschliffenem Rohre kosten Trichter von 1 — 3 Zoll 
Durchmesser V« Sgr., von 3^/i — 10 Zoll Durchmesser 1 Sgr. mehr. 

242. Tropftrichter, nach Hare, mit eingeschliffenem massiven Glasstab, IV2, 2 und 

3 Zoll weit ä St. 8, 9 und 10 Sgr. 

243. Trichter, mit eingeschliffenem Hahn, mit und ohne Deckel. 

Durchme sser 4 5 6 8 10 12 Zoll 

mit Hahn ä St ück 40 45 50 60 90 106 Sgr. 

mit Hahn und Deckel h. St. 48 54 60 72 102 120 Sgr. 

Trichter, mit eingeschliffenem Hahn, aufgeschliffenem Deckel, mit 

und ohne Tubus. Durchm esser 4 5 6 Zoll 

244. mit eingeschliffenem Hahn, aufgeschliffenem Deckel, 

ohne Tubus ä S tück 66 72 84 Sgr. 

245. mit eingeschliffenem Hahn, aufgeschliffenem Deckel, 

in welchem ein Tubus ä S tück 72 84 96 Sgr. 

246. mit eingeschliffenem Hahn, aufgeschliffenem Deckel, 

mit zwei Tubus ä Stück 78 93 108 Sgr. 

Scheidetrichter, mit eingeschliffenem Stöpsel, mit und ohne Hahn und 
Henkel, mit und ohne Tubus. Inh alt 'A V2 »A 1 IV2 2 Pfund 

247. mit eingeschliffenem Stöpsel, ohne Hahn 

und Henkel ä St ück 9 11 13 15 I7V2 20 Sgr. 

246. mit eingeschliffenem Stöpsel und zwei 

Henkeln, ohne Hahn . . . . ä Stü ck 12 V2 15 18 21 24 27^/» Sgr. 

L 249. mit eingeschliff. Stöpsel und Hahn a St. 33 36 39 42 48 54 Sgr. 

250. mit zwei Henketo, Stöpsel u. Hahn ä St. 36 39 42 48 54 60 Sgr. 

251. mit Hahn und Tubus und eingeschliff. 

Stöpsel H Stück 48 51 54 57 60 66 Sgr. 

Trlehtcr, von Porzellan, Blech etc^ und Trlchtarhiltcr siehe Abtheilung U. 



40 Pharmaceutisehe, ehemisehe und phyiikaUsehe Apparate^ Instrumente^ 

Scheiben^ von Glas, zum Bedecken der Bechergläser, Cylinder, Trichter etc. 
rund, viereckig oder uhrglasformig glatt, auf einer Seite ganz matt geschliffen 
oder mit matt geschliffenem Rande, mit und ohne Ausschnitt an der Seite 
oder Loch in der Mitte. 

Durchmess er 2 2V2 3 3V2 4 4Va 5 5Va 6 Zoll 

262. rund oder viereckig . . . . k Stü ck Vi 1 IV4 V/2 PA 2 2V« 2^4 3 Sgr. 

263. rund mit Ausschnitt oder mit Loch k S t. 1 IV4 V/2 m 2 2V2 3 3Va 4 Sgr. 

264. rund, auf einer Seite den Rand, oder 

auch ganz matt geschliffen . k Stüc k IV4 2 2V» 2^4 3 S^/2 4 4V> 6 Sgr. 

265. uhrglasformig ...... ä Stüc k l'A 2 2V2 3 3^A 4 4V2 6 5^/^ Sgr. 

256. (^^^^ü^^fe uhrglasformig, mit 

"^^^ ' Ausschnitt k Stück 2 2V2 3 3'/4 4V2 5 b'/2 6 6V2 Sgr. 





257 259 260 261 

Spirltscil^ von feinem weissen Jemmlitzer Glase. 

267. InJeCtiODSSpritien, 4— 5V2 Zoll lang, mit Knopf oder mit Ring am Stempel, 

mit kurzer oder langer Spitze ä Dutzend 30 Sgr. 

258. InJeCtioniSpritzeD, 6—8 Zoll lang, mit Knopf oder mit Ring am Stempel 

k Dutzend 36— 60 Sgr. 
269. Injectionispritiei, 4— 5VtZoll lang, mit Milchglasstcmpel, mit Knopf 

oder mit Ring am Stempel und angelegtem Rand am Rohr k Dtz. 40 — 45 Sgr. 

260. Hasenspritieili mit grader oder gebogener Spitze, mit Knopf oder mit 

Ring am Stempel ä Dntzend 36 Sgr. 

261. Okrenspritien, mit Knopf oder Ring am Stempel . k Dutzend 36 — 45 Sgr. 

262. AngeBspritxen ä Stück 7'/^— 161^. 

263. Wnndspritieiy 4 — 6V2 Zoll lang, mit gebogener oder grader Spitze mit Kugel 

k Dutzend 36—45 Sgr. 

264. Ilttertprltiei, 8— 12 Zoll lang, V2—IV2 Zoll weit, mit gradem oder gebogenem 

Rohr k Dutzend 4—8 Thlr. 

265. Klyitlrspritxen, stark im Glase. 

Länge 6.7 8 9 10 12 Z oll 

Weite »/4 Vs 1 l'A V/i V/2 Z oll 

k Stück 7V2 9 12 . 15 21 27 Sgr. 

266. Spritien, mit Zinnfassung k Stück 5—10 Sgr. 

Nach gegebenem Modell oder nach genauer Zeichnung wird jede andere 
beliebige Form gefertigt, und bei grossen Quantitäten die Preise billigst gesteht 

267. Algentr^pfgllier k Dutiend 12 Sgr. 

^^^ dMg0Mä0M§k§M, UMöh QtmU oder Jflnf ken . . . k SMik 7M~llVi g|^. 



0«räth$ehaftm ete. von Wumbnum, Qniliti ft Comp, in Berlin. 
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• 

Verpackimgs-Gefasse für Droguisten. 



316. lalWeiiie Flaickea und Pnlvergllser. 

Inhalt 1 IV« 2—3 4 5, 6, Vh 



9—10 12—14 Loth 



a 100 Stück 36 42 45 48 60 

Inhalt y» »AI l'/i 2 3 4 5 6 8 



10 



72 81 Sgr. 
12 16 20 24 Loth 



h. Dtz. 10 12 15 18 21 24 27 33 36 51 75 84 90 132 154 Sgr. 

lalkweigie StandfUichen und PnlTerstaadgef&ise siebe Seite 14. 








319 319 a 320 322 

317. Kolbaaoder Torlag«B, von halbweissem Glase, mit 

abgeschliffSenem Rand. 

In halt 1—2 3—4 6—8 12 Unze n 1 V/% Pfu nd 
ä Stück 1 l'A IV» 2 Sgr. 2 27« Sgr. 

Inh alt 2 3 4 6 8 12 16 20 24 P fund 
k Stück 27» 3 3'A 5 6 9 12 15 18 Sgr. 

318. Kolbea Bit TabVS, von halbweissem Glase. 

Inhal t'/« 1 2 3 4 6 8 10 12 16 20 24 Pfd. 
4 St. 8 3V» 5 6 Vit 12 15 18 20 21 24 30 Sgr. ^" '" 

319. Stakkolbea», Dlgerir- oder Kochflasehea, von halbweissem Glase, nach 

Zeichn. 319 mit umgelegtem oder nach Zeichn. 319 a mit angelegtem Rande. 

Inhalt 1—2 3—4 6—8 12 Unz. 1 l'/!i 2 3 4 6 8 10 12 Pfd . 

ä Stück 1V4 2 2'A 3 Sgr. 3 3»A 4 5 6 7V» 10 12V» 15 Sgr. 

Eotortaa, von halbweissem Glase. 

Inhalt 1—2 3—4 6—8. 12 U nz. 1 IV» 2 Pfd. 

320. k Stück 1V4 l'A 2 2V« S gr. 2V4 2V» 2 Sgr. 

321. k Stück mit Tubus 3 3 3 3V» S gr. 3V» 4 5'A Sgr. 

322. k St mit Tubus und eingeschliff. Stöpsel 5 5 5 5'A Sgr. 6 6V» V/t Sgr. 

Inhal t 3 4 6 8 12 16 20 24 Pfd. 

320. k Stück 3V« 4 5V» 6V» 10 14 16 21 Sgr. 

321. k Stück mit Tubus 6'/^ 7V» 12 15 20 24 27 33 Sgr. 

322. k St mit Tubus und eingeschliff. Stöpsel 9 10 15 20 25 30 35 42 Sgr. 



OiMtt writtni, M im 



TartfllB, Ihin n^ MliKflSat. 



Zweite AbtheilDDg. 

Chemische und pharmaceutische Apparate 

und Geräthschaften. 
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AkitHpfiCbalai, von Berliner Porzellan, mit Ausguss. 



No. 000 



Inhalt 



1/. 



äSt. 1 



00 
IV» 



! 1 



2 \2*/* 



2 3 


4 
6 

6V« 


5 

8 
7V» 


6 


t 


8 


9 
2b 


1011 
3 4 


12 


3 4 


12 Unz. 


V» 


16 


8 Qrt. 


37. j 5 


lOSgr. 


12Vj 


40,46 142%r. 
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— von Berliner Porzellan, grosse, halbkugelförmig, mit Ausguss. 

No. 1 2 3 4 5 




Inhalt circa 



Vs 



Vt 



3 



Vi 1 Vh Qrt. 
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a Stück 12'.^ 15 22' * 25 30 Sgr. ä Satz von 5Stfiek 

— Ton Berliner Porzellan, kleine, halbkugelformig, ohne Ausguss. 

No. 1 2 3 4 5 

Inhalt ci rca 2 3 D rachm. l'A 1 l'tü nz. 

ä Stück 2 2'i Sgr. 3 4 5 Sgr. aSatz von 5St 

— von Berliner Porzellan, mit ganz flachem Boden und Ausguss. 

No. 1 2 3 4 5 6 7 




327 




Inhalte. '^ 1 2 



5 8 14 ünz. 



a Stück 2' i 4 4V« 5 6'» Vh 10 Sgr. iSatzvonTSt 
— von Neu Porzellan, grosse, mit Ausguss. 
No. 6 5 4 3 2 1 00 



Inhalte. 1'* 2 3 4 



7 12 18 Pfd. 



329 



330 



Dn rdmi. 8 9 10 11 12 13 15 16 Zo ll 
ä Stock 12'^ 15 20 22V» 30 35 55 70 Sgr. 
— von Neu Porzellan, kleine, mit Ausguss. 
N o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Inhalt circa 16 12 10 6 5 4 3 2 1 Unz. 



k Satz von 8 Stück 




ä Stück 7 6 5'/i 5 4'/^ 4 3'/i 3 2'/i Sgr. ä Satz von 9 Stück 

— von Neu Porzellan, mit stumpfer Tülle und graden Seitenwänden. 
I nhalt 4 3 2 1'/» Unzen 

k Stück 7 6 5 4 Sgr. ä Satz von 4 Stück 

— von Neu Porzellan, mit flachem Boden und graden Seiten- 

winden, mit Ausguss. 

Inhalt 13 5 Pfund 



Dnrchmesser 6 



9'^ lOV» Zoll 



k Stack 10 



20 



30 Sgr. k S«ta n» 8 StOek 



Tbl. 



Sgr. 



15 



16'^ 



10 



8 



10 



10 



20 



2l- 



F%amaO0Utitc^ cbtmi$che und phyttkaUtche Apparate, InUrummte etc. 



332 
333 
334 



340 
341 



AMinpfsohtlen, von Neu Porzellan, flache, iihrglasfonnig, mit 
spitzem AuBgiiss. 

I nhalt 2'A l'/a l'A 1 Un zen 
ä Stück 6 5 4 3 Sgr. h Satz von 4 Stück 

— von Meissner Porzellan, Glühschälchcu. No. 1 2 

II Stück V/3 3 Sgr. 

— von Meissner Porzellan, sehr dünn nin\ gl eich massig zii Ver- 
^^ breunungen ä St. 

— von Meissner Porzellan, in grossen Sätzen. 

No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 
Diirclim. 12»/* U'/a 10»/* 9'/i 8 7 ü 5V* 4'/. 3'/a 2 'A Zoll 



ä Stück 37 32'/! 27'/a 22V» 15 12'A 9 7'/^ 
— von Sanitätsgut, flache, mit Aiisgiiss. 
No. 00 
^Durchm.gi/a 
^Inhalte. 6 
i Stück 2 
' von Sanitätsgut, in Uhi^lasform. 
^^i-5^ No. 1 2 3 4 i 






1 


2 


3 


4 


516 


4 


6 


6'A Zoll 


7 


9 


10 11 


8 


10 


12 Unz 


■/. 


1 


IV.' 2 


2 


2 


3 Sjr- 


5 


7'/. 


10;15 



3'A 2'A Sgr. 



US I^ Zoll 



i 0" 



»Stück 1 l'A IV" 

n Sanitätsgut, kleine, tiefe, mit Au8gu8s. 

No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

JSt. 1 IV. 



Sgr. ä Satz von 6 Stück 



« 



l'A 2 2 '/J 3 4 5 6 Sgr. 

- (Abrauch- oder Abtropfschalen), mit perforirtem Boden 

(mit Löchern), siehe Durchschläge. 

- von Glas, siehe Seite 20. (i^^^^ 

- von feuerfester Thonmasse. ^^9^^^ 

Durchmesser 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 27 Zoll 



innen glaaurt feSt.4'/» 5'/2 7'^ 9 11 16 22 .30 42 M 
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innen unglasurtäSt.3'/3 4'/i 6'/» 8 10 15 18 25 .36 48 60 78 Sgr. 

— von Platin, mit überfallendem Deckel, oder mit einfallendem 

Tellcrdeckel , mit nmdem oder flachem Boden, mit oder ohne 
Ausguss. Dieselben werden auch in jeder anderen beliebigen 
Form gefertigt und ä Zoll-Loth mit 6 Thlr. cxclusivü Fa^on 
berechnet. 
Durchmesser l'/a 1'/« 2 2V» 3 3'/t 4 5-10 Zoll 
3'A-4 4V)-5'/» 7-9 9-10 15-24 27-32 33-40 50-250 Thlr. 

— von chemisch reinem Silber, in jeder irewünschten Grösse 

und Form exclueive Fa^n ä Zoll-Loth 

— von feinem Silber, wie vorstehend ä Zoll-Loth 



Pkarmaetutiiclu, ehenUiehe und phytikalüche Apparate, IrutrumMU, 



Pkarmaceutitchet ehetaiteke und pbgtikaUulu ApparaU, iMbmmmU, 




355 
356 
357 



3ü8 
359 



361 
362 



363 
364 



Acetometei, in Besteck, enthaltend: Cyliüder, nebst lOOOtlieiliger 

Araeometcrspindel und Thermometer ä 

Aeetometercjlinder, graduirt, nadi Otto, iu Futlcml . . . . ü 

— graduirt, nach Otto, auf Ilolzt'us» ä 

— graduirt, nach Wagenmann ä 

AcbitnOraei, siehe Mörser von Achat. 

Aeollpiten (Blaselampftll), zum Löthen, GlasMegeu, -blasen oder 
-schmelzen etc. mittelst Alkoboldampf. 

— von verzinntem Eisenblech, mit vertikaler Flamme . . ä 

— — mit horizontaler Flamme ii 

— von Messingblech, mit vertikaler Flamme ä 

— — dito, mit drei Röhren zur grösseren Hitze -Erzeugung . . ä 

— von getriebenem Kupfer oder Messing, mit Siehcrbeitsveutil 

luid Weiugeistlampe, auf zierlichem Stativ, nach Grosso 3 bis 

— — dito, grössere ä 

— durch Ausströmen von Wasserdampf sich um die Axe drehend, 

nach Grösse k Stück 5 bis 

— nach amerikanischem Modell, zu Schmelzungen von Silicaten 

und Glasblase arbeiten, bestehend aus Messingcylinder mit ein- 
hängendem kupfernen Spirituskessel mit Sicherheitsventil und 

Vorrichtung zur Kegulimng der Flamme Ä 

AeqslTaUuttntftfelll, nach Wollaston, mit verschiebbarer Seala 
auf Holz gezogen h. 

— StÖchiometliBchaTafelB, nach G. A. Marsch, Ite Tafel für Be- 

rechnung der Vorschriftou ziu- Bereitung künstl. Mineralwässer; 
2tG Tafel, die Logarithmen für die Berechnung der Vorschriften 
zur Bereitung künstlicher Mineralwässer . . beide Tabellen 

n.Prof.Dr. Schwann, m. verschiebb. Scala, aufgezogen u, gefimisst 

AetbeibeieitDDgSapparat, nachMitscherlich, bestehend aus Bcr- 
zeliuslampe, Stehkolben, Sicherheitsrohr, Sandbadschale, Trich- 
ter, ICoVfcenträger, Kühlrohr, KühVc^\ui4(iT,Yoilags;,StÄtivenetc. 



15 

22Vi 



Oeräthseha/ten etc. von Wambruim, Oiiiliti~& Comp, in Berlin. 



68 



f 



402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 

417 



418 



419 



420 



421 
422 
423 

424 

425 



426 
427 
428 



Alcoholometdl, nach Gay Lussac . . . ä 

— nach demselben, mit Thermometer . k 

— nach Gay Lusisac und Cartier k 

— nach denselben, mit Thermometer ä 

— nach Spendrup, mit dänischer Scala . k 

— nach demselben, mit dänischer Scala, mit Thennometer . . , k 

— nach Zelljes, mit schwedischer Scala k 

— nach demselben, mit schwedischer Scala und Thermometer . k 

— mit rassischer Scala ä 

— desgleichen und Thermometer k 

— Englische Procentwaage k 

— — mit Thermometer k 

— Hiederllndischer Tochtmesser, 8 bis 9 Zoll lang . . . . k 

mit Thermometer in 'A Grade getheilt k 

jeder Grad in Vs Grade getheilt, mit angehangenem Thermometer 

Alcoholometercylinder, siehe Seite 24. 

Alkalimeter, zur Feststellung des Alkaligehaltes der Pottasche, 
Soda etc., bestehend aus Handwaage tmd Decagrammen Gewicht, 
getheiltem Cylinder und zwei getheilten Pipetten, einer Bürette, 
Lackmuspapier in Etui etc., nach Keichhaltigkeit . . ä 6 bis 

— nach Decroizilles oder Gay-Lussac, ein mit Ausgussrohr und 

Theilung versehener Cylinder nebst Mischimgsglas, getheilt in 
Vs und Vi« Quart, ßührstäbe und Decagrammen Gewicht . k 

— nach Decroizilles, besteht aus einer Spindel nach Beaume, 

einem in 100 Theile graduirten Cylinder, Mischungsglas, Deca- 
grammen Gewicht, Reagenzpapier, in einem sauberen Leder- 
Etui a 

— nach Gay Lussac, ein getheilter Cylinder auf Glasfoss . . k 

Alkalimetrische Apparate, 

— nach Berzelius und Rose, für Mineralien k 

— nach Fresenius (siehe Fig. S. 54) . . . ä 

— nach Fresenius, ffir Mergel und kalkhaltige 
il I fljl ^^ Substanzen (siehe Fig. S. 54) k 

.„. — nach Fritsch, für Mineralien k 

— nach Geissler und Erdmann, um mit zwei 
verschiedenen Säuren arbeiten zu können, für 
Mergel und Boden -Analysen (siehe Fig. S. 54) 

— nach Kipp, mit eingeschliffenem Rohr . . k 

— nach Kipp, mit Hahn (siehe Fig. S. 54) . k 
4S6 — nach Mohr k 



Thl. 





2 
2 



12 



4 
1 



Sgr. 

20 

10 

20 

10 

IVM 

15 

IV/» 

15 

17V» 

15 

17'/» 

15 

20 

10 



15 



18 
12V» 

15 
20 



1 
2 



25 
20 



Geräthscha/ten etc. von Warmbrium, Qnilits ft Comp, in Berlin. 
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437 



4-10 



441 



442 



440 



441 



442 



443 



444 



445 



Apparate zur Arsenik-Ermittelmig, 

— nach Marsh, bestehend aus einem gebogenen Glasrohr mit Mes- 

singhahn, auf polirtem Holzstativ ä 

— nach Mitse herlich, aus Cy linder, Gasresei-voir mit Messinghahn, 

einer Stange chemisch reinen Zink, gebogenem Glasrohr, Spi- 
rituslampe mid Porzellanplatte bestehend a 

— nach Duflos und Hirsch, aus Gas-Entbindungsflasche mit Trich- 

ter, Kugel- und Chlorcalcium - Röhren , Ausströmungspitze, 
Köhrenträger und Spirituslampe bestehend ä 

Apparat zur Prfifang anf Phosphor, Destillations-Apparat, 

bestehend aus Kolben, Leitungsröhren mid kleinem Porzellan- 
gefass in drei Grössen ä 2, 27« und 

Apparat zar Entwickelung von Schwefelwasserstoft, 

nach E. Pugh, bestehend aus zwei durch ein an dem Boden 
befindliches Rohr zusammen verbundene Flaschen, mit einge- 
schlifi*enen Stöpseln, zwei rechtwinklig gebogenen Röhren mit 
Hähnen, Kautschouk - Verbindung und Leitiuigsröhren, sowie 
einem perforirten Porzellan- oder Glasgefäss (siehe Fig. S. 56) 

h 3^/3 bis 

Apparat zum Bereiten und Torräthighalten ?on Schwefel- 
wasserstoff-, Wasserstoff- oder Kohlensinregas, be- 
stehend aus grossem Glascylinder, Gasreservoir mit Plahn, 
4 Pfund Inhalt ä 



Thl. 



Sgr. 



2 



2 



5 



10 



15 



15 



GeräthteißfitH tU. tun WuBbnutn. QuiUU * Comp. 




475 

476 



478 
479 



482 
483 



Afyiiat xar Btstinmaig der Salpeteislore, naoli Fros<>iniis ft 
ipptrat 101 Darstellang vassctfreier Pkospborsinre, 

nach Mitseherlicli, bestolieiiil au^ Kolbmi, LL'itiiii^xvölin'ii, 
Porzcllatigefäss uiit Platiüdraht befestigt .... ii l'/:i bis 

ipyartt xoi Trenoing des Silbers von Qaecksilber, imb Fi-e- 

sonius, bestehend aus Woulff'seher Wascbilasche , i-ylimlri- 
scheui Chlorciilt-iHmrolir, Gus-Eiitbindungsflasehe mit Welter- 
sehemSitberheitstrk'htor, einem Kugel rolir rechtwinklig gebugi'ii, 
zwei Vorlagen und Leitiingsröbreti 'i 

— — derselbe, mit Bcrzeliusseher Lampe, nach Qualität derselbi'u 

(Fresenius, quantitative Analyse, 1847, Seite 272) ä ö'A bis 

ijFparat xnr TreuBaag des liseiozydes von Eisenozydal, 

noch Fresenius, bestehend aus StehkolWu, langem Trichter, 
Leitungeröhren etc. (Fig. siebe S. 64) t'i 

Apparat aar Bestimmaag des Chlor im fieieo Znstande, 

nach Fresenius, bestehend aus Brrzeliussclier Lam|K', 
Gaa-Entbindungsflasrhc mit durch Kork gofiihrfein Wcltcr- 
schen Sicherheit Strichtor, Vorbindnngsröbren , zwei Stehkolben 
mit langem Trichter, Leitungsröhre und Kolbenträger , nach 
Qualität der Lampe (Fresenius quantitative Analyse, 1847, 
Seite 214) Ji 5% bis 

Apparat aar Entwlckelnng des Cblorgases, naeh Mitscherlicb, 

begtebeud aus einer pneumatischen Wauue, Cjlinder, I^eitungs- 
rohr und Kolbon i'i 

— — derselbe, mit Bcrzeliussehcr Lampe a OV» bis 

(siehe Mitschcriichs Lehrbuch der Chemie, 1844, S. H).) 

Apparat Sil Aofbewabrnag des Chlorgases, naobMit8cherii< i>, 

bestehend aus doppelt tubulirt«r Flasche, langem «'inges<'hlit'- 
feDen Trichter mit Hahn lind lje\taftgasö\«(sa tite. ^ W^* '^^'^ 



Oeräthscha/ten etc. von Warmbmnn» Qnilitf de Comp, in Berlin. 
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672 



•V 





574 



675 



676 



Apparat inr BestimmnDg des Stickstoffs, 

76 — nach Varrentrapp und Will, Rohren, birn- oder kugelförmig 

77 — nach Liebig, bestehend aus gradnirtem Cylindcr und Ofen . k 

Apparat zur Bestimmung des Stickstoffs nach den Volumen, 

78 — nach Lieb ig, bestehend aus Ofen, Leitungsrohr, sechs Stück 8 

bis 12" langen Stickstoffrohren ä 6'/^ bis 

Apparat zur Bestimmung des Stickstoffs aus dem Gewicht, 

?9 — nach Varrentrapp und Will, bestehend aus einem Will sehen 

Stickstoff-Apparat, Saugrohr, Verbrennungsrohr, Spirituslampe, 
Kali-Apparat, Natronkalk, Porzellanmörser etc ä 

iO — zur quantitativen Bestimmung des Stickstoffs, nach Dumas, 

bestehend aus Ofen, Quecksilberwanne, Röhrenhalter und ge- 
theiltem Rohr a 8 bis 

Apparat zur Bestimmung des Kohlenstoffs, 

$1 — nach Lieb ig, mittelst Kupferoxyd, vollständig mit Ofen . . ä 

\2 bestehend aus Verbremiungsofen , Verbrennungsrohr, Chlorcal- 

ciumrohr und Kali-Apparat ä SV« bis 

)3 Apparat zur Oorrection und Controlle der Stickstoff-Bestim- 
mung, nach Liebig, bestehend aus einem Verbrennungsofen, 
dreischenkligem Rohr, einem graduirten Rohr, zwei Pipetten, 
Kautschoukröhren und Rolirenhalter, grosser pneumatischer 
Wanne von Por^ellai^ Luftpumpe und Cylinder • ä 18 bis 
(Liebigs Hau^^orterbnoh, Th. I^ S. 8, Fig. IIa und 18a.) 



Tbl. 



6 



10 



22 



Sgr. 



15 



15 



Oeräthichaften etc. ton Warmbnum, Quiliti ft Comp, in Berlin, 
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594 ArtOOmsteri bestehend aus drei tausendtheiligen Spindeln, einem 

Alcoholometer, nach Richter und Tra lies, mit eingeschmol- 
zenem Thermometer, einer B e au m eschen Spindel und Cylinder 
nebst beiliegendem Thermometer auf Milchglasscala^ in einem 
eleganten Leder-Etui ä 

595 Ara001ll6t€r in Besteck, enthaltend drei tausendtheilige Spindeln, 

einen Alcoholometer, nach Richter imd Tralles, mit einge- 
schmolzenem Thermometer, eine Spindel nach Beaume, einen 
Cylinder auf Messingfuss, einen Thermometer auf Milchglas- 
scala, in elegantem mit Sammet ausgelegtem Mahagonikasten 

596 — enthaltend fünf tausendtheilige Spindeln, vier für schwerere und 

eine für leichte Flüssigkeiten von 0,700 bis 2,000, einen Ther- 
mometer und Glascylinder, in elegantem Leder -Etui . . ä 

597 — bestehend aus sechs tausendtheiligen Spindeln, vier für schwerere 

und zwei far leichte Flüssigkeiten von 0,700 bis 2,000 mit 
Thermometer, Cylinder auf Messingfuss, in feinem Leder-Etui 

598 — enthaltend sieben tausendtheilige Spindeln, fünf für schwerere xmd 

zwei für leichte Flüssigkeiten von 0,700 bis 2,000 mit Ther- 
mometer, Cylinder auf Messingfuss, in feinem Leder -Etui ä 

599 — dieselben in elegantem Mahagonikasten ä 

600 Araeometer zur BestimmaDg des specifischen Gewichts, 

ein gena u 1000 500 250 100 G ran haltendes Fläschchen 
h Stüc k 40 35 25 20 Sg r. 
mit Thara-Gewicht in 
einem sauberem Etui 70 65 55 50 Sgr. 

601 Araeometer, Hydrometer, nach Twaddle, in Walzenform, ein Satz 

von 6 Stück nebst Cylinder k 

602 — derselbe in Leder-Etui ä 

603 — nach Twaddle, einzelne Spindel 

von No. 1 oder 2 3 oder 4 5 oder 6 

ä Stück 25 25 27\^ Sgr. 

604 bimformig, 6 Stück im Satz nebst Cylinder, ohne Etui . . k 

605 derselbe in Leder-Etui k 

Jede einzelne Spindel ä 

606 Araeometer, aus zwei Spindehi bestehend, welche mit Gewichten 

belastet werden, um mit dem einen das specifische Gewicht 
der Flüssigkeiten, welche leichter, mit dem anderen das der 
schwereren als Wasser, zu ermitteln, mit Cylinder, genau 
ajustirten Gewichten nebst Gebrauchs- Anweisung, in Leder-Etui 

607 Araeometer flr Aetber, nach Beck oder Beaum^, mitBleikomem 
606 mit Quecksilber belastet k 



Tbl. 



8 



11 



8 



10 



11 
12 



3 
6 



5 

7 



8 



Sgr. 



15 



10 



25 



15 



10 



25 
10 



10 

27 V2 



15 

17V» 



Geräihscha/ten etc. von Warmbronii» Qoilits ft Comp, in Berlin. 
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639 Araeometer flr Langen, nach Beck, Beaum^ oder Stoppani k 

640 — derselbe mit Bleikömem beschwert ä 

Araeometer, Honigprober, Ilonigconsistenzmesser, 

641 — nach Wittstock ä 

642 Araeometer, Branntweinpro.ber, bis 60" Tralles ä 

643 Araeometer für Wein nnd Weinmost, nach Oechsle, mit zwei 

Scalen und Gewicht, zum Gebrauch der Mostscala nebst Ge- 
brauchsanweisimg h 

644 — dergleichen beide Scalen über einander ohne Gewicht . . . ä 

645 Araeometer für Syrnp oder Zncker, nach Beaum^ . . . . ä 

646 — dieser mit Bleikornern beschwert ä 

647 — für gleiche Zwecke nach Beck ä 

648 — derselbe mit Bleikornern beschwert a 

649 Araeometer fflr xnckerhaltige Flttssigkeiten, nach Prof. Balling, 

von bis 75* a 

650 — derselbe mit Thermometer ä 

651 — nach Prof. Balling, mit Bleikornern beschwert 

von 0-3 0-20 0-60 Grad 
in Vio V2 Vi Grad ^etheilt 

652 Araeometer fflr Kalk, Kalkwaage, nach Schatten, mit Procent- 

Thermometer a 

653 Araeometer fflr Kochsalz, nach Procenten ä 

654 Araeometer, Hatrometer, nach Pessier, mit einem Cylinder in 

300 Cubikcentimeter getheilt ä 

655 Araeometer, Kartoffelprober, nach Kroker, mit Gebrauchsan- 

weisung ä 

656 — vorstehender mit Hinzufügimg eines Glasgefasses mit weiter Oeflf- 

nimg und eines Blechlöffels ä 

657 Araeometer, Lntterprober, getheilt zu 20, 30 oder 50 Grad . ä 

658 — derselbe mit Thermometer ä 

658 Araeometer, lilehprober, V^ V», V* Wasserzusatz bezeichnend, 

in Futteral ä 

660 Araeometer znr Prflfnng der Silberlösnng, für Photographen ä 

661 Araeometer fflr fette Oele, nebst Erläutenmg über den verschiedenen 

Gehalt der Oele mit Thermometer h 

662 Araeometer fflr S&nren, nach Beaume, bis 10 oder 15^ gehend, 

in yi^ getheilt a 

663 Araeometer fflr SallS&nre, nach Procenten ä 

Araeomotar für Salzaoole, nach BiscYiof^ "^ 

— « nach Stoppani 



Thl. 



1 



1 



Sgr. 

22 
15 



20 
1778 



7V« 

22Va 

22 Va 

20 

nva 

15 
20 



ITVa 

15 

17Va 



25 

15 

20 
15 

nva 

20 
15 



664 ^_ 

6ßö/ — 
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PharmaceutUche, chemische und phytikalisehe Apparate, Inttrumenle, 



666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 

678 
679 

680 

681 
682 

683 



684 
685 
686 



Araeometer fflr Schwefelslnre, nach Beaum^ ä 

— — in 'A" getheilt mit grossen Scalen a 

— — diesci" mit Bleikürnem beschwert a 

— — nach Beck, in 'A* getheilt, mit grossen Scalen . . . . a 
derselbe mit Bleikömem beschwert a 

— — nach Beaumc imd Beck ä 

— — dieser mit Bleikömem beschwert k 

Araeometer, Urinprober, nach spccillschem Gewicht . . . . a 

Araeometer, Urometer, nach Heller, in Etui a 

nach Vogel, mit einer Spindel ä 

nach Vogel, mit zwei Sjiindeln ä 

Araeometer, Tolometer, nach Gay Lussac, für leichte Flüssig- 
keiten a 

— derselbe für schwere Flüssigkeiten ä 

— Universal'Araeometer, von 0,700 bis 2,000 auf einer Spindel 

mit Cylmder, in Futteral a 

aus zwei Spindeln von 0,700 bis 2,000 mit Thermometer, 

k Satz im Futteral 

jede einzelne Spindel ä 

dergleichen ein Satz mit Cylinder in Leder-Etui . . . . ä 

ArseDikermittelangs-Apparate, s. Apparate S. 54, No. 438 bis 442. 

Arsenik-Probeplatten, nach Marsh, von Bisquit-Porzellan, 

ä Stück 4, 5, 6 imd 

Arsenik-Rednctionsr&hren, s. S. 37, No. 203. 

Arzneibecber, von Glas, mit Theilstrichen zu 
Thee- und Esslöflel, siehe Medizin-Einnehme- 
gläser S. 34, No. 180 bis 182. 
ArzneilOffel, von Glas, s. S. 34, No. 175 b. 177. 
ArzneilOffel, von Sanitätsgut, in Esslöffelform und Grosse . ä 




mit Fuss und Griff in Esslöffelgrosse ä 

dieselben mit eingebrannten Abtheilungen zu ganzen und halben 

Esslöffeln k 

687 mit Henkel, in Theelöffelgrösse ä 3 Sgr. ; Kinderlöffelgrösse a 

688 Aab est, in langen Fäden ä Unze 

689 Aspiratoi, nach Landolt, ohne Nachfiülen von Wasser, bestehend 

aus zwei mit Gummischläuchen verbundenen Flaschen . . ä 

690 — nach Brunner, von verzinntem Eisenblech, mit Hähnen 8 bis 

691 — nach Lieb ig, bestehend: 

a) aus drcihalsiger Flasche, Trichter und Heber . ä 172 bis 

b) aus cylindrischer Flasche nut StopaeV \md. UeJ^v . k ^ V^va 
^^^/JassttssrObreD, nach Berzelius 



Tbl. 


Sgr. 

22V 




25 


— 


22'A 


— 


25 




22V 


1 






25 




17V 



1 

2 



3 

2 
5 



3 
12 

2 
3 
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Gerälhtehaftm etc. von Wannbraim, QnilitE ft Comp, in Berlin. 



75 



693 
694 
695 

C96 

697 



G98 

699 

700 
701 
702 

703 
704 



705 
706 
707 
708 
709 

710 

711 
712 



713 
714 

715 



Angcndoncho, nach Jüngken ü 

— nach von Gräfe a St. lOSgr.; mit Halm a 

BftllODS, vou Collodiuin. Durchmesser 45678 Zoll 

a Stück 5 7 V2 10 15 20Sgr. 

— von Goldschlägerhaut, in verschied. Grössen von 10 Sgr. bis 

— von Kautschouk, zu Pipetten, siehe No. 141. 

— von sehr dünnem Glase, mit 1 Zoll langem Röhrenhals. 

Durchmesser 3 4 6 8 9 10 12 Zoll 

25 Ssrr. 



Thl. 



12 Va 17 V2 20 22V2 
Durchmesser 2 S < 
h Stück 4 



6 Zoll 



3 



h Stück 5 7 

mit längerem Röhrenhals. 

5 Ö 10 Sgr. 

Bandpflaster-StreichmascliiDe, nach Luhme a 

Barometer, Aneroid-Barometer, in Messing-Capsel . ä 14 l)is 

mit sichtbarem Mechanismus im Mahagoniglaskasten . . h 

— Heber-Barometer, nach GayLussac, mit Nonius imd Ther- 
mometer, in einem mit Leder überzogenem Futteral . . . a 

— nach Fortin, einfaches Reise-Barometer a 

zu Höhenmessungen, in Messing-Gehäuse, auf welchem die Scala, 

ein Thermometer und der Nonius befindlich, nebst verschieb- 
barem Microscop zur Ablesimg des lOOsten Theil einer Pariser 
Linie, in einem, zugleich als Stativ dienenden, hölzernen Etui ä 

— Zimmer-Barometer, einfache, mit Papierscala ä 

auf polirtem Holz, mit glasbedeckter Papierscala . . . . ä 

auf Mahagoniholz, mit Milchglasscala ä 

— — derselbe mit Thermometer **^ 

auf Mahagoniholz, halbrund, mit gebogener Scheibe, auf Milch- 
glasscala und Thermometer J^ 

auf Mahagoniholz, mit versilbeiler Messingsc^ala und Theiino- 

meter auf versilberter Messingscala ä 

dieselben auf Poly sanderholz, sehr elegant ... ä 12 bis 

dieselben in elegantester Ausstattung, das Gehäuse reich mit 

Perlmutter ausgelegt ä 20 bis 

BechergllseTy siehe Seite 21, No. 63. 

Beindorfsche Dampf-Apparate, siehe Dampf- Apparate. 

BeizeliUSsche LampeDi siehe Lampen. 

Beutel, von Bindfaden, zum Kräuter- und üelpressen ä 10, 12'/^ und 

— von Hanfleinen oder Segel tu cli, zum Kräuteqnessen ä iV-i und 
Beitolkaber , siehe Stechheber Seite dU 

kPfimd 12V* » 



1 

20 
22 

30 
34 



64 
2 
2 

4 

ü 

Ü 

8 
16 

30 



Sßr. 

7'/« 



lö 



15 



15 
25 



15 
10 



"»»^sp 
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Geräthse haften etc. von WannbrUDn, Qnilitz & Comp, in Berlin. 
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727 
728 
729 

730 
731 



732 



733 

734 

735 

736 
737 
738 

739 



740 
741 

742 
743 



744 
745 
746 



Blechschilder, an Kästen etc., sielie Etiquetts. 

Bleidraht und Bleifolie ä Pfund 

Bleiplatten k Pfund 10 bis 

Bleiretorten, ohne und mit Tubus, in allen Grössen ä Pfund 15 bis 
BleirShren, in verschiedenen Weiten, siehe Röhren. 
BleiSChalen, in allen Grössen, je nach dem Gewicht ä Pfd. I2V2 bis 
Blütegelstaildge fasse, mit durchlöchertem Einsatz zur bequemen 
Dispensation, höchst elegante SideroUth - Vasen , mit einge- 
brannter Goldschrift ä 

— von Sanitätsgut, mit durchlöchertem Deckel oder, mit unter 
dem oberen Rande des Gefasses angebrachten Luftlöchern. 

(Figuren siehe Seite 7G.) Höhe 6 7 Zoll 



ohne Schrift ä Stück 

mit eingebrannter Schrift ä Stück 

mit Verschluss von Neusilber . . . 



15 20 Sgr. 



20 26 Sgr. 




. . . k Stüc k 25 30 S gr. 

die letzteren mit eingebrannter Schrift k Stück 30 36 Sgr. 

Blutegelgläser, zum sicheren Ansetzen der Blutegel, 

siehe Seite 41, No. 269. 
BlutegellSffel, von Porzellan, siebartig, zum Her- 
ausnehmen der Blutegel ä 

BlmnenSCheereD, von Stahl, zum bequemen Abschneiden und Fest- 
halten der Blumen i\ 

Botanische Bestecke, enthaltend ein Messer, eine Pincette^. eine bo- 
tanische Nadel, Scheere und einfache Lupe in elegantem Etui k 

— dieselben mit doppelter Lupe ä 

— — mit doppelter Lupe und zwei Pincetten k 

— — mit einer Doppel- und Schiebe - Pincette, einer Doppel -Lupe, 

Pinsel, Scheere und Nadeln von Stahl so wie von Platin . k 

mit einer einfachen Lupe von Bergkrystall, einer doppelten 

Lupe, zwei Pincetten, zwei Scheeren, einer Nadel von Platin 
und einem Messer ä 

Botanische Pincetten . ^ k 

Botanisirtrommel, von Blech, grün lackirt, mit Tragriemen, in ver- 
schiedenen Grössen mit einer, auch zwei Abtheilungen 25 Sg. bis 
Botanisir Spatel, in verschiedenen Längen .... ä 10, 15 bis 
BotanisirstScke, deren Länge durch Ausschiebung auf circa 6 Fuss 
gebracht werden kann, mit Spatel und sichelförmigem Messer, 

je nach Ausstattung ä 4, 5 und 

Braisepilferbeeher, von Porzellan, mit Scheidewand . « « ^ 
BrWMa$Mh$§ker, Ton Sanitätsgut 



Thl. 



1 

2 

3 
3 



8 



Sgr. 
15 

15 
I7V2 



10 



15 



15 



20 



22yi 



20 



/__ 



mk Qoldraad k St 12*/a Sgr.; mit QcoV^ xnAiK^CA^B»^«^^*"''"'^^ 
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PhamacexUitche, chemisehe und physikalische Apparate, Instrumente, 



I 



747 



748 



749 
750 



751 

752 

753 
754 
755 

756 



75r 
758 
759 
760 

761 

762 
763 
764 



765 



766 



I 



Braoneilbccliori von Alabasterglas, zu 8 und 12 Unzen Inhalt 

ä St ück 6 und 8 Sg r. 
mit eingesehliffenen Theilstricben 12 und 15 Sgr. 

— von rubinrothem Glase, zu Ö und 12 Unzen Inhalt 

ä St ück 12 und 18 Sg r. 
mit eingeschliffenen Theilstricben 18 und 25 Sgr. 

BflchSOD, von Porzellan, Sanitätsgut, Holz siehe Standgefasse. 

— von Knochen, nach Mitscberlich (Talgbücbsen) . . . . ä 

— von Buchsbaumholz oder Mahagoniholz, zu Löthrohr-Rea- 

genzien a 2V2 inid 

Baretten, Bftrettenhalter, Bftretten-Etageren, siehe Maass-Ana- 
lysen-Apparate. 

Bftretten-Stativ, mit zwei Büretten in Drachmen gcthcilt, zur Dis- 
pensation von Haarölen für den Handverkauf ä 

BflrsteD, zum Reinigen der Beagirgläser, von Ziegenhaaren und 
Rohr, in neuer zweckmässiger Art ä 

— von Borsten ä 

Capellen, von Gusseisen ä Centner circa 

— von Schmiedeeisen. Durchm. 6 8 10 12 14 16 Zoll 

ä Stück P/3 2 2V6 2V6 3 4 Thl. 

— von getriebenem Eisen. Diu*chmesscr 3 4 5 6 Zoll 

ä Stück 5 7 9 11 Sgr. 
Capillargliser, siehe Seite 28, No. 106. 
CapillarrOhnn, siehe Seite 37, No. 208. 

CapselOy Pillencapseln, zum Versilbern und Vergolden der Pillen 
von Porzellan ä 

— — von Hörn ä 

von Holz, polirt a 

— Mengcapseln, von polirteni Messing, zu Löthrohr-Experi- 

menten, nach Plattner ä 

— Pulvercapseln, von Berliner Porzellan, zum Einschütten 

der Pulver ä 

von Sanitätsgut * ä 

— — dieselben mit eingebrannter Schrift ä 

von Hörn. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lä nge 3 3V2 4 4V2 5 5V2 6 6V2 7 Z oll 

ä Dtz. 25 30 40 48 60 70 75 85 90 Sffr. 

(An beiden Enden offene Capseln ä Dtz. 6 Sgr. billiger.) 

— Speciescapseln, zum Einschütten der Species und grösserer 

Mengen Pulver, 

von Weissblech st 5 und 

von Messingblech Vi \Q^ \2^ 14 \uid 



Thl. 




8 



Gträthscha/ten etc. von Wambnuin, 



* Comp, tti Bn-Un. 
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768 



769 



770 



771 



772 



773 



774 



775 



776 



777 



778 



779 
780 

781 



0tSt6TtlI<l, von Berliner Porzellan, 

Inhalt V* 1 "» 3 l'nzon 
h Stück 4 4"ä :> vSp-. 

— von Meissner Porzellan, No. 1 2 

Inbait 2 3V« Vnz. 
!»Stüok6"«7V«Sgr. 

— von Sanitätsgut, mit Griff. 

No. 00 1 2 3 4 







Inhalt Vs Vi« 



V4 



\/* 



3/-. 



1 Qunvt 




770 




a Stück 4 5 6 7'M2'M7V*S>gr. 

— — mit Holzstiel und Deckel. 

No. 00 1 2 3 
Durchm esser 3 S'A 4 4'/a 5 Zoll 
äStückTVa 9 12V2 If) IS Sjrr. 

— von Neu Porzellan, innen glasurt, mit AusgtiHs und IIcils^Htifl. 
No. 12 3 4 5 

40 Unzen 



•••• ■ 

1 1 1 



Inhalt 6 



8 



12 



16 



32 



k Stück 10 12V» If) 
oüt Ausguss lind Porzellangriff. 



20 



25 



No. 00 





1 


2 


3 


4 


Inhalt 6 


8 


12 


16 


24 


32 



!} 







k Stück 10 17 V» 20 
— — kleinere, mit Holzgiiff. 



22Va 
No. 1 



25 o 
2 



«2V» 



Inhalt 1 



2 

6 



3 






40^ fW)_irn/fn 

f)if 15 Sc/r. 

4 r>_ 

4 r> Cn/on 



r~ 



Thl.,' ^• 



ä Stück f) r> i 

— von Weis 8 blech, zu Decocten, mit ahi^enmd^-t^'m Bo^I^n und 

polirtem Holzstiel. Inhalt V« \2 1 \^h 2 Quart 

a Stück \2V2 llT 'Ttv/ 22' i 2:> H^^r. * 

CtltS€llOlkpUttei, nicht vulkanisirt » Li Fh«*^ 

Ctltf €h§Vky vulkanisirter. 

— All0Bg61, conische Röhren zur Verbinduni? der R^tort^n mit 

Kolben, Liebigsirhen Kühlem etc., 4, 5 bis ^ Zoll lanör, ä Loth 

— Aifiitze » ftaientwiekeUBgf-Appara- - || ^ :. ^ , 
tei, Spritzfligchei etc., mit ^in, j^^^ir^ir^tl^ t'ii 

und drei Röhrenansätzen zur Diindifüh- t 
rang von Glas- und Trichtcrröhrf-n i* Lorh 

— BtlUll ZI SifTertaclieil, mit M<\sHincrliahn, n<Mrli (Iiörco i^ i)],U ^ 

— BillMf, mit kurzem Ansatzrohr al.* Sauj^f-r für Pippffon. 

Dorchmesser 3, 4, 5, 6 und 8 Zoll, a St. 7V'/, 10, 1;\ IT'? l^x\A 

— llJjMf, «nf £diirejipipetten mit lan^^cm "RoVxt, \r»xv Vcn^'^.V^^ 



- 20 



~ 4 



^90 



Gtratk^ekaften eie. wm WAnrimom, QuBti A Comp, in 



822 
823 

824 



Dampf-, AbdtBpf-, K^ch- ui Destillir-Apptrtte. 

Sieb uud Dampf-Dcstillirrohr^ einem Dainpirohr mit Helm zur 
Abfuhning: der Wasserdämpfc ins Küblfass, einem Wasser- 
standsanzeiger^ einem Kühltass von Zink auf ^:cusseisemen Füssen, 
das Kühlfass innen und aussen mit Oelanstrich^ einem Kühl- 
eylinder für das Destillat der Blase und Küblrohr für das 
destillirte Wasser, mit zwei Verstössen , Hähnen und Zapfen, 
gusseisemer Deck- und Vorplatte nebst Heiz- und Asohen- 
thfunen i\ 150 bis 

Dtapf-Appirtte iib Kochet, ibdiBpfen ui Dettillirei. 

821 — Dattillir-Apptrtt, bestehend aus einer kupfemen Blase von 30 

bis 50 Quart Inhalt mit zinnernem Helme, messingenem Schluss- 
ringe, Füllschrauben, Dampfliahn, Dampfrohren, messingenen 
und zinnernen Verdichtsschrauben, zinnernem Einsat zeylinder, 
zinnernen Kühlröhren, einem Vorstoss, ovalem Kühlfass von 
Zink mit eisernen Füssen und Oelanstrieh, eisernen Schrauben 
und Schraubenschlüssel, nach der Grosse . • ii 80, 90 bis 

nach Fuchs, auf Spirituslampe «^18 bis 

ohne Blase und Kühl- Apparat, nur mit zwei Infundirbüchsen 

zur schnellen Bereitung von Decocten etc. ... a 14 bis 

Dampf*, Duitillatioiig- nnd Abdampf-Apparate, 

nach Mohr, mit neu construirtem Aufsatz und Uohrenleitimg, 
bestehend aus einem kupfemen viereckigen Dampfkessel von 
10 bis 12 Quart Inhalt mit Perforation, Helm, zwei Aljdampf- 
schaalen, kupfernem Kühl-Apparat, vior Infundirbüchseu, mes- 
singener Dampfkesselplatte, messing. Sohlussringe etc. h 230 bis 
Vorstehender Apparat in gleicher Grösse des Dampfkessels 
stellt sich, wenn die Dampfkesselplatte und Schlussrinj^e v. Eisen, 
der Kühl-Apparat von Zink gefertigt, um c. 50 Tbl. niedriger. 

825 — der ganze Apparat in kleinerer Dimension bei gleicher C'onstrur- 

tion mit nur zwei Kesseln und zwei Infimdirhüchsen « 130 bi^ 

826 — für kleine Apotheken -Laboratorien, auch zum Privntgebrauob 

zweckmässig imd sehr sauber eingeric^htet ... ä Sl> bis 

827 Dampf-Apparat, nach Beindorf, neuester Constnietiou SVt Fus-^ 

lang, 3 Fuss breit, 30 Zoll hoch mit drei FouenuiinMU 9W xxvl- 
ehem erforderlich: ein kupferner Dampfkessel uüt Uj^<m>. 
zinnerne Dampfblase, ein perforirtes (lofSss, DJ^«)^^f'>1'»V■^fr^^lt 
röhr mit Dampfhahn, ein zinnerner Helm, ein Ua^iv wiW ^^-^'i^ir** 
hahn zur Nebengewinnnng von deslUUvlo\\\ VVf\^«i«— , •»•^ 

kapieme DestiUirblase, seclia Me»«w$^- >^x\<V VK^^*^'H^^^\ ^"^ 
eoaqtletier KOU-Apparat und ».wt^x ^Vo«^^^ V>#^«A^t:*>^^t^ 



Thl 



. 



■ICi. 



;'v. 
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100 
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Geräthteha/tm etc. von Warmbrnim, Qnilits ft Comp, in Berlin. 



89 



870 
871 



872 



873 
874 
875 
876 
877 
878 

879 
880 

881 

882 
883 
884 
885 

886 

887 
888 
889 

890 



891 
892 
893 

894 
895 



Draht, von Kupfer, in verschiedenen Stärken ä Pfund 

doppelt, mit Seide besponnen. 

No. 012345678 9 
a Pfund 2'/^ 2Vi» 3 S'/s SVe 4}k AVi 5V» öVe ÖVs Thlr. 

einfach, mit Seide besponnen. 

No. 4 5 6 7 8 9 10 
§1 Pfund 3 Via SVa 3'«/3 4V6 4'/» 7»A 9'/« Thlr. 

— — mit Baumwolle besponnen ä Pfund 

— von Blei a Pfund 

— von Zink, in drei Stärken ä Pfund 12, 14 und 

— von Eisen, sehr fein . . • k Loth 

— von Platin, ä Loth 6 ''s Thlr.; feinster a Loth 

DlfthtniftSkeo, zum Schutz bei Gefahr drohender Experimente, mit 

Lederriemen ä 1 bis 

Drahtdrei6Cke, zur Berzcliuslampe . . a Stück 1 Sgr.; ä Dutzend 
Dr6iffiS86, von Messing, zum Gebrauch bei Glasspirituslampen, mit 

abzunehmenden Füssen, zum bequemen Einlegen . . ä 10 bis 



TM. 



Sgr. 



massiv, zum Gebrauch bei der Mitschcr- 



^jj^k lichschen Lampe k 

■ 1 l1 — von Schwarzblech, ziun Zusammenlegen, kleine 

M -^ ^^ — — desgleichen, grossere ä 

— von Glas ä 2'/» und 

DrsifnSSgOBtell, mit Lampe von Weissblech a 

DarehschUge, Abtropfschaaleo, 

— von Berliner Porzellan, zi)p Trocknen der Salze etc, mit auch 

ohne Henkel ä 10 imd 

circa 15Vj" Durchmesser, mit zwei Henkeln ä 

— von Sanitätsgut, mit Handgriff ä 

desgleichen 13 14 15'/» Zo ll Durchmesser 

ä StückTÄ vT» 1*M TWr. 

— von Neu Porzellan. No. 12 3 4 



Durchmesser 4 4'/s 



6 Zoll 



a Stück 5 6 7Va 10 Sgr. 

mit Bügel und Henkel. No. 1 a Stück l'/a Thb.; No. 2 ä 

mit Holzstiel ä 

— — ohne Henkel. Durchmesser 6 8 10 12 Zoll 

h Stück 10 15 2Ö 25~Sgr. 

Eiinor, von Porzellan, für Laboratorien ä 3 und 

<— von Sanitätsgut, mit Knopf, zu chemischen Arbeiten mit Tubus, 

zum Ablassen der Flüssigkeiten, circa 8 und 9'/>" Höhe, imd 

10 und 11 " Durchmesser k IV» imd 

AbUllhlhne) ^0° Messing, dazu k 

12 



6 



1 



1 
1 



2 



25 
15 
16 
2 
20 

20 
10 

15 

25 

8 

10 

5 

22'/^ 



12'/a 

15 

25 



20 
20 



22'/a 



PharmaceutiKhe, chemitcbe und p/n/tikalitcht ApparaU, Inttnmenle, 



Oeräthteha/ten etc. von Wumbnuin, Qniliti 9t Comp, in Berlin. 



91 



912 



913 



914 



915 



916 
917 



918 

919 
920 

920a 

921 

922 



923 




924 
925 



Thl. 



926 
927 






12 



25 



Iziiccator, nach Gay Lussac, bestehend aus Glasplatte und Glas- 
glocke, Glasgefass, Platintiegel und Triangel, nach Grösse und 
Gewicht des Platintiegels ä 8 bis 

EzträCtiODS-ApparAt, nach Döbereiner, von Glas geblasen, kleine 
Mengen vegetabilischer Substanzen auszuziehen . . . . a 

— nach Mohr, siehe Aether-Extractions-Apparat Seite 51, No. 372. 

— nach Rommershausen, bestehend aus einem zinnernen Cy linder 

und Messingpumpe auf polirtem Gestell in 2 Grössen ä 20 und 

— nach Seh rader, zur schnellen Bereitmig von Extracten, Tinc- 

turen etc., bestehend aus der Compressionspumpe, einem zin- 
nernen Cylinder, dessen Boden durchlöchert und durch Ringe 
verlegbar ist, auf Holzgestell. Inhalt V4 V2 1 l'/4 2 Q rt. 

ä Stück 6 12 16 24 28 Thl. 

— kleine, von Glas, vor der Lampe geblasen ä 

— zur schnellen vollständig erschöpfenden Extrahirung vegetabilischer 

Substanzen mit v^enig Flüssigkeit, bestehend aus Extractions-, 
Koch- und Kühlgefäss, so wie Press-Vorrichtung, von Weiss- 
blech und zwei Messinghähnen. Inh alt V2 1 4 12 Qrt. 
(Fig. siehe Seite 93.) ä Stück 27« 4 6 12 Thl. 
IltractlonS-PresseD, nach Real, von Zinn, mit Messinghahn und 
Röhren auf polirtem Gestell, je nach Grösse ä 5, GV^, 7V2 und 
FirbenreibeplatteD, von sehr starkem Glase .... ä 1 bis 
Farbeareiber, von Glas, Durc hm. IV» 2 2V« 3 3V2 4 Zoll 

ä Stück 2Va 3V2 6 9 12 15 Sgr. 

— von Granit, Durchm. 472 und 5", Höhe 7 und 8", a Stück 2 und 
Farbnreibstaine, Präparirsteine von Marmor, mit Granitläufen 2V2 b. 
Farbaatafal, auf einer Porzellantafel einige dreissig Porzellanfarben, 

80 wie Gold, Silber und Platin nebea einander gestellt und ein- 
gebrannt ä 3 und 

Feile 1, beste englische, mit Heft, 

dreieckige 6, TVaS g. ; runde 5 , 6, T'ASg. 
ohne Heft 4y2, 6 „ ohneH.S'A, 4V2, 6 „ 
flache 5 Sgr. ; halbrunde, kleine, zum Schärfen 

der Korkbolirer a 

Filterhalter, von Porzellan, 4" Durchm., mit 2 und 3 Knöpfen a 4 u. 
Filtertrlger, von Glas, Durchmess er 3 4 5 Zoll 

h Stück 7V2 8V2 10 Sgr. 
Filtertroeken-Apparat, siehe Apparate Seite 62, No. 509 bis 519. 
Filtrir-Apparat, Stativ, Trichter und Becherglas (Fig. siehe S. 92) ä 
FiltrirbtfltaJ^ von weissem Hutfilz, nou \^., ^\ \wA ^^'L^^ 

VI'* 



Sgr. 



10 



1272 



10 
5 



2 

4 



15 



3 

V/2 



22 Vi 




^.\^ 
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PkarmacemtiAcke^ chemische wid phy$ikali8che Apparate, Instrumente^ 






928 





92G 



928 

929 
930 
931 

932 



I 



929 



931 



961 



7Va 



933 



934 



8 



Filtrirgestella, bestehend aus Holzstativ und Trichterhalter . . a 

— bestehend aus Holzstativ und verschiedenen Trichterhaltem . ä 

— nach Berzelius, von polirtem Holze ä 1 bis 

— das Stativ von Eisen, mit 3 verschiebbaren grosseren und kleineren 
eisernen Ringen auf schwarzem polirten Brette oder Eisenfuss ä 

Filtrirschablonen, von Weissblech, mit einer eingelegten Platte. 

Durchm esser 11 Va 234568 Zoll 

k Stück 2V2 2y2 3 3Va 4 5 Vfit 8'A Sgr. 

Filtrirteller, von Neu Porzellan ä 6 und 

Filtrirtrichter, von Sanitätsgut, siehe Trichter, Seite 39. 

Filtrirtrichterliaken, Länge 1 2 4 6 8 Z oU 

Filtrirpapier, siehe Papier. ä Stück 4 6 9 14 16 Sgr. 

FlaSCheD, von Glas, siehe Abtheilung I. 

935 — von Gusseisen, mit eingeschl. Rohr, zur Bereitung von Sauerstoff k 

936 — von Gutta-Percha, in verschiedenen Grossen . . . ä Loth 

FU888ivre-EDtwi€keUiig8-Apparat, 

— bestehend aus einem starken Bleigefäss mit eingefalztem hohen 
Deckel zum Absperren, mit Schwefelsäure und einem Dreifuss 
mit Ring ziun Aufsetzen grosserer oder kleinerer Platinschaalen, 
5" weit, 3" hoch, ohne Deckel ä 4 und 

— aus Platinretorte, Helm, Kühl- u. Leitungsrohr bestehend, sämmtlich 
von Piatina, nach Gewicht aLth. 6^2 Thl. excl. Fa^on, von 120 bis 

— nach Wert her, bestehend aus zwei in einander gesetzten Blei- 
schaalen und gut einschliessendem Bleideckel, bleiernem Drei- 
iuss und Platinschälchen, nach Grosse a 3 bis 

— siehe Apparate zur Flusssäure -Eutwickelung, nach Berzelius 
und Rammeisberg, Seite 57, No. 455 bis 458. 

940] Qahnsche HaBd, Cylinderhalter von Mahagoniholz zum Befestigen an 

die pDeumAtiBohe Wanne *.•**%. l— l 25 

«^/Äi/j^/^Äe«^r, lllekprobar, nach CYie^aVieT/mTSiVaSL • . • v\ y\ 



^37 



938 



939 



Thl. 



160 



15 

27V» 
20 



15 



15 
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PharmaceiUische^ chemische und physikalische Apparate^ Inetrumente^ 



954 



955 



956 
957 

958 



959 



960 



961 



962 



963 



964 



965 



^ff/ 



CfaiOinetar. Eine Zinkwanne mit Ausguss und Abflussrohr zum Füllen 
der Gasometer : . , . . k 

— perpetuelle, bestehend aus einem 18" hohen und 8" weiten 

Glascylinder, in welchem eine Glasglocke, die als Gasreservoir 
dient, und eine durchlöcherte Glasschaale auf Bleiuntersatz 
betindlich ist, nebst messingener Deckplatte mit Hähnen, Lei- 
tungsröhren von Cautschouk etc ä 

Gaspipette, Ettlingsche a 15 und 

Gebllse, Ventilatoren, von Eisenblech, auf eisernem Gestell mit 
Kurbel zum Drehen il 10 und 

— nach Plattner, bestehend aus dem Aspirator mit den Leitungs- 

rohren von Cautschouk, Gestell mit Flaschenzug und Blei- 
gewichten, Hähnen etc ä 

— nach Plattner, Plattner's Spinne, zum Gebrauch 
bei der Berzeliusschen Lampe ä 

— nach Mitscherlich, bestehend aus Stativ mit einem 
16 strahligen Doppelbrenner und Porzellan-Fussgestell k 

— nach Sonnenschein, bestehend aus einem 11 strahligen, Leucht- 

gas und Luft ausströmenden Doppelbrenner auf Porzellanplatte 

(Fig. siehe Seite 92) ä 

GebliseOfeD, nach Sefström, siehe Oefen. 

Gefisse, von Eisen, Grapen, 

zur Darstellung des Kalium sulphuratum etc. 

Durchmesser 7-8 10 11 12 Zoll 




Inhalt circa IV2 



2^/2 3 Quart 



Thi. 
2 



8r. 



16 



20 



11 



26 



14 



11 



ä Stück 1 IVs l'A IV4 Thhr. 

Gerbestoffmeaser, siehe Araeometer Seite 72, No. 636. 

ficwielite^ 

A* GrammeBgewichte, 

— in Sätzen mit nachbezeichneten Gewichtsgrössen, die grösseren 

Gewichte von Messing, die kleineren von Platin, nebst einer 
Pincette mit Elfenbeinspitzen, einer Elfenbeingabel und Centi- 
grammenhäkchen, in Mahagonikästchen, 
von l Milligramme bis 10 20 30 50 100 200 500 1000 Grammen 

ä Stück 5 6 7 9 10 127« 15 18 Thlr. 

— dieselben, jedoch die grösseren Gewichte von Neusilber statt 

von Messing, kosten pro Satz 1 bis 3 Thlr. mehr. 

— ein Satz von 1 Milligramme bis 10 Grammen, von Messing und 

feinemSilber, mit Centigrammenhäkehen und Pincette in Etui 
— ein Satz von Vio Milligramme bis \ Grtaxxmv«^^ notl "Pl^^titL uelrat . 
Pincette in Etui • • • ^\ 



\ 



\>\>& 



Oeruthscha/ten etc. von Warmbmiuii Quiliti & Comp, in Berlin. 



95 



967 

968 
969 



970 

971 

972 

973 
974 
975 

976 

977 

978 

979 

980 
981 

982 

983 



984 



985 



Gewichtes GrftmmeDgewichte, 

— ein Satz von 1 Gramme bis 1 Kilogramme, von Messing, in 

Mahagonikasten k 

— ein Satz von 1 Gramme bis 5 Hectogrammen dergleichen . . ä 

— einzehie Grammengewichte: 

Milligramme 

Vio 7io Vio 0,001 0,002 0,005 
von Platin & 4 4 4 4 5 6 



Tbl. 



Sgr. 



Oentigramme Decigramme 

0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 Gramme 



7V2 8 10 I 2V2 15 20 25 Sgr. 

▼on Silber ä 1/2 ^fy 3/4 Vi 1 1*/* IV2 27« 3 4 5 7V2 9 Sgr. 

— ein Centigrammenhäkchen, von Golddraht h 

B. Englisclie Gewichte, 

— ein Satz von 600 Graine bis 10 Graine, von Messing und von 

6 Graine bis 00,1 von Platin a 

— ein dergleichen, jedoch die kleinen Gewichtstheile von vergol- 

detem Draht ä 

— ein Satz von 300 bis 00,1 Grain, von Messing imd Platin . ä 

— ein dergleichen, von Messing und vergoldetem Draht . ä 

— eine Schachtel von 1 Grain bis 1 Unze k 

C« Decimal*6TaD*6ewichte, zum chemischen Gebrauch, 

— ein Satz von Vio bis 1000 Gran, von Messing und feinem Sil- 

ber, nebst Glasplatte und Pincette, in Etui ä 

— ein dergleichen, von Vio bis 500 Gran k 

D« RormaMedicinal-Gewichte, 

— ein Satz von 12 Unzen bis 1 Scrupel, von Messing; von 10 bis 

^/J2 Gran, von feinem Silber, mit Pincette u. Glasplatte, in Etui 

— ein Satz von 6 Unzen bis V32 Gran, von Messing und Silber k 

— ein Satz von 2 Unzen bis Vss Gran, von Messing imd Silber k 

— ein Satz Grangewichte von V64 bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gran, 

von Platin, mit Pincette, in Etui k 

— ein Satz dergleichen, von feinem Silber ä 

JE. ledicinal-Gewiclite, geaichte, 

— in Sätzen, die grosseren Gewichte bis 1 Scrupel, von Messing; 

die kleineren von 10 Gran ab, von feinem Silber, in sau- 
berem Leder-Etui, 
von VieGran bis 13Unz., von VieGr. bis 4Unz., von VteGr. bis 2U nz. 
k Satz 5Va Thk. k 4 Thlr. k 3V2 Thlr. 

— eine Schachtel von 1 Unze bis 1 Gran, von der halben Unze ab 

sämmtliche Gewichtsstücke doppelt k 

— einzelne Medicinalgewichte, von Messing, 

von Vi6-10Gr.i^A»|l|2 Scr.| V« | 1 |2 Drch.|'/Si|l|2|8|4 6 |8|l2Unzen 
k Stück y> I l|l l»/a |l^/i|l*A| ly* |2|3;6|8i9 



9 
6 



9 

8 
8. 
6 
1 



6 
6 



10 

8 

6 

6 
3 



15 



2V2 



15 



15 



22V2 



I2yt|l6|20 Sgr. 
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Pharmaceutische, chemische und physikalische Apparate j Instrumente, 



987 

988 

989 

990 

991 
992 



994 
995 

996 
997 





Ciewirhte^ lediciiial-Gewiclite, 

986 — einzelne Grangewiehte, von feinem Silber, 

Vi6 Vs V4 V2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gra n 
äSt. 1 1 1 1 1V4 P/4 2 2V4 2V« 2^4 3 3V4 3'/% m^Sgr. 

Vm Civil-Gewichte, Zoll-Gewichte, von Messing, mit Aichmigsst. 

— ein Satz ä 20 Stück von 0,1 Korn bis 1 Pfimd, 
in Mahagonikasten ä 

— ein Satz ä 13 Stück von V2 Quent. bis 1 Pfund, 
^******" in Mabagonikasten h 

— ein Satz ä 12 Stück von V« Quent. bis Ya Pfimd, 
in Mahagonikasten ä 

— ein Satz ä 13 Stück von Va Quent. bis 1 Pfund, 
LiiiiaA4ü*\ ^" einem Mahagoni-Untersatz eingelassen . a 

— ein dergl. ä 12 Stück von Va Quent. bis Va Pfd. a 

— einzelne Gewichte, 
1 Va V4 Pf d. 10 5 3 2 i Lo th 5 3 2 1 Qaen t 5 3 2 1 0,5 0,3 0,2 0,1 Ko rn 

820 12 7VaSgr. 9 5 4 3 2V2Sgr. 2 2 2 2 Sgr. iVa l^i IVl IV* 1 ^/i % »A Sgr. 

993 Giesser, von Meissner Porzellan, mit Henkel und Ausguss, 

Durchm esser 5'/» 4Va 3Va 3 2V4 Zoll 

Hohe 2V4 2V8 1^4 IVs IV4 ZoU 

ä Stück 20 10 6 5 4 Sgr. 

— von Berliner Porzellan, IVa Unze Inhalt k 

GieSSgef&SS, nach Mohr, von lackirtem verzinntem Weiss- 
blech (siehe Mohr 's pharmac. Technik, Seite 30) «a 1% bis 

GiftbttGher, mit Rubriken, zum Eintragen der Giftscheine . . . ä 

GiftscbeiD-Schema ä Dutzend 

GlasblasetiSCb, siehe Blasetisch, Seite 76, No. 725 und 726. 
Glasglocken, siehe Glocken, Seite 29, No. 122 bis 125. 
Glashählie, siehe Hähne, Seite 30, No. 126 bis 129. 
Glask&Sten, viereckige Glascüvetten, siehe Abth. HL 
Glaskugeln, siehe Ballons von Glas, Seite 75, No. 697. 

998 — sehr dünn ausgeblasen, mit Häkchen zum Anhängen anatomischer 

Präparate ä V/i bis 

999 — mit Messingfassung und Hahn, zum Wiegen der Gase etc. k 2Vi bis 
Glaslampen, siehe Spirituslampen, Seite 34^ No. 169 bis 174. 

1000 Glasplatten, von starkem mattgeschliffenen Glase, 

Durchmess er 2 2Va 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D ^^ 

ä Stück 3 4 5 6 8 12 15 20 25 30 38 45 Sgr. 

— mit Loch in der Mitte k Stück 3 bis 3Va Sgr. mehr. 
Glasscheiben, siehe Seite 40, No. 252 bis 256. 
BläirbhldM, siehe Rohren von Glas, Seite 36. 



Tbl. 



Sgr. 



2 
2 



10 

15 

25 
10 



15 
15 
2 



Gträtlucha/ten eic. von Warmbrnnn, Qnilitz ft Ccnnp. in Berlin. 



flUliytt«!, siebe Seite 21, No. 60. 
Qllllttngen, massiTe, in jeder beliebigen Lüngo, 

vonVs— '/»" Diircbm.il Pfd. 15 Sg., von =/t — l'/i"Durchm. äPfd. 
GlaSBtlbe, RBhiltäbe, siobc Seite 21, No. 02. 
GUBSpiitxeD, InjeCtionSSpritien, siebe Seite 40, No. 257 Uh 2üG. 

ßlimmer, in klaren Tafebi, von 20 U" ä 

Glocken, von Glas, siebe AbtUeibinj; I., Seite 29, No. 122 bis 12Ü. 

Olockenhebfll, von Gins, vor der Lnutpc geblasen fi 

GlttbBGhilchon, von dünnstem Porzellan .... » l'/2 bis 
filtblGbiffchcn, von Berliner und Meissner Porzellan, zum 

Einsetzen in RÖbren zu Reduetionen etc ü 2'/^ und 

QlttbtlnghaltCt, Mcssingann mit liing von Eiseudrabt, zum Ansobraii- 

ben an die licrzcliussebc Lampe ä 

— nebst aufzulegendem Triangel von Eiäcndraht u 

— nebst -Platinbebang zum Eiubängcn der Platintiegel . . . , ä 
Goldwttgon, in genauer Arbeit und sauberen Mabagouiküjitten und Etui, 

enthSI blc(Sli'ine) 

No.I. in HabagonikotlCD !^ 

, II. iD Elui von Chagri ^ 

, III. in Elui von Ledar , -^ 

,IV. ioEtal T.LederpBp ?c 

Ein Einsatz-Gcwicbt von 128 Ducaten bis 1 Ass . . . ä 
Ein Einsatz-Gewicht von 64 Ducaten bis 1 Asa . . . ä 

Ein Satz Ass-Gcwicbte ä 

GrammABfllSeben, in gewölmlichcr und Koebflüechcbcnform, siehe 

Seite 28, No. 112 bis 114. 
GraoflascbeB, siehe Seite 29, No. 115 bis 11(3 tuid Seite 71, No. 600. 
GrADatftO oder Pyiopen, zumTarircn und Eiltriren der Säuren ilPfd. 
Gimni'BandSCilllbe, zum S^^hutz bei ätzenden Flüäsigkeitcn ä Paar 

— Finger ä Dutzend 

— Flaicben, mit Stöpsel zu Spritzflaeciien von 1 bis 

— TOlkaniairter Caaticbonk, in Platten, Kappen, Verbindungs- 

röbren, Pfropfen cte., siehe Cautscbouk S. 79, No. 777 bis 787. 
GlttapetCbt'UnterS&tze, zu Flaseben u. s. w. 

Diu'chmeeser 3" 3'h" 4" 

ä Stuck 4'/a bV» 6^^^. 

— TlasCbei, zur Aufbewahnmg vou Flusssäurc, Inhalt |ij b. jiv b. 10 b. 

— Fllttei, in Papierstärke ä DFusa 

von Vw bis IV» Zoll Stärke . . . ä Pfund 2 Thlr., Ä Loth 

— Ifibten, Durchm. Va" '/■«" 'A" Vt" '/a" V'J A" Vb" 1" 

A Pfund 2 Tbl. 15 Sgr . ä Pfund 2 Thü-. 
Ä Lotb 3 Sgr. i LotU 2}h S^. 



Phamaceutitehtf chemitdu und pkytitaliBehe Apparate, InUrumente, 



Hygronctet, nacli August, für Trockenräume, von bis 80' R^ 
auf lackirteoi Blechgestell, zum Anbängen . . . . ä 5 bis 
1064 Psycbrometei, der Tbennometer in '/»» getbeilt . . . a 

1065 — derselbe, der Thermometer in Vio» getbeilt ä 

1066 — Daiiielsche, nach neuester verbesserter Construction, in sauberem 
Mabagouikäs toben, mit Gebrauchs- An Weisung & 

1067 auf Mabagonistatir mit Thermometer, auf Milchglas scala , ä 

1068 HaBI-Hjglonetei, nach Saussure, in Holzf.2^^Tb., ro. Thermometer 

— derselbe, den Thermometer auf Elfenbein getbeilt und feststehend ä 
llfBldilktchBCD, mit Mantel, nach Mohr, bestehend aus einem 

doppel wand igen Gefass, dessen äussere Wand von poiirtem 
Messing und die innere von Weissblecfa ist (siehe Mohr's 
Technik, 1853, Seite 445), je nach- Grösse . . . i 2Va bis 

— von Berliner Porzellan, mit Uolzgriff. Inhalt 8 16 28 Unz en 
ä Stück 25 30 40 Sgr. 

— von Sanitätsgut, mit 
Hol^riff, 

In halt 8 12 24 Unz en 
ÄSt.22'/s 26 30 Sgr. 

— dieselben mit Zinnring, 
In halt 8 12 24 Unz en 

äSt. 37'A 42'/» 45 Sgr. 
^ von reinstem englischen Zinn, mit genau scbliessendem 
Deckel und Holzgriff. 

Inhalt 4 6 8 12 18 Unz. 1 2 Q rt. 
ä Stück 32V» 40 47'A 52'A 70 97'A 150 S gr. 

1074 mit Zinnring h. Stück 35 46 52'/» 57'/a 80 110 160 S gr. 

1075 mit Messingringen ä 40 50 60 70 90 125 175 S gr. 

1076 mitMes8ingeingefaest47'/!i 57'A 70 80 102'/a 137'/» 190 Sgr. 

Infandir-ippatat, Wasserkad-Infnodir-ipraitt, 

1077 -— uacbLuhme, von reinem englischen Zinn, über der Spiritus- 
lampe zu gebrauchen, mit cylindriscbem Wasserbad-Kochgefäss 
und Messing-Schlussring, Inhalt 8 12 18 Unzen 

ä Stück~65 8Ö 100 Sgr. 
- siebe auch Seite 87, No. 846 und 847. 

1078 Jod, in ein Glasrohr eingeschmolzen h 

Eali-Appaiate, siehe Kali-Röhren, Seite 38, No. 223 bis 225. 
Callam-Toilage, nach MitscberHch, Donny und Mareeca, 

mit Drahtnetz & 

JOSO/ KalkwsssetpTObtt, nach Schatten, kut ^fts6tMawa% &»& ^alk.- 
' gebaltes nach Frocenten k Stück. 20 3«.*, itä^. T>ü«non(M^i«t ) 



\A. 



PharmaeeutiKhe, chemücke und p/tj/tikalUcke Apparatt^ Itutrummie, 




^ 




1121 ii^a 

KflhI-ippaiate, 

— nach Liebtg, Göbel ti. A, m., bestehend aiis eiDem 18" langen, 

und 2" weiten, mit einem Zu- und Äbfiugsrohr versehenen 
messingenen Cylinder, welcher auf einem Loch und niedrig zu 
stellenden Stativ von Eisen ruhend dus Glas - Külilrohr um- 

schliesst h 

derselbe mit 2-i" langem und 2''ii" weitem messingenen Cylin- 
der und einem, behufs doppelter Kühlung, in dos Glas-lCühl- 
rohr eingelegten zugcsehmolzencn Glasrohr ä 

— — derselbe mit 36" langem und 3" weitem Cylinder, von Zink, 

sauber lackirt, anf Eisen-Stativ ä 

— nach Mohr, bestehend aus Blech-Kühlcylinder, innerem Glasrohr 

Holz-Stativ ziun Hoch- und Niederstellen etc. ... & 3 bis 
zum Abkühlen der mit leinenem Netz bedeckten Vorlage, be- 
stehend aus Holz -Stativ zum Hoch- und Niederstellen nnd 
einem Cylinder-Wassergefüss von Wc issblech, mit Mcssinghahn 
(b. Mohr's Techn,,1853,S. 191 u. Fig. 853 unseres Tarifs) 2'<^und 

— nach Mitscherlich, bestehend aus zwei Cylindem von Zinn, 

die 80 inein andergestellt und diux;h Sehrauben-Vcrscblues ver- 
bunden sind, dass ein Zwischenraum zur Aufnahme des Destil- 
lats vorhanden & SO bis 

KnpfeibUcll, Folie, zur organischen Analyse, in dünn ausgewalzten 
Streifen, in Länge von 40" und Breite von 4" . ä Streifen 

'driht, in allen gangbaren Stärken äPfundlbis 

ä lOaiud doppelt mit Seide übersponnen, s. S. 89, No. 870 bis 873. 
unterer\äline, von reinem Kupfer, zum Auflösen ä Pfund 

nischcn Analyse ä Pfund 

orkbohrer, voir organischen Analyse ä Pfund 

äusserst fein geacUiSen vinä ^töA, vu^^rotoasq^dfiA \ 
reMMea, v4)iera etc., nach Ge-wicVit VWm5Ä.\- 
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1143 
1144 

1145 

1146 
1147 
1148 
1149 



1150 
1151 

1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 

1161 



1162 
1163 

1164 
1165 
1166 



Kiampen^ Aetker-Lanpen, nach Mitscherlich ä 

— TcrbrcnnUgS-Lftlipeil, zur organischen Analyse, 

nach Mitscherlich oder Erdmann und Marchand . ä 

— LSthlokr-Lanpcn, schwarz oder braun lackirt, mit Messingstativ 

(Fig. siehe Seite 105) ä 

von Messing, nebst Stativ a 

dieselben, mit Plattnerschem Rost ä 

von Neusilber, mit Plattnerschem Rost ä 

LtBpCB&feily nach Griffin, von Porzellan, mit Einsatz und Spi- 
rituslampe ä 

Laigen-AraeoBeter, siehe Seite 73, No. 639 und 640. 

Litref laschen, mit Marke, in C.C. getheilt, s. S.28, No. 109 bis 111. 

liSffel^ ArzneilBffel, von Glas, siehe Seite 34, No. 175 bis 177; 
von Sanitätsgut, siehe Seite 74, No. 684 bis 687. 

— zum Dispensiren, von Sanitätsgut ä 

— dieselben, mit eingebr. Signatur: Camphora, Castoreum, Gift etc. ä 

— zur Herausnahme der Blutegel, siehe Seite 77, No. 733. 

— von Eisen, kleine, zu Lothrohrversuchen, mit und ohne Deckel ä 3 u. 

mit Spatel, Theelöflfelgrosse ä 

Doppelloffel ä 

mit langem Stiel, zum Verbrennen des Phosphors etc. von 3 bis 

— von Neusilber, mit Spatel, 5, bV^^ 6 u. 6^'« Zoll lang ä 25 Sg. bis 

— dieselben, ohne Spatel . ä 22»/:« Sgr., 1 Thh-., 1 Thk. 2V2 Sgr. und 

— von Platin, mit und ohne Deckel, V4 bis V*" Durchm. a IV* bis 
Spatel mit Löffel, nach Grosse und Gewicht . . von 5 bis 




— von Silber, mit und ohne Spatel, 

— von Hörn, mit oder ohne Spatel, 

No. 1 2 3 4 5 6 



lang 5V2 6 6'/2 ZoU 
a Stück IVa 2 2y2 Thl. 



8 



10 11 12 



Länge 3 3V2 ^ 4V2 5 6 6V2 7 71/^ 8 9 91/2 Zoll 



mit spitzem Stiel ä Dtz. 18 24 30 
mit Sfatclstiel a Dtz! 24 30 36' 



36 
42 



42 



48 
54 



54 
60' 



60 72 90 10272 108 Sgr. 



48 54 60 QQ 78 

— von Knochen, gewohnliche Länge 3 und 4 Zoll 
feine, Länge 3 3V2 4 5 6 Zoll 



96 108 120 Sgr. 
. . ä l'/iund 




ThL 

1 



20 

1 
1 
2 

4 

1 



Sgr. 
10 



10 
15 
15 
15 



4 

6Vj 

5 
10 
10 
5 
1 7»,^ 
1 5 
3 I 15 
12 



ä Stück 2V2 3 3V2 4 5 Sgr. n%i 
zu Löthrohr-Bestecken ä 

LOthröhre, nach Berzelius, Plattner und Gähn, 

— von Silber, mit cylindrischem oder Trompeten -Mundstück und 

gebohrter Platinspitze a 

— von Neusilber, mit cylindrischem oder Trompeten-Mundstück und 

gebohrter Platinspitze ä l^Vi2 Thl., mit gelotheter Platinspitze a 
— von Messinge mit cylindr. oder Trompe\Äii-lJLxwidÄ\Ä<^ ^^?>^,\y, 
mit gebohrter Platinspitze . . . . ^ \T\Ät, X^'^K^- xaA 



n 



10 



20 



\ Wfii 



Qerätlu<^fi«it etc. von Warmbnuiii, Qailiti ft Comp, in Brrlin. 





1216 
1217 
1218 



Maas«- Analysen- Apparate (Titrir- Apparate), 

— Apparat xai BestimmuDg des Chlotgebaltes im Ckloikalk, 

uach DufloB k 

— Apparat xnr BaitiHmang des ScfeTefelTaiieritoffi im 

L«achtgai, oacb Mohr (s. dessen Lehrbuch, S. 306) ü 3 bis 

— Büretten, nach Mohr, mittelst Quetschhahn anzuwenden, 

gcEheilt in 10 20 E5 30 50 60 75 100 200 C.C . 
der C.C. getheilt 



i Stück lä 
dergl. gelbeilt in '/> 

ä Stück TT" 
dergl. getheilt in % 



20 221/3 

•A 



_Vw 



'A 'A Vi 



IG'/« 17'/» 22"A 32"^ 36 



54 — 

'A 'A 



' Sgr. 



k Stack 10 llV« 12V3 171/3 22>/l SO 
dergl. getheilt in — — */i '/i l/i '/, 
k Slünk —_ — ___ 



- nach Mohr, mit Glasbahn, 
gethe ilt in 25 50 75 



100 C.C. 



& Stück l'/i IVo 2"8 2'A Tblr. 
- nach Binks, in englischer Form, mit oberer seitlicher Oeff- 
nung und Ausflussspitze, oder nach Gay Lussac, in franzö- 
sischer Form mit Blaserohr, auf polirtem Holzfuss, 



getheilt in 20 20 


25 


25 


50 50 100 100 200 200C.C. 


derC.C.geth.in 'A 'Ao 


'A 


Vio 


•A' 'h 'ü 1 1 '/, C.C. 



ä Stück 1 l'A IViJ IV* V/i l'/a VM l'A IV* 2 ThL 

nach Rsmmelsberg und Kessler, mit oberem Seitenrohr 

zur Verbindung mit einem Chlorcaloiumrobr etc., 
gethe ilt in 40 60 100 C.C . 
h Stück 40 45 60 Sgr. 
— Blretteil'Itagire, nach Mohr, von polirtem Holz, aufMes- 
eingstatir und Forzelhmplatte mit sechs, sieben und acht Bü- 
retten, armirt mit Quetschhahn, Olasansfiussepitie wid Cant- 
schonkverbindoDg it 14 bis 



8p. 
25 
15 



Gerätlwohafim etc. von Warmbnum, Qnilitz 4; Coiktp. in Berlin. 
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I 

1239 
1240 

1241 



1242 
1243 

1244 

1245 
1246 

1247 

1248 
1249 
1250 

1251 

1252 

1253 
1254 

1255 

1256 
1257 
1258 

1259 
1260 
1261 

1262 



Iflaass - Analysen - Apparate (TItrIr » Apparate), 

— Pipetteo-Etagire, nach Mohr, mit 8 Voll- mul 4 Mess-Pipetten 
■ — ein dergleichen, mit 8 Voll -Pipetten, 5 Mess - Pipetten und einer 

Bürette mit Quetschhahn a 

— Titlir-App^ nach Mitscherlich, besteh, aus einer 4 bis 6 Litre 

haltenden Flasche, mit einem in den Tubus eingeschliffenen 
Ilahu, welcher in die mit Glashahn yerscheuc Bürette mündet, 
mit Stativ und Bürcttenhalter (Fig. siehe Seite 110) ä 7 bis 

— derselbe mit Quetschhahn armirter Bürette . ... in, 6V3 bis 

— aus sieben Theilcn zusammengestellte, nach Mohr 's Lehrbuch der 

Titrir-Methode, 1859, Seite 264, Abtheilung II, No. 14. . ä 

— nach Lipowitz, bestehend aus zweihalsiger Flasche, Bürette, 

Blase- und Leitungsrohr nebst Stativ (Fig. siehe S. 114) ä4bis 

— QaotSObh&bBe, nach Mohr, von Messing jt Dutzend V'a bis 
nach Lipowitz, neueste zweckmässige Construction (siehe 

Zeichnung derselben wie bei Figur 1244) j\ Dutzend 3 bis 

laaSSStlbe, zum Zusammenlegen, mit englischer, franzosischer und 

rheinländischer Maass-Eintheilimg, von Ebenholz ä l'A bis 

— von Elfenbein, '/»Meter lang k 1 Thlr.; 1 Meter lang . . i. 

— mit Schieber, vergleichender, mit vier verschiedenen Maassen k 

— in dreieckiger Form, 2 Dccimeter lang, mit Meter- und ZoUmaass- 

Eintheilung k 

— von fein polirtem Holze, 1 Meter lang, in Millimeter, Centi- 

meter und Dccimeter getheilt, in Etui k 

— RoUenmaassc, in Leder- und Holzkapseln, mit imd ohne Feder, 

in vier verscbiedcuen Längen . . . . . . . ä 10 Sgr. bis 

— dieselben, von Messing ä 2 bis 

— von Messing, mit Frimkfurter, Hambtu^r, Amstcrdammcr, Engl., 

Rheinläudischem, Wiener, Pariser Zoll- und Metcr-Maasse k 
MftgnetS, in Hufeisenform, einfache und doppelte . . a 10 Sgr. bis 

— zusammengesetzte und Magnctstäbe, siehe Abthcilung IH. 
lagnetnadel, in Mahagoni Holz-Etni k 

— auf Achat spielend imd in Mahagoni Holz-Etiii k 

— desgl. und el6etli>Ch6 Radtl mit Achathfitchcn, nebst Stativ von 

Messing, in einem mit Sammet ausgelegten Etui . . . . ä 

— astatiSChS, zum Anhängen an einen Coconfaden . a VM bis 

lagnetitSbe k 15 Sgr. bis 

— zwei Stück durch zwei Anker verbunden, in Etui a 2V2, 3 und 
■aiSCbprober, siehe Seite 72, No. 631. 
laiiobslmaprtbtr, nach Lüdersdorf, ein graduirter Cylinder mit 

Mesöngfuss 25 Sgr.; complett nebst Gebr.-Anweis., in Etui k 

* 15 



Tbl. 
10 

12 



Sgr. 



10 
9 

20 

6 
3 



2 
1 
5 



1 
3 

4 
5 

1 
1 

3 
2 
2 

4 



10 



25 



15 



10 



10 
15 



15 
15 
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Oeräthscha/ten etc. von Warmbniim, Qniliti ft Comp, in Berlin. 



123 



1377 



1378 



1379 



1380 



1381 



1382 
1383 

1384 

1385 
1386 



Oefen^ 

— V* Windftfan, tragbare, nach Luhme, von Schmiedeeisen, 
mit Chamotte ausgefiittert, zu chemischen und pharmaceu- 
tischen Arbeiten (Fig. siehe Seite 122), 
1) Niedrige, auf zwei Zoll hohen Füssen, 

No. 1 2 3 4 5 
Hohe 11 12 13 15 20 Z oll 
äusserer Durch messer GVi 7Va 8'/? 11 14 Z oll 

ä Stück 3V2 4V3 6 9V2 12V2T hl. 

mit Kapelle k Stück 4Va GVa 8'/2 12 ISVa T hl. 

mit Kapelle und Dom . . . ä Stück 5V2 8 11 14V2l8V2T hl. 
mit Kapelle, Dom und Digest orium 7 10 13V2 17V2 21 Va T hl. 
ganz complett, mit zwei Seitenthüren 

zum Durchführen von Röhren a 7V2 IOV2 14 18 22 Thl. 
») Hohe, auf 17 Zoll hohen Füssen, No. 12 3 4 

Hohe 29 29 29 29 Z oll 
äusserer Durchmesser 8V2 10 11 14 Z oll 

k Stück 8 9 11 14V2T hl. 

mit Kapelle k Stück 10 V2 11 V» 14 17VaT hh 

mit Kapelle und Dom k Stück 13 16 17 21 T hl. 

mit Kapelle, Dom und Digestorium k St 15Va 18 20 24 V2 T hl. 
complett, mit zwei Seitenthüren zum Durch- 
führen von Porzellan- und Eisenrohren 16 18^/»20V2 25 Thl. 

— 6« Trockenofen, nach Rammeisberg, Rose und Fresenius, 

von Kupfer (siehe auch Seite 63, Fig. s. Seite 122) von 4 bis 
Oelreseryoir, nach Plattner, von lackirtem Blech. Messing 

oder Neusilber von I2V2 Sgr. bis 

OeUorlagen, siehe Florentiner Flaschen, Seite 25, No. 81 bis 84. 

— dieselben, nach Herzog, bestehend aus einer circa einen Fuss 

hohen schlank geformten Flasche mit Tubus und recht- 
winklig gelothetem oben in einen kleinen Trichter ausmün;: 
denden und mit einem Seitenrohr versehenen Blechrohr, nebst 
Glasrohr zur Darstellung kleiner Mengen von Oel . . • ä 
(siehe Archiv der Pharmacie, Band 89, Seite 314). 
Oleometer, nach S topp an i, zur Prüfung des Gehaltes der fetten Oele 

— nach Laurat, bestehend aus der Spindel und Thermometer und 

einem doppelten Blechcylinder k 

mit eingeschlossenem Thermometer zur Prüfling des Rübols 

nebst Beschreibung von IV2 bis 

OpodeUoetriobteri von Weissblech . . k 

OlonoBOtir, nach Schonbein k 



Thl. 



Sgr. 



17 



15 



10 



25 



20 



3 
1 
2 



15 
15 



Oeräthtehaßen etc. von Wanabmiui, Qniliti ft Comp, in Beruft. 



1405 
1406 
1407 

1408 

1409 

1410 

1411 



1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 
1426 



1427 



1428 



1429 
1430 
1431 

1432 



/ 



PillencapselD, siehe Seite 78, No. 757 bis 759. 

PilleDinasGliiDeD, von Bnchsbaambok, Born, lessing, polirt. Eisen 

— einfache, zu 1, 2 od. 3 Gran Pil len IV12 3 4 3V3 T hl. 

— doppelte, zu 1 und 2 Gran Pil len — — ^^h 3u. 3VaT hl. 

— doppelte, zu 2 und 3 Gran Pillen IV12 — 4^3 3% Thl. 

— von Buchsbaumholz, zu 8-10 Gr. Pillen, Trochisci etc. ä2V3u. 
Pillensiebe, von Hom, 4, 4V2 und 5 Zoll ... ä 15, 17V2 und 
Pillenteller, von Hom, 4, 4V2 und 5 Zoll ... ä 15, HVa und 
Pillenfertigmacher, nach Mohr, von polirtemHolz, mit Deckel, 

um eine Quantität gerollter Pillen mit einem Male schnell voll- 
kommen rund zu drehen ä 127« und 

Pincetten, von Neusilber, doppelte ä 

doppelte, mit Platinspitzen ä 

— von Stahl, einfache ä 10 bis 

doppelte ä 

doppelte, mit Platinspitzen ä 

nach Berg, mit Schieber, zum botanischen Gebrauch . . ä 

Dmckpincetten, mit Hornstiel, zum botanischen Gebrauch ä 

— von Messing, einfache, Dochtpincetten ä 5 und 

doppelte ä 

doppelte, mit Platinspitzen k 

mit eingesetzten graden Elfenbeinspitzen ä 

mit eingesetzten gekrümmten Elfenbeinspitzen k 

Pinsel, aus gesponnenem Glase, zu Säuren etc ä 

— von feinem Haar, in Federposen , . • . Ii Dutzend 2^^2 bis 

— xnr Bereitung des engl Pflasters breit 2 2^4 3 Zoll 

k Stück 15 20 25 Sgr. 

Pipetten, SangrBhren — Oelsanger, 

— von Glas, siehe Seite 31, No. 137 bis 141. 

graduirt in Tropfen, Gran oder Cub.-Cent., mit Cautschouk- 

Ueberbindung k 

Die zu diesen Pipetten zu verwendenden Cautschoukbeutel 
2um Aufsaugen der Flüssigkeit ä 15 Sgr. bis 

— Tollpipetten, Hesspipetten, siehe Maass-Analysen-Apparate. 
Platina, in Blech und Draht, in allen Stärken . . ä Loth 6 bis 

— Abfall znm Auflösen k Loth 

— Schwimme xn DDbereinerschen Zflndmaschinen\ jeder ein- 

zelne in einem Schächtelchen . . k Stück 4 Sgr., k Dutzend 
ZU Rlncherlampen, mit Docht und Cylinder . . . . ä 

— Abdampfschaalen, Schmelztiegel, Spatel, Löffel etc., 

mehe diese Gegenstande am betiefieudsa Ot^.^« 

^« Aliet Phtüau aalunen wir com höchiten VfulYk Vn 0«%«ia%^^^Q2M&* 



Thl. 



7 
4 



Sgr. 



20 

20 



15 
20 
10 
15 
20 
10 

22'/i 
10 

iv/% 

10 
25 

6 
5 



20 



10 



16 

5 
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Geräthtehafien etc. von Wannbnuui, Qniliti ft Comp, in Berün. 



137 



1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 



1454 



1455 



1456 
1457 

1458 



1459 



1460 
1461 
1462 



PBenmatisebe Wasserwannen, 

— von geschliffenem Glase, 12" lang, 4'/»" hoch, 6" breit . ä 

desgl., mit Glasbrücke in Messingfassung k 

desgl., mit Glasbrücke in Neusilberfassung ä 

12" lang, 7" hoch, 6" breit ä 

— — desgl., mit Glasbrücke in Messingfassung ä 

desgl., mit Glasbrücke in Neusilberfassung k 

— von weissem Glase, 

lan g 10 12 12 12 14 14 Zo ll 

bre it 5 6 6 6 7 10 Zo ll 

hoc h 4 4'/» 5'/» 7 4'/» 5 Zo ll 

a Stück 2Th. 12Sg. 3Th. 3y»Th. SVeTh. 4'/»Th. 5 TWr. 
in runder Form und abgeschliffenem Rand . . . . ä 2 bis 

Polarisations • Apparat, ZackerpoUrisatiom • Apparat, nach 

Mitscherlich, siehe Seite 65, No. 542 und 543. 
PonadenbUcllSfiD, von Porzellan, Sanitätsgut, Glas etc., 

siehe Theil U. 
PorxellanfarbentafelB, siehe Farbentafek Seite 91, No. 922. 
Prftparatengllser, siehe Seite 20, No. 53 und Seite 23, No. 67 bis 72. 
PrlparimaSCllinA, von Porzellan, ausgeschliffen zum Schlemmen 

von Calomel, Zinkoxyd etc., mit Gestell von Eichenholz, von 

11, 12 und 14" Durchmesser (Fig. siehe S. 126) ä 5'A, 8 und 
Prasabenteltack, von geköpertem Leinen k Elle 

— von Rosshaar ä Elle 

— siehe auch Seite 75, No. 713 und 714. 

ProbIrbleimaaSS, nach Plattuer ä 

Probirbleisitb, nach Plattner, von Messing 5 Sg., von Neusilb. 
ProbireyliBder, siehe Seite 20, No. 54. 

ProbirvaagOD, mit Probirgewichten und anderen Requisiten, nach 

Plattner, in fein polirtem Kasten eingelegt ä 

Psychrometer, siehe Seite 100, No. 1063 bis 1067. 
PnlTereapseln, von Hom etc., siehe Seite 78, No. 761 bis 764. 

PalvergUser, siehe Abth. I. 

PolvermOrser, siehe Seite 35, No. 189 und Seite 120, No. 1347. 
Pyropen, siehe Granaten Seite 97, No. 1013. 

QaecksilberbflCbien, von Porzellan ä 

mit eingebrannter Signatur k 

— von Buchsbaumholz, mit stählernem Hahn, um beim Abziehen 

einen beliebig feinen Strahl zu haben k 

ftneeklilberwainei, s. Pneiun. Wannen S. 126, No. 1436 bis 1453. 
anetSCkhlhie, siehe Seite 113, No. 1246 und 1246. 



Thl. 
4 

5 
5 
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Sgr. 
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18 



15 
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15 
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Geräthieha/ien etc. von Warmbnmni Oniliti ft Comp, tn Berlin. 
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/ 



ReageDtienkasten für Chemiker nnd Apotheker, 

siten fest eingelegt sind ; diese bestehen in einer Spirituslampe, 
zwei Dutzend Reagirgläsern, einem verschiebbaren Reagir- 
gestell, einem Lothrohr mit gebohrter Platinspitze, einem 
Löthrohr-Reagentienkasten, einer Lothrohrlampe, Glas- und 
Gummiröhren, einem messingenen Dreifuss, zwei Feilen, einem 
kleinen Thermometer, einem Platintiegel, Platin -Blech und 
Draht in Etuis, zwei Eisenlöffeln, einer Tiegelzange, einem 
Achatmörser, einer Bisquitporzellanplatte, 4 PorzcUanschälchen, 
drei Porzellantiegeln mit Deckel, vier Becherglasern, vier Glas- 
kölbchen, einer Spritzfläsche, Rührstaben, vier Glastrichtem, 
sechs Abdampfschälchen von Glas, zwei Stehkölbchen, zwei 
kleinen Cylindem, zwei Kugelröhren, zwei Chlorcalciumröhren, 
sechs Arsenik -Reductionsröhren und einer michrochemischen 

Retorte mit Vorlage k 

— dieselben in pol. Kasten die Flaschen mit directer Sclu-ift ä 45 bis 

Sollen zu den sab A bis E aufgeführten Reagentienkasten 
Requisiten beigefügt werden, so bitten wir diese unter den 
bei F aufgeführten auszuwählen oder auch andere, je nach 
speciellem Bedarf zu bezeichnen und werden solche alsdann 
nach den in unserem Tarif notirten Preisen besonders berechnet; 
ebenso bringen wir auch, wenn noch Lothrohr -Reagention in 
Gläsern beigegeben werden sollen, 9 Stück dergleichen nach 
Fresenius mit IVa Thlr. und 12 Stück dergleichen nach Eose 
mit ly« Thlr. in Ansatz. 

In Betreff der angegebenen Reagentien nach Rose, Fre- 
senius, Duflos, Siebert und der Preuss. Pharmacopoe 
überlassen wir die Wahl auch gern unseren geehrten Bestellern; 
so wie auch jede gewünschte Abweichung in Bezug auf Anzahl, 
Grösse, Form und Qualität der Flaschen streng von uns be- 
achtet und demgemäss billigst berechnet wird. 

Noch bemerken wir, dass es uns wegen Raumesersparung 
stets besonders zweckmässig erschienen, für Reagentienkasten 
nur Flaschen mit Deckelstöpseln anzuwenden; dem ohnerachtet 
haben wir höhere Preise für diese nicht in Ansatz gebracht 
und machen wir besonders darauf aufmerksam, dftSS alle 
nnsere Flaschen, auch die in den billigeren Reagentien- 
kasten, von schönem, weissen, bleifreien Glase imd mit Bodeil- 
Spiegel versehen sind. 

Reagentienkasten mit ungefuUteu ¥\aftc^«iv \i^^öttÄSsa. ^«vt 
verbkltnieamMsig billiger. 



Tbl 



Sgr. 



60 

48 
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Geräthschaften etc. von Warmbmim, Qniliti ft Comp, in Berlin. 
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1491 
1492 
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1495 
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1497 



1498 
1499 

1500 

1501 



1502 



1503 



1504 



Reagirgl&serhalter, siehe S. 81, No. 811 und S. 98, No. 1034 bis 1041. 
ReceptbeSChwerer, von Zinkcomposition, mit Messingknopf, 

Länge I Va 2V2 3 Zo ll 
ä Stück 4V2 6V2 10 Sgr. 

— von Gusseisen, schwarz oder grün broncirt . . . ä TV« und 
Receptmappeily mit Alphabet ä 

— in Lederrücken gebunden mit Goldschrift ä 2V2 bis 

ReeeptnrSChderen, stark und zweckmässig ... ä 10, 15 und k 
RedactionsrOhren, mit 1, 2 und 3 Kugeln, siehe S. 38, No. 222. 

— für Arsenik, siehe Seite 36, No. 203. 
Redactionstiegel, nach Kose, mit Deckel und Kohr . . . . ^ 
Reise-Apotheke, siehe Seite 99, No. 1047. 
RlUCherlainpeD, nach Davy und Dobereiner, mit Platinnetzkugel, 

mittelst welcher nach Wahl der Räucher-Essenz der angenehmste 
Parfüm verbreitet wird; in weissem Crystallglase, sauber 
geschliffen k 1 bis IV3 Thlr., in Rubinglas, mit Gold verziert, 
Chrysopas etc. * von IV2 bis 

Reibesehaaleo, siehe Seite 120, No. 1347. 

RetorteDi von weissem und halbweissem Glase, mit und ohne 
Tubus mit eingeschliffenem Stöpsel etc., siehe Seite 33 und 45. 

— von Berliner Porzellan, No. 12 3 



Thl. 



Sgr. 



Inhalt circa 3 



12 Unzen 



ä Stück 12 18 30 S gr. 
mit Tubus k Stück 17 26 45 Sgr. 

kugelförmig, tubulirt, zu 30 Unzen Inhalt k 

mit birnformigem Untertheil und abzunehmendem helmartigen 

Obertheil, a 12 Unzen Inhalt ä 

— von Sanitätsgut, Inhalt 2 4 8 16 24 32 48 Unzen 



ä Stück 10 I2V2 15 18 21 
— von Neuporzellan, mit und ohne Tubus, 

Inhalt 4 8 Unz. 12 3 4 6 



25 ' 50Sgr. 



8 12 Pfd. 



k Stück 12Va 15 17ya 22Va 25 30 40 47V2 65 Sgr. 

— von Hessischem Thon, mit und ohne Tubus, 

Inhal t circa Vi Va 1 2 4 8 Pfan d 
ä Stück 9 10 12Va 17ya 30 50 Sgr. 

— von Platin, mit aufgeschliffenem, abzunehmenden Helm, werden 

nach Gewicht ä Loth 6 Thlr. excl. Fa^on berechnet 

— von Blei, mit imd ohne Tubus, in jeder beliebigen Grosse werden 

nach dem Gewicht ä Pfand mit 15 Sgr. berechnet. 

mit Platinrohr etc., siehe Apparate zur Flusssaure-Entwickelung, 

Seite 57, No. 466. 
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Fharmaeeuti$ehe, chemitehe und phyiikäUtehe Apparate, Itutrumente, 
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1512 
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1516 



1505 
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Retorten, von Gusseisen, mit eingeschl. Eisenrohr, In b. 12 24 Un z. 

k Stilc k 75 90 Sg r. 
mit Tubus h, Stück 90 100 Sgr. 
grosse mit Tubus ^ 

— von Schmiedeeisen, zur Rectification des Kaliums . , , h 

(siehe Mitscherlich's Lehrbuch der Chemie. Band EL.). 

Retortenhalter, aufrechtstehende, Hohe 12 14 16 Zo ll 

— von hartem Holz ä S tück 15 17V» 2272 Sg r. 

— von polirtem Holz äStück20 25 30 Sgr. 

— nach Schellbach, auf Eisenfuss, mit Klemme in jede beliebige 

Stellung zu bringen, in pol. Holze, kleinere 1 V» Tbl., grossere k 

— nach Sefström, von polirtem Holze .... ä 1, IVa und 

— nach Gay-Lussac, von weissem harten Holze. . . . ä 

von polirtem Holz ä 

18" hoch zum Auf- und Niederstellen, von weissem Holz k 

von polirtem Holz k 

mit Filtrir- Apparat und Lampen träger, von weissem Holz k 

dergleichen, von polirtem Holz k 

— UniTersal-, zweckentsprechend construirt, von weissem Holz k 
von hartem polirten Holz k 

'Retortentricbter, siehe Seite 38, No. 239. 
Röhren, von Glas, siehe Seite 36, No. 193 bis 238. 

— von Berliner Porzellan, in und auswendig glasurt, werden in 

Längen von 13 bis 52 Zoll geliefert, 
Durchmess er V2 »A IVs IV2 2 2V4 Z oll 
k Zoll IV2 2V4 3V4 4V4 6 6y4 Sgr. 

— von Meissner Porzellan, unglasurt, in Längen von 22 Z^oU^ 

Durcliin eflser V> ^A i Vf% ZtoW 
k Stück 14 18 2\ ^ S^. 



1627 



Thl. 



Sgr. 



6 
3 



1 
2 



1 
1 
1 
2 
2 



25 

22V» 

25 

5 

20 
5 
20 



\ 



\ 



Oeräthscha/ten etc. vpn Warmbnum, Qniliti ft Comp, in Berlin, 
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1522 Rohren, von Blei, Diir chm. V4 % Va Vs »A 1 V/i Vh 2 2V3Zo ü 

ä Fiiss 6 7 8 10 12 14 16 20 30 35 Sgr. 

1523 — von Zinn, Durchm . 'A % 'h 'M Vi 1 l'A l'A 2 2 'A Z oll. 

ä Fiiss 6 8 10 12 15 20 25 30 40 55 Sgr. 

1524 — von Kupfer, Durehm. Vs V2 ^s ^4 1 l'A Vh 2 Zoll 

aFusslO I2V2 15 17*/2 ISV« 20 25 35 Sgr. 

— von vulkanisirtem Cautschouk, siehe Seite 80, No. 785. 

1525 ROhreDhalteTi auf Eisenfuss und schwarzem polirten Holz • . . a 

1526 — auf Holzfuss und mit Kork ausgelegter Klemme ä 

RBhrentrigeri zum Hoch- und Niederstellen (Fig. siehe Seite 134.), 

H ohe 6 8 10 12 Zoll 

1527 — von weissem Holze . . . ä St ück 1272 15 17'/« 22 'A Sgr. 

1528 — von polirtem Holze . . . ä Stück 177« 22V2 27'A 32V2 Sgr. 
R08t| nach Plattner, zur Ijothrohrlampe, siehe Seite 109, No. 1189. 

1529 RotnlirpfaBDen, von Kupfer, circa Y4 Quart haltend . . . . ä 
Rühr- Apparat, nach Mohr, siehe Seite 121, No. 1354. 
Rflhr Stäbe, siehe Seite 21, No. 61 und 62. 
SaCCharometer, siehe Seite 73, No. 645 bis 651. 
Salbenkraken, siehe Seite 103, No. 1109 bis 1112. 

1530 SandkapelleD, SandbadSChaalen, von Gusseisen, mit und ohne 

Ausschnitt, 12 und 15 Zoll Durchmesser . . . . ä 2^3 und 

1531 — grossere werden nach Gewicht berechnet ä Centner 

— von Schmiedeeisen, siehe Oefen Seite 123. 

1532 — von getriebenem Eisenblech, halbkugelformig, 
D urehm. 2 2'/« 3 3V2 4 4Va 6 6 7 8 9 10 11 12 Z oll 

ä Stück 3 3V2 4 5 6 7 8 10 12 15 17 20 22 24 Sgr. 

1533 SandnhreD, 

V4 V2 1 3V2 M in. Vi V2 1 Std . anzeigend, mit Gestell 
aSt.7y2 7V2 7V2 I2V2 Sgr. 22V2 30 40 Sgr. 
Satten, siehe Näpfe, Seite 122, No. 1363 und Seite 47, No. 338. 
SaageflaSChen, für Kinder, siehe Seite 41, No. 280. 
Sangpfropfen, von Cautschouk, für Kinder, siehe S. 80, No 786. 

1534 SlnretOpfe und KanneD, von March'scher Thonmasse, zum Ab- 
ziehen von Säuren, mit einem und zwei Henkeln, 
Inh alt V2 1 2V2 4 5 6 10 12 15 20 25 Q uart 

ä Stück IV2 2V2 5 7V2 9 11 17 V2 21 27 36 45 Sgr. 

1535 Siurekttbel, von derselben Masse, 

Inhalt 50 65 80 100 125 150 175 200 Qua rt. 

ä Stück 2V8 3 373 5 6 7 8 9 Thlr. 

SekaaleB, siehe Abdampf-, Krystallisations-, Untersatz- und photo- 
graphische JScbaalen, Sandkapellen etc. 



' Tbl.* Sgr. 



1 
1 



2 



3 

8 



5 



15 
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Pharmaeeutitche, chemitehe und phytikalisehe Apparate, Inttntmente, 



1536 
1537 

1538 

1539 

1540 
1541 



k 



1542 



1543 
1544 
1545 



1546 
1547 



1548 



1548a 



1549 



1550 



1551 



Tbl 



1 



t 
10 



20 
10 
20 



11 
20 
12 



10 
12 



20 

7 
5 



20 



SchaftlOD, zur Verbrennung bei analytischen Arbeiten . . . • 

— zum Sublimiren der Benzoesäiure, von Gusseisen, 

Durchmesser 9 Zoll, Höhe 1 V2 Zoll ä 

— ReibeSChaaleD, von Holz, Durchm. 15 und 18'' ä 20 Sgr. imd 
Schooren, sämmtlich von feinem polirten englischen Stahl, 

1) Recepturscheeren ä 10, 15 und 

2) Blnmenscheeren, siehe Seite 77, No. 734. 

3) botanische, mit graden od. gebog. Spitzen und langem Stiel ä 

4) Kohlenschearen, zum Zerkleinem der Kohle in gleich- 
massige Stücke ä 

Scheiben, von Glas, siehe Seite 40, No. 252 und Seite 96, No. 1000. 
Scheidetrichter, von Glas, siehe Seite 39, No. 247 bis 251. 
Schlemm-Apparate, siehe Seite 65, No. 539. 
Schilder, an Kästen, Schränke etc., so wie zu Firmen-, £3ingel- und 

Säure-Schildern von Porzellan, Sanitätsgut, Milchglas 

imd Blech, siehe Seite 90, No. 901 bis 903. 
Schmelzlampe, nach St. Claire-Deville, mit Zuflussflasche, Hahn 

imd Kohr, zur Erzeugung einer sehr starken Schmelzflamme 

mittelst Terpentinöldampf, bei Anwendung eines Gebläses ä 

— nach Mitscherlich, mit 16 Doppelbrennem .... ä 12 bis 

— nach Sonnenschein, mit 11 Doppelbrennem .... ä 9 bis 

— nach Rammeisberg, mit sechsstrahligem B uns enWhen Brenner, 

Stemring und abzunehmendem Aufsatz mit Drahtnetz-Brenner, 
Träger und Stemring beliebig stellbar ä 8 bis 

— mit Windsack und Balgen, das Rohr mit Kugelbewegung ä 10 bis 
Schmelzlampen-Apparate, bei welchen dem bedeutend verstärkten 

Brenner erhitzte Gebläseluft zugeführt wird, mit einem eisernen 

doppelwand, mit Chamotte ausgefutterten Schornstein ä 18 bis 

Schmelz-Apparate, mit doppeltem Luftzug, bequemer Vorrichtung 

zum Aufsetzen von Abdampfschaalen ä 4 bis 

— nach Magnus, zum Aufsatz auf Glasblasetischc ä 

Röhren zu Schmelxlampen, von Gummi, siehe S. 97, No. 1021. 

SchmelxbarkeitSSCalen, von Mineralien, nach Kobell, nebst 
Löthrohr mit Platinspitze, Platindraht und Platinblech in Etui ä 

Schmelstiegel, von Berliner Bisquit-Porzellan, in Cylinderform 
ä 1 und 2^3 Unzen, mit Deckel ä 3 und 

— von Berliner Porzellan, in conischer Form, sehr dünn und 

gleichmässig, innen imd aussen glasurt, mit Deckel, 

No. 000 00 1 No. 2 3 4 5 

Inhalt 12 3 4D rchm. Ixi\i. l IVt 3V» 8Un g. 

i Stück VA 2y% 3V4 SVaSgt- i^S«ieWh «4\ VK ^^ij^A \ 



15 



15 



Wannbmin« 



187 



1552 



1553 



1554 



1555 
1556 
1557 
1558 



1559 



1560 
1561 



1562 



1563 



1564 



1565 



Sokmelxtiegfll, von Berliner Porzellan, in Cylinderform, mit 
Deckel, ganz glasurt, Inhalt '/> und 1 Unze ... h 5 iind 

— (Rednctionstiegel), nach Rose, mit Deckel imd Gasentwicke- 

lungsrohr a 

— von Meissner Porzellan, mit Deckel, 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Höhe2»A 2'/a 2V* 2 IV« l'/a l'A 1 »/« Va Va Zoll 
Du rchm. 3'/» 3V» 2»/« 2'A 2 1»A l'/a l'A 1 «A '/i Zoll 
ä Stück 10 8 7'A 6 5 4 3'/» 3 2y» 2'A 2'A Sgr. 

— von NeuPorzellan, en bisquit, in runder oder dreieckiger Form, 

der Satz von 11 Stück mit Deckeln imd Untersätzen . . ä 
der Satz von 11 Stück mit Deckeln ohne Untersätze . . . ä 
der Satz von 11 Stück ohne Deckel und ohne Untersätze . ä 

einzelne, ohne Deckel und ohne Untersätze, en bisquit, 

Inh alt 'A 1 2 4 5 6 8 12 16 24 32 U nzen 
ä Stück l'A IVa 2'A 4 4'A 5 6 7'A 10 12 14 Sgr. 
' D6Ck6l zu vorstehenden Schmelztiegeln, 
vo n 'A-4 5-8 12-32 Un zen 
ä Stück 1 l'A 2'A Sgr. 
Untersltzo zu Schmelztiegeln von '/* bis 

— von Neu Porzellan, innen glasurt, in runder oder dreieckiger 

Form, ohne Deckel und ohne Untersätze, 
In halt 'A 1 2 4 5 6 8 12 16 24 32 U nzen 
ä Stück l'A 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 Sgr. 
Decksl und UBtoriitxe wie vorstehende. 

— von Neu Porzellan, mit Deckel zu Lampenarbeiten, 

Inhalt '/« V» 1 l'A 2 3 4 5 7 Unz en 
ä Stück 2'A 3 3'A 4 4'A 5V» 6'A 7V» 10 Sgr. 

— von besonders präparirter Chamottmasse, 

No. 1 2 3 4 5 6 7 



TU. Sgr. 



mit Deckel ä Stück 2ya 3"^* 6 7«A 10 12 15 Sgr. 

— von hessischem Thon, mit Deckel, in runder oder dreieckiger 

Form (Figuren rund und dreieckig siebe Seite 138), 
Hö he 3 3'/i» 4 4'A 5 5'A 6 7 Z oll 
ä Stück 1 l'A 2 2'A 3 4 4'A 5 Sgr. 
Höh e 7'A 8 8'A 9 10 11 12 13 14 Z oU^ 
ä Stück 6'A 7'A 10 11 15 18 22 25 34 Sgr. 

— von hessischem Thon, dreieckige in ganzen Sätzen, 

Höh e 8 3'A 4V» 5'A 7 10 24 Z oll 
der Satz enthaltend 3 5 5 6 8 10 12 Stück 



Piei0lkS8tE2 S 4 7'A 15 30 66 Sgr. 



25 



2 
2 
1 



15 
10 
25 



Id 



Pkarmacfttiitelie, elumiMeha und phytikaUteh« Apparate, ButnmeiUe, 



V 



1570 
1571 



1573 

1574 

1575 
1576 
1577 



1578 
1679 



Sckaclxtlflgtl, von hessischem Thon, runde, Ut ganzen Sätzen, 
Höhe 6 7 7 8 9 12 14 Z oll 
ein Satz 2 2 3 5 6 6 7 S tflck 
Preis i Satz 6 7'/i 9 20 30 44 72 Sgr. 
Decfcsl und Uatflisltie werden auf Verlangen beigegeben 
nnd billigst berechnet. 

— von Graphit, PtSiaOtr oder Tfiet Ti«gel, 

In halt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 16 20 Ma rk 
ä St. 1 2'yi 2»A 3V* 4'^ 6Vs 6 6'/« 7'A 8'A 10 14 18 22'ft Sgr. 

— von getriebenem Eisen, mit Deckeln, 

Höhe IV» 2 2V» VM 2Va 2*/* 3 3V* 3 '/i Z oll 
ä Stück 5 7y> 10 12V» 15 20 25 30 36 Sgr. 

— von Gueseisen, in vorzüglichster Arbeit, 

Höhe 2^fl> 4 5 6 6'/i 7 Z oll 

Dnrchm esser 2V4 3 3'j^ BV* 4 4V* Z oU 

k Stück 7 12V» 18 21 27 30 Sgr. 

— von chemisch reinem Silber, werden in beliebiger Grösse 

angefertigt tmd berechnet, czclusive Fapon . . . . ä Loth 

— von Platin, mit übet^eifendem oder tellerförmigem Deckel wer- 

den exclustve Fapon berechnet ä Loth 

SokmelxtiegtliaBgei, 

— kleinere, von schwarz laokirtem Eisen, mit nach unten gebo- 

genem Schnabel ä 9 bis 

— dito von Eisen, fein poUrt jk 12'A bis 

— dito von Stahl, 6 Zoll lang, fein polirt, mit einfacher imd dop- 

pelter Biegung k 20 and 

— dito von Stahl, 6 Zoll lang, mit massiven Platinspitzen h 4 bis 

— dito von Neusilber, mit einf. und doppelter Biegung ä22'Aund 

— grössere, von Eisen, zum Gebrauch bei grösseren Sohmelztiegeln, 

i 20 22 24 26 Z oll lang 
k Stück 30 35 40 60 Sgr. 

Schaitgelptpiei, feinstes k B<^en 1 1^., k Bnch 

SthlSllftltM, nach Mohr, von verzinntem Eiaendraht . . k 
' (sieh« Mobr's pharmaoeutische Technik, 2. Aufl., S. 535). 



Oiräihiehaftm ete. van Wanabmuit Quiltti k Comp, in Berlhi. 
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>80 



>81 



j82 



583 



>84 



>85 



386 



«7 



Scknir» von reiner Seide, zum Festbinden von Cautschouk-Rohren, 
Pipetten etc k Elle 

SchranbstöCke, von Stahl, kleine, für Löthrohr-Bestecke ä 20 und 

Sellftbladenknöpfe, siehe Seite 17, No. 38. 

Schwefelkohlenstoff -Apparate, nach Mitsc her lieh und 
Schrötter, siehe Seite 60, No. 490 und 491. 

Schwefelslnre-Trockei-Apparate, siehe Seite 63, No. 520 bis 524. 

Schwefelwaaserstoff-Apparate, siehe Seite 55, No. 444 bis 448. 

Seiher, nach Mohr, zum Coliren der Decocte, Infusionen, Emul- 
sionen etc., siehe Seite 81, No. 799. 

Selterser- und Sodawasser-Apparate, zur schnellen Selbstbereitung 
siehe Seite 61, No. 494 und 495. (Fig. siehe Seite 140.) 

Sickerheitslampen, Davy'schc, für Bergleute etc., s. S. 86, No. 832. 

SiebbödeD, 

1) von Eisendraht-Gewebe, zu Species, Raucherpulver etc., 

No. 12 3 4 
auf den DZoU 1050 580 330 144 36 a 



Thl. 



der Boden von 18" Durchmesser 30 
2) von Messingdraht-Gewebe, 

No. 1 



27 V2 25 22'/2 20Sgr. 



auf den D Zoll 2700 1600 800 500 G 



der Boden von 18" Durchmesser 37« 3 2V2 27* Thlr. 
Böden von 12 und 15 Zoll Durchmesser werden gefertigt 
und hiernach berechnet. 

3) von Kosshaar-Gewebe, vorzügliches gleichmässiges Fabrikat, 

Zuckeraieb Pferdepalrert. 

No. 1 2 3 4 5 6 

auf den D Zol l 3600 2304 1600 1024 576 — D 

der Boden von 18" Durohm. 46 30 22V» 20 15 12'/« Sgr 

der Boden von 15" Durchm. 25 20 17'/« 15 12 10 Sgr. 

der Boden von 12" Durchnu 22'/S» 17'/« 12'/i 10 7'/« 7»/» Sgr. 

4) von italienischem Seidenbast, Siebflor, 

No. 1 2 3 4 



5 



derBoden von 18" Durchmesser 45 35'/« 30 25 20 15 Sgr. 
Vorstehende div. Siebböden liefern wir in Rahmen gespannt, 
auch mit Ober- und Unter-Trommel zu billigsten Preisen. 
SisiC^ mit Rosshaar- od. mit italienischem Seidenbastboden, 
complett mit Untertrommel, von 18 Zoll Durchmesser, 

Zttckcnleb 

12 3 4 5 



Mo. 



Pfordttleb 
6 



Sgr. 
1 

25 



k 2^ 2% 2'/» 2'A 2 IV» IV« Thlr. 

Bine Obertrommel von Hola^ miit ?ciC\|,M&.'txX >[M!k%«vg^ "^^ — ^^ 




1590 
1591 



1594 
1595 



Siebbirttei, mnde i 7'i und 12*A Sgr^ viereckige k 

SigBttnitl, zu Beagenrien, siehe EtiqaeU Seite SO, No. 902. 

— Giftf iBiatltcl, mit Kreuz Dod Todtenkopf ... 100 Stück 
Spatel, Ton Glas, siehe Seite 21, No. 60. 

— TOD Berliner Porzellan A 

— Ton Neu Porzellan, glasiirt, Län ge 6 8 12 15 18 Z oll 



1600 



1601 



leosi 

t«04, 



ä Stück 4 
Länge 6 



5 8 
9 12 



10 15 Sgr. 
15 18 Zoll 



- mit Löffel, glasnrt, 

i Stück 5 6 9 11 17'/. Sgr. 
mit Löffel und Bandgrili; LÄngc 4 6 9 12 15 18 31 Zoll 



i Stück 5 8 10 13 16 20 70 Sgr. 

— Ton Meissner Porzellan, 6 und 9 Zoll lang . . & 3'/t und 

— Ton Sanitätsgut, Länge4^_6 7_8_9 10 11 12 13 14 löZoll 

ä Stück 5 10 15 20 Sgr. 

— von norn, mit Löffel, siehe Löffel mit Spatetstiel, S. 106, No. 1161. 
(doppelte), Länge 3 3'/i 4 5 6 7 8 Zoll 

& Dutzend 20 24 33 36 42 51 58 Sgr. 

i. Stück 2 2'/« 3 3'/< 3'/< Vk 5 Sgr. 

zum Reinigen der Mörser mit und ohne Stiel, s. S. 99, No. 1059. 

— von Knochen, Länge 3 3'/^ 4 4'A 5 5'j^ 6 Zoll 



i. Stück 2 
- von hartem Holz, Länge 



15 



18 



5 Sgr. 
24 Zoll 



- von Eisen, 
Länge 4 



i. Stück l'A 1V< 
fein polirt (doppelte), 
5 6 7 8 9 10 



2 2'A 8 S'ASgr. 



11 12 14 16 18 Zoll 



4 Stück 3 3'/. 3'A 4'/« 
■ — sehr stark, mit Knopf, 



5V4 5>/< 6 7'A 8 10 
Länge _14 16 18 20 



12 Sgr. 

ZoU 

27'A'Sgp. 



4StOokl7'A 20 
- mit Löffel, 8 Zoll lang k 

/- PnaixeBltecbet, zum botanischen Gebranch . . ä 12!A und 
— roo 5t'lii, zam Pflasterstreiclien, iMcVLtt\im« v\— 
'/l<ftarffitelBaH«t, mit Hok^ A 



10 
15 

«st 



\aai 



O^räthtehaften ete. von Winnbnuiii, Quilits db Comp, in Berlin. 
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I 
1605 Spatel, von Silber, 4 Zoll lang k IVsThlr., 5 Zoll IVsThlr., 6 Zoll k 

1606 mit Löffel oder Doppelloffel werden nach Gewicht excl. Fapon 

berechnet k Loth 

1607 — von Platin, mit und ohne Löffel werden nach Gewicht excl. Fapon 

berechnet k Loth 

1608 Spatalmesser, von Platin, nach Liebig, mit Elfenbein- oder Schild- 

pattschaalen ä 6, 7, 8 bis 

Spitxbentel, von weissem Filze, siehe Seite 91, No. 927. 

1609 SpreDgeiseB, mit zwei Ringen von verschiedenem Durchmesser, 
inner. Durchm. d. kleinen Rin ges 1 V/s VU IV2 PA 2 2V4 2V2 2^/4 3 Zoll 

dito grosser. Rin ges IVs IV« IVa l^A 2 2V4 2Vi 2V4 3 3V4Z0II 

ä Stück 8 9 10 12 15 16 17 18 19 20Sgr. 

1610 Sprengkohle, in Länge von circa 6^' k Dtz. 6 Sgr., k St. 6 Pf.; stärkere ä 
SpritxeD, von Glas, siehe Seite 40, No. 257 bis 266. 

1611 — von Gummi, mit Elfenbeinspitze 4 

1612 - von Zinn, kleine ä Stück 772 Sgr., a Dutzend 

1613 -r- zum Selbstklystiren, Clysopompe, in lackirtem Blechkasten k 2 bis 

1614 — derselbe, in fein broncirtem Kasten (Fig. 1613 s. S. 140) k 2V» bis 

1615 — zum Selbstklystiren, Irrigatenre, nach Dr. Eguisier, mit langem 

Gummischlauch (Fig. siehe Seite 140) ä 5, 6 und 

Spritzflaschen und Spritzröhren, von Glas, s. S. 29, No. 117-120. 
Stablmörser, Diamantmörser, siehe Seite 121, No. 1353. 
Stampfmesser, Kränterstampfmesser, siehe S. 115, No. 1289. 

StandgefäSSe, von weissem, halhweissem, Hyalith- u. Milch- 
glas, von Porzellan, grauem Steingut und Holz, siehe 
Seite 1 bis 17. 

Stangenpomadeformen, mit 6 12 Lochern, 

1616 — runde ä 15 20 Sgr. 

1617 — ovale k 177» 25 Sgr. 

1618 Stanloli von reinem Zinn, in sehr dünnen Blättern, 3 Fuss lang, 

10 Zoll breit . ä Blatt 2'/ä Sgr., k Pfund 

Stati?e, siehe Filtrirgestelle No. 928; Gahn'sche Hand No. 940; 
Halter No. 1033 bis 1046; Kolbentrager No. 1099; Reagir- 
gläsergestelle No. 1484 bis 1489; Retortenhalter No. 1508 bis 
1519 und Rohrenhalter No. 1525 bis 1528. 

Stechlieber, siehe Seite 31, No. 134. 

StehkolbeD, KochflaSChen, siehe Seite 32 und 45. 

Stöchiometrische TafelD, siehe Seite 50, No. 366 bis 367. 

1619 Striolltafell, von Meissner Porzellan, för Mineralogen ä4, 5und 

1620 StrokkriBxe, aosaererer Durchn h 6 7 8 9 10 12 15 16 Z oll 

k Stfiok 2 2Vt 8 4 4Vi 6 6 8 Sgr. 



Thl. 

2 



6 



10 



Sgr. 
10 



10 



20 



2 
3 
3 

8 



10 
15 

15 



1 



14t 



Phamuieeutiidii^ ehmfii$eh$ und phyiikaUühs ApparaU^ huMmmle^ 



1621 
1622 



1623 
1624 



1627 



1628 
1629 
1630 

i5»7 



-fz 




Stöekardt'S Apparat, nach dessen „Schule der Chemie'' 

— der einfache, inclusive Emballage ä 

— der vollständige, enthaltend: 

1 Retortenhalter nach Gajy-Lnssac 22^/2 Sgr., 1 ReagirglMergeBtell IT^/iSgr., 
1 Miztarmörser mit Pistill 5 Sgr. , 1 Dreifass von Eisen 8 Sgr. , 1 Draht- 
dreieck 1 Sgr., 1 Zinkstange 2 Sgr., 1 Löthrohr mit Platinspitze 1 Tbl. 12 V2 Sgr., 

1 Glasspirituslampe 7V2Sgr., 2** Korkfeilen 5 und 6 Sgr., 2 eiserne Abdampf- 
schaalen 3 und 4 Zoll im Durchmesser 12 Sgr., 1 Stückchen Drahtnetz 1 Sgr., 
5 Abdampfschaalen, 1 bis 5, 17 V2 Sgr., 2 Schmelztiegel von Berliner Porzellan 
mit Deckel No. und 1 63/4 Sgr., Platinblech und Draht 15 Sgr., 1 Sats 
Bechergläser 1 bis 4 7^/4 Sgr., 3 Opodeldocgläser mit Korke 3 Sgr., 8 weisse 
Kochflaschen a gi\r, 2 ditolä gvj 11 Sgr., 2 dito halbweisse a ^viij 5 Sgr., 
3 Kölbchen a |ij, ^iv und §vj 9 Sgr., 2 weisse Retorten a ^iv und gvj l^i Sgr., 

2 Spritzröhren 1 Sgr. , 2 Arsenikröhren ohne Kugel 2 Sgr. , 1 Chloroalcium- 
röhr 8 Zoll lang 2Vs Sgr., 3 kleine Trichter 7y% Sgr., 2 halbweisse Retorten 
ä gij und gvj 4V2 Sgr., 3 Rührstäbe 3 Sgr., 3 Glasröhren 1 Fuss lang 1 ^/i Sgr., 
5 verschiedene gebogene dito 11 Sgr., 1 Kupfer- und Zinkstreifen 2 Sgr. 
und Lackmuspapier in Schachteln a 

— derselbe, mit Berzelius'scher Lampe, Waage und Gewichten k 

TalgbüChaeDy von Knochen k b und 

Tarirwaagen, siehe Waagen. 

TaasendgranfUschcheii, siehe Seite 29, No. 115. 

Tanakel, von hartem Holz, mit Stahlspitzen, 

innerer Durc hm. 4 6 8 10 12 16 20 Z oll 

ä Stück 3V2 4V2 6 V/2 SVa 10 12 Sgr. 

Tharmometor, zum chemischen Gebrauch, bei welchen die 

Quecksilberkugel frei, Rohre und Scala in einem Glasrohr 

eingeschlossen sind, mit S Linien dicken cylindrischem Queck* 

silbergefass, 

bis 80^ R. od. 100<> C. 200-230<> C. 320-360<> Gels, geth. 

auf Papier ä St. 30 45 55 Sgr. 

auf Milch glas ä 45 55 60 Sgr. 

auf d pr Bihre getheilt ^36 48 55 Sgr. 

— von Knochdijn. oder 100* Gels., jeder Grad in *A* getheilt, 

i. k 

hartem Holz, /^jif Milchglas k 

k Stü Vio • getheilt, auf Papierscala . . k 

fein polirt (dopychglas k 

6 7 8 or u s t, auf Papier in Vs ^ k Paar 6 bis 

3«/^ 4ya 5 5V k Paar 8 bis 

^ :nopf, 9 4 Paar 6 bis 

ä k Paar 8 bis 

^^^ng . . ,g sO^R^aum. 

^^ -mm botan y-9 iQ^n 12>13 Z oll 

et, mit ^ «> ^ ^. 





Thl. 
4 



Sgr. 
15 
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159 Pkarnuiceutiaehe, ckemi$ehe und phyiikali$che Apparate, hutrumerae. 



1777! Wiag6ly Taf6lwaag61, französische Form, auf Stativ von broncirtem 

Eisen, die Schaalen oberhalb des Balkens, ungeaicht, 
Tragkraft cir ca 12 25 100 Pfu nd 
ä Stück 11 14 19 Thlr. 

1778 — Htldwaag6l, zur Receptur, mit Homschaalen und Messing- 
balken an seidenen Schnüren, justirt, 

Balken länge 4 4^% 5 0^2 6 -eVa 7 8 9 10 Zo U 

Durchmesser der Sch aalen ly» 2 2'/i 2^4 3 3V4 3Va 4Va 5 y/2 Zo ll 

— mit extrafeinem Waagebal ken k 27 '/a 32 V2 35 40 45 50 55 65 75 85 S gr. 

1779 — mit feinem Waagebalken . . . a 24 27 Va 30 35 40 45 50 60 70 80 Sgr. 

Für den Ausguss der einen Schaale eines Paars werden 
durchschnittlich 2 Sgr. mehr berechnet. 

1780 — dieselben, mit Porzellanschaalen u. extrafeinem Waagebalken, 

Dorchmesser der Schaalen 1 '^2 2 2*/t Zoll 

die complettc Waage 30 35 38 Sgr, 

1781 mit auf beiden Schaalen eingebrannter Signatur 35 40 43 Sgr. 

1782 — dieselben, mit Schaalen von feinem Silber und extrafeinem Messing- 

balken an seidenen Schnüren, justirt, 

Granwaagen Sß- 5j- 3ij- ^- ^j- Belastung 

ä Wz 3 Wz 4 5*Ä 7% Thlr. 

1783 — dieselben, mit Hornschaalen und feinem Stahlbalken, an 

seidenen Schnüren^ 
Balkenla nge 4Va 5 6 6V> 7 8 9 10 Zoll 

Durchm. d. Schaa len VU 2 2^4 3 3V> 4 4V2 5 Zoll 

die Waage complett 25 2772 36 40 45 52V2 62y2 75 Sgr. 

1784 — mit getriebenen Messingschaalen, Ausguss und feinem Stalübalken 

an seidenen Schnüren, 

Balken länge 6 7 8 8V2 9 10 11 12 13 14 15 16 Zoll 
Durchmesser der Sch aalen 3 3V2 4 4Va 5 b^fy 6 6Va 7 7 7«/t 8 ZoU 
die Waage complett. . .45 47 «/a 52 Va 60 65 70 77 «/a 90 105 107 «/a HO 115 Sgr. 

1785 mit gewohnlichem Stahlbalken und dünnen Messingschaalen, 

Durchmesser der Sch aalen 2 2^^ 3 S'/a 4 4Va 5 5Va 6 6Va 7 7Va 8 ZoU 
die Waage complett ... 5 7 8 9 10 12Va 15 17«/^ 20 24 27 »/a 32 Va 35 Sgr. 

Für das Aichen eines Waagebalkens werden 2*/» Sgr. mehr berechnet. 

1786 Waagen, HaadwaagCBi mit polirtem, eisernem Balken, messingenen 

Schaalen und Ketten, nach Grosse ä 1 bis 

1787 — Granwaagen, sehr empfindlich, mit Sattel und getheiltem Balken, 

um alle Bruchtheile eines Grans bis zu 5 Gran ohne Gewicht 
zu wiegen, mit Homschaalen 2V8 TU., mit silbernen Schaalen 

1788] — Briefwaagen, broncirt, für Briefe bis zu 4 Loth Belastung . ä 
JZSff 



'Xhl. Sgr 



3 5 

2 20 



y — Briet' und ff eld Waagen, von Gr\i%Ee\E^\i^ Vwwi^vcv^ \^ä W P£d. l I 

/ Tragkraft Vao Loth angebend V\\^ 



^ 



Geräthscha/ten etc. von Warmbmiui, Qnilits ft Comp, in Berlin, 
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1790 



1791 



1792 



1793 
1794 



1795 
1796 



1797 



1798 

1799 
1800 



1801 
1802 



1803 



WsftStn, PapiervaAgtn, von lackirtem Eisen, mit doppelten 
Scalen, für Schreib- und Druckpapier, beim Wiegen eines 
Bogens das Gewicht eines Riesses angebend a 

— Goldwaageill, siebe Seite 97, No. 1009.. 

— BlAckeil', D6CimaIWSSg6ll, geaichte, von eichenem polirten 

oder grün angestrichenem Holz, 

Tragkra ft 1 2 3 4 5 6 8 Cent ner 

ä Stück 12 14 16 18 20 21 23 Thlr. 

— dieselben, nach Prof. Schonemann, patcntirt, werden zu den- 

selben Preisen geliefert. 

Deciinal-ZollgewichtC werden billigst berechnet. 

Waagebalken, zu Receptur- und Tarirwaagen, von Messing, 

Länge des B alkens 10 11 12 13 14 16 18 20 Zo ll 

feine SVa 3^4 4V4 5V2 6 7 9 12 T hlr. 
extrafeine öVa 5V4 6 7 8 IOV2 12Va 15 Thlr. 

— von Messing, zu Handwaagen, 

Lange des Balkens 4 4V2 5 5^/a 6 6V2 7 



S 



10 11 12 Zoll 



fein e 15 IT'/a 18 20 22V2 25 27V2 32V2 35V2 37<A 40 42V'iSg r. 
extrafeine 1 8 Va 22 1/2 25 27 «A 30 32 V2 35 37V2 40 42V2 47Va52y2Sgr. 

— von Stahl, zu Handwaagen, 

Länge des Balkens 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 20 ZoU 



ä Stück 16 18 22 25 27 30 33 35 37>/s 40 42 V2 45 

WaageSChaalCD, von feinem Silber, 



50 55 Sgr. 



zu Gran 



2 Drchm. V» 1 Unze 



geschnürt und ajustirt ä Paar IVeThl. 2^/b 3 Thl. 
— von Porzellan, Durchmesser IV2 2 



5 7 Thl. 
2V2 8V2 ZoU 



geschnürt und ajustirt ä Paar 5 8 10 36 Sgr. 
mit auf beiden Schaalen eingebr. Signatur ä P. 10 13 15 

4 4ya 5 6 7 Zoll 



42 Sgr. 



— von Hörn, 

Durchm. 1 V/2 2 2Va 3 3V3 



äP aar 3 4 6 8 10 15 17 Va 20 25 36 45 Sgr. 

geschnürt u. ajustirt 7 Va 9 10 12Va 15 20 22V2 27'/ä 35 47V2 55 Sgr. 

— mit Messingbügeln zu Tarir- und Recepturwaagen, 

Durchmess er 3 3Va 4 4Va 5 5Va 6 7 Zoll 

äPaarlVs 2 2'M 2'/% 2% 2V6 3 4 Thl. 

WaagaSChaalenteiler, in die Tarirwaageschaalen zu legen, 

von feinem durchsichtigen Hörn, dünn und mit Kand, 
Durchmess er 4 4Va 5 Zo ll 

k Paar 21 22 23 Sgr. 

Wasierbad-Abdampf* nnd Koch-Apparate, siehe Seite 48 und 49, 

82 bis 87 und 100. 
WaiierbildllBgl-ApptTate, siehe Seite 62, No. 505. 
WaaiarieriOtSlBgt*Apparate, siehe Seite 61, No. 497 bis 504. 

20 



Thl. 



Sgr. 



9 



Dritte AbtheiluDg. 



1817 

1818 
1819 

1820 

1821 

1822 
1823 
1824 

1825 
1826 

1827 
1828 
1829 

1830 



Physikalische Apparate, Instrumente 

und Geräthschaften. 

Umfassend die Lehren 

der Akustik, Araeometrie, Astronomie, Electricität, Galvanisraus, Hydrostatik, 
Magnetismus, Mathematik, Mechanik, Optik, Pneumatik, Wärme etc. 

Tbl. 



1831 
1832 
1833 
1834 

1835 



Accordsirene, nach Dowe, bestehend aus einer mit vielen Oefinun- 
gen versehenen Scheibe k 

Achathatchen ä Dutzend 2y2 Thlr., ä Stück 

Achromatische LiDSCn, von drei bis sechs Linien Durchmesser, vier 
bis zwölf Linien Brennweite ä 2 bis 

Achromatische Prisma, von Aragonit,Bergkrystall, Doppel- 

spath und Turmalin, nach Grosse und Reinheit k 2V^ bis 

— bestehend aus einem Crown- und Flintglas -Prisma, in Messing- 

fassung mit Chamier k 

— auf Messingstativ k 

— aus zwei Crown- und einem Flintglas-Prisma bestehend, auf Stativ 

— aus zwei gleichseitigen Prismen von Crown- imd Flintglas neben 

einander befestigt k 

— dieses auf Stativ mit Chamier von Vh bis 

Adhäsionsplatten, von Metall, Glas und Holz, sechs Stück mit 

Haken zum Anhängen k 

— von Messing, 372 Zoll, genau zusammengeschliffen . . ä Paar 

— von Glas, genau zusammengeschliffen ä 3V3 bis 

Aeoline, nach Marx, Apparat zur Darstellung der Klangfigureu, auf 

dünner Cautschoukplatte ä 5 bis 

Aeolsharfe, im Zimmer oder hn Freien aufgestellt, bei geringem 

Luftzug harmonische Töne anstimmend ii 5 bis 

Aeorostate, von Goldschlägerhaut und Collodium, siehe S. 75, 

No. 695 und 696. 

Amalgam, zu Electrisirmaschinen ä Loth 

Anamorphosei, optische, vier Stück auf Holz k 

— katroptische, mit einem Kegel- oder Cylinderspiegel . . k 
AnamorphOSitOhe Bilder, zwölf Stück verzerrte Bilder, welche unter 

einem bestimmten Winkel angesehen, richtig erscheinen . k 
AiatomlfOher HebOf) zur Erläuterung des hydrost. Paradoxons 3 bis 

20» 



20 



12 

12 
16 
18 

5 
15 

3 

4 
4 

8 

6 



2 
5 



Vit 



20 



2 
25 



ßeräthseha/tm ete. von Warmbrnim, Oniliti * Comp, in Berlin. 



167 



1855 



1856 



1857 



1858 
1859 

1860 
1861 

1862 



1863 
1864 



1865 



1866 
1867 
1868 



1869 

1870 
1871 

1872 

1873 



Apptrtt) zum Beweise des Druckes der Flässigkeiten von 
unten nach oben ä 

— zur Messung des hydrostatischen Drucks auf dem Boden 

verschieden geformter Gefässe von gleichem Durch- 
messer, mit vier verschiedenen Aufsätzen, nach Haldat ä 

— zur Erklärung der Gesetze über den Ausfluss der Flüs- 

sigkeiten durch verschiedene Oeffnungen, nebst ver- 
schiedenen Ausflussröhrchen, nach Reichhaltigkeit & 5, 6 bis 

— zur Erläutenmg des Seitendrucks der Flüssigkeiten ü6bis 

— zur Bestimmung^er Ausflussmenge des Wassers, aus einem 

kupfernen Gefäss mit Glas-Scala bestehend ä 

— zur Untersuchung der Capillarität, nach Gay-Lussac . & 

— zur Untersuchung der Dichtigkeit der Wasserdämpfe, 

nach Gay-Lussac ä 

— zur Erläutenmg der Gesetze über den Druck der Flüssig- 

keiten auf die Grundfläche und Höhe, wobei der Druck 
auf die bewegliche Bodenplatte durch Gewichte bestimmt wird, 
mit vier Glasgefassen ä 15 bis 

— zum Beweise des Toricelli'schen Theorems ä 

— zur Lehre vom specifisohen Gewicht, den Gewichtsver- 

lust der Körper im Wasser zu zeigen, bestehend ans 
eineih cylindrischen Messinggefass, in welchem ein massiver 
Messing-Cylinder genau eingeschliffeu ist ä 

— zur Bestimmung des specifischen Gewichts, bestehend aus 

einem Glaskol beben mit eingeschliffenem Thermometer, ange- 
blasenem Glasrohr und aufgeschliffener Kapsel, in Papp-Etui ä 

— zur Bestimmung der Dichtigkeit der Luft • . • . ^ 8 bis 
-T- um die Diffusion der Gase zu zeigen (Fig. S. 158) ä 6 bis 

— zum Beweise des Mar iotte 'sehen Gesetzes, bestehend aus einem 

Cylinder auf Eisenfuss mit Stahlhahn, nebst einem graduirten 
Rohr und Hahn (Fig. siehe Seite 158) ä 

— derselbe, bestehend aus einem zweischenkligen Rohr und graduirtem 

Stativ, mit Angabe des atmosphärischen Drucks . . . • ä 

— zum Beweise des Dalton'schen Gesetzes, nach Magnus ä 12b. 

— um den Widerstand der Luft zu zeigen, mit sechs Flügeln, 

die auf die verticale Seite gedreht werden können . a 3 bis 

— zum Beweise, dass der Druck der Luft nach allen Seiten 

gleich ist ä 

— um die Schwingungsart einer tonenden Luftsäule sicht- 

bar zu machen 4 Tbl.; nach der diatonischen Tonleiter 
7 ThL; nach der chromatischen 12 Thl.; f&r Dreiklang 



ThI. 
1 



Sgr. 



15 



12 
10 

6 
24 

18 



18 
35 



3 

10 

10 



10 

5 
15 



10 



15 



15 



15 



PhanaaceuiUeke, detmUdu und phjftikalüeht Apparats, Jkttnimmte, 





1874 
1875 



1876 

1877 



1878 
1879 



1883 
1884 



Appirat, für die Lougitudinalsjchwinguiigea k 

— für die Interferenz der Klangfigiiren, mit Zwinge, Glasplatte 

und Stativ, nach Hopkins ä 

— zur Erläuterung der Schallwellen, mit drei verechiedenen 

Wellen-Systemen (siehe Eisenlohr, Fig. 202) . . . . i 

— zur Erläuterung der Fortpflanzung des kreisförmig-pola- 

risirten Lichtes (siehe Eisentohr, f^g. 307) . . . . k 

— zur Erklärung der Fortpflanzung des Licfat8(Ei8enl. F.236) 

— lotetforcni'ipparit, mit sechs Wellen-Systemen . . & 8 bis 

— um die Verbreitung des Schalls in Dämpfen und Gasen 

zu zeigen i> 10 bis 

-— um die absolute Schwingungszeit vermittelst gezi^mter Räder 
XII zählen, nach Savart (siehe Pouillet;, Fig. 439) . . ä 

— zu de» Chladui'schen Klaugfiguren, mit drei- und vierecki- 

gen, runden und länglichen Holz-, Metall- und Glasscheiben, 

nehst Violinbogen, Schraubzwinge etc ä 

• zur Erläuterung der Brechungswinkel, bestehend ans einem 
balbnmden Gefass mit getheiltem Kreis« . . . . ik 8 bis 

— zur Erklänmg>,der complementairen Farben, mit Ubrweik 

und vienccIiDfarbigen Scheiben i 

— zur Dnrsti'llung der Interferenz des Lichtes, mit Blenden, 

farbigen Gläsern und zwei Planspiegeln auf Stativ«n . . k 

— de^leichen, mit eiueui einfachen Heliostate k 

— zur Demonstratiou des Brechungsgesetzes ä 

— zur Daisteliin^ der doppelten Strahlenbrechnng, 

nacb Fresoel, aus sieben rechtwinkl. Glasprismen etc. bestell. 

— znr Untersuchm^ der RefleetionnndRefraction der Licht- 

strahlen, nüt Koiüeo, Oioptei, ^^^«äfCM&'Kx'm <te. W^>itt 
— dntelbe, in einfibduTec ConAruc&oii, ■von 'S. «\» . - - . - V\>^ 



ThLSfi 



I! 



Oeräthtcha/len etc. von Warmbmiui, ftniliti ft Comp, in Berlin. 



1892 
1893 



1896 
1897 



1902 
1903 

1904 

1905 

1906 

1907 
1908 



1909 
1910 



Apptrtt, zu den Versuchen Aber die Analyse des Lichts, 

enthalteud ein Heliostat, Glasprismen anf Stativ, eine Sammel- 
linse, einen E^hm mit Schiebern, farbige Gläser ete., nach der 
Güte der Linsen a 35 bis 

— mit drei Planspiegeln, zur Vereinigung und Mischung 

zwei oder drei prismatischer Farben ä 

— mit sieben Planspiegeln, zur Vereinigung und Mischung 

mehrerer prismatischer Farben und ziu" Wiederher- 
stellung des weissen Lichtes, auf Stativ ä 

— um die Polarisations-Erscheinung durch Wärme iui 

Glase zu zeigen ä 2'/^ bis 

— znr Messung der Wärmeleitung, nach Tonrier . . . . ä 

— zur Untersuchung der latenten Wärme, nach Deprez . a 

— zur Bestimmung der latenten Wärme, nach Brix . , . ä 

(siehe Müller-PouiUet, I8Ö8, Fig. 547.) 

— zur Darstellung über die abweichende Fort- 
pflanzung der Wärme in verschiedenen 
Metallen, mit den nöthigen Stäben u. Therm, ä 

— desgleichen, nach Ingenhouse ä 

— zu den Versuchen der Ausdehnung der Me- 
talle, mit getheiltem Gradbogen, den verschie- 
denen Metallstangen und Spirituslampe ä 8 bis 

— zur Lehre von der Ausdehnung der Me- 
talle, bestehend aus Messingkugel und Ring k 

— desgleichen, grosses Stativ auf Mahagonibrett ä 

— zur Bestimmung der Dichtigkeit der Was- 
serdämpfe, nach Gay-Lussac (Eisen). F.382) 

— znr Lehre der Wirkung der Dämpfe bei 
Dumpfmaschinen, best, aus einem Glascylindcr 
mit Messingf., nebst Kolben und messing. Halter 

— zur Beobachtung der atmosphärischen Elec- 
tricität, nach Kommershausen , k 15 bis 

— zum Electrisiren der Augen, durch Ausströmen der Electri- 

cität aus vielen kleinen Spitzen n 

— zum Beweise der Schnelligkeit des clectriscben Lichts ä 

— zur Untersuchung der Electricität der Mineralien, mit 

mehreren Stängchen Doppelspath, isolirten Stativen, Pincetten 
von Messing, Stahl etc., nach Hauy ä 

— znr Erzeugung des electrischen Lichts, nach Davy ä 4^1 bis 

— zur Eraeagnug des eleotrischen Lichts im luftleeren 

Raame, nscli Davy ä 6'/>, 12 und 



160 



Pharmaceutuche, chemiiche und pkyfikalische Apparate, Initrumenle, 



1911 

1912 
1913 

1914 

1915 

1916 



1917 
1918 

1919 

1920 



1921 



1922 



1923 



1924 



1925 

1926 

1927 

1928 
1929 



Tbl. 



I 



5 
4 

8 

10 



/ 



7 
4 

10 



Apparat, vum Durchbohren einer Karte im luftleeren Räume, 
nach Tremmery & 

— um die Vertheilung der Electricität zu zeigen ä 3V2 bis 

— zur Beobachtung der Entgegenstromungen der positiven u. 

negativen Electricität im luftleeren Räume. . • ä 

— um die Erscheinung der Electricität im luftleeren Raum 

zu zeigen a 

— um die Anhäufung der Electricität auf der Oberfläche 

zu zeigen ä 

— 61tth-Apparat| nach Davy oder Wollaston, mit Kohlen- 

spitzen mittelst galvanischem Stroms zu entzünden, 
mit Hahn, zum Aufstollen auf den Teller der Luftpumpe ä 5 bis 

— derselbe, nach Frick, mit einfacherer Construction . . . . ä 

— derselbe, die Kohlenspitzen im luftleeren Raum zu ent- 

zünden ä 6 bis 

— derselbe, zum Fixiren und Glühen von Drähten durch 

Galvanismus. ä 

— zur Demonstration der Sprengungen durch Galvanisch- 

Erglühen eines Platindrahtes mittelst Pulver oder 
Schiessbaumwolle k 

— zur Ermittelung der Wärme-Entwickelung in Metall- 

drähten (siehe Pouillet, Fig. 234) k 

— zur Vergoldung auf galvanischem Wege, nach Mitscher- 

lich, bestehend aus vier Elementen nebst Verbindungsklemmen 
und Leitungsdrähten k 

— desgleichen, nach Eisner und Jacobi, bestehend aus zwei Ele- 

menten nebst Klemmschrauben und Leitungsdrähten • • k 

— 6alTaililCll*magD6tiS€hery mittelst welchem ein weicher in 

Hufeisenform gebogener und mit Seide besponneuer Kupferdraht 
umwickelter Eisenstab so zu kräftigen, dass er über 100 Pfund 
trägt, mit Gestell k 

— Galfanoplastischer, zum Copiren von Münzen, Medaillen etc., 

nach Grösse des Apparats (Fig. siehe Seite 158} . . ä 1 bis 

— 6al?ailoplaitiS€lier, mit Boussole, um die Stärke des galva- 

nischen Stromes zu messen ä 6 bis 

— zum Beweise, dass durch Galvanismus sowohl Kälte als 

Wärme erzeugt wird ä 

— zu Nobili's Farbenringen k 

— nach Ampere, um das Verhalten galvanischer Strome 

zu zeigen^ mit Gyrotrop, vei^olde^X^xi li^\;€ni \MQji Stativ^ , 



10 



8 

8 
4 



\ 



Geräthscha/ten etc. von Warmbruniii Quilits & Comp, in Berlin. 



lei 



1931 
1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 



1930 AppaiAti nach Du Bois-Reymond, für die Erscheinungen des 

Muskelstroms, complett mit allen ci*forderliehen Apparaten 
und Vorrichtungen ä 

— um die Inclination der Magnetnadel zu zeigen . . ä 

— nach Frick, um das Rotiren des Magneten um seine Axc 
zu zeigen, wenn der Strom lündurch geleitet wird . . ä 

um die Rotation eines Magneten um einen festen 

Strom zu zeigen a 8 bis 

— nach Arago, um die Wirkung einer rotirenden Kupfer- 
scheibe auf die Magnetnadel zu zeigen, mit Theilung k 

— zur Bildung schöner magnetischer Curven, bei starken 
Magneten anzuwenden ä 

— nach Faraday, um die Rotation des Magneten unter dem 
Einfluss electrischer Ströme zu zeigen . . . , ä 

um das Rotiren des Quecksilbers um einen Electro- 

magneten zu zeigen ä 

um zu zeigen, dass sich der Erdstrom rechtwinklig 

zur Ebene der Inclinationsnadel befindet . . . ä 
(Müller-Pouillet, 1858, IL Theil, Fig. 312.) 

zum Faraday 'sehen Versuch, über die Drehung der Po- 
larisations-Ebene durch Magnetismus a 

— nach Babbage, um durch rotirende Metallscheiben 
Magnetismus zu erregen, bestehend aus vier Scheiben 
von verschiedenen Metallen ä 

1941 Archimedische WaSSerSChraabe, mit schwimmenden Rädern ä 16 bis 

1942 AltatiSChe Hadel^ zwei Magnetnadeln auf einer Axe . von 2V2 bis 

1943 Astronomische DarstellUDgen, als: die merkwürdigsten Planeten, 

Nebelflecken, Milchstrasse, zur Erklärung der Jahreszeiten, 
Tageslängen, Mondphasen etc., auf Gläsern in Schiebern und 
zur Darstellung des Tages und der Nacht, welche durch eine 
Latema magica sich in beliebiger Grosse mit vorzüglicher 
Schärfe zeigen lassen i\ 15 Thlr.; mit der Latema magica ä 
mit der argantischen Lampe ä 

1944 AttWOOd'S FallmaSChinCi zur Demonstration der Gesetze des freien 

Falls der Korper, mit zwei Rädern und einem in Zollen ge- 
theilten sechs Fuss hohen Gestell ä 20 bis 

1945 vorstehende mit Sekundenpendel und Selbstauflösung, die Ge- 
setze des freien Falls der Körper zu zeigen . ä 30, 40 bis 

1946 diese mit Uhrwerk zum Sekundenzählen und einer Vorrichtung 

zur Selbstauflosung, die Schnur über FrictionsroUen gehend 
(Fig. No. 1946 siehe Seite 158) ä 50 bis 

21 



Thl. 



Sgr. 



1939 



1940 



70 
3 



10 



10 



8 



12 
18 
5 



23 
30 



30 



50 



80 



15 



15 



20 



162 Pharmaceutiache, chemische und physikalieche Apparate^ Inetrumente^ 



Tbl. 8gr. 

1947 Auge, kflnstliches, von Elfenbein, zum Zerlegen, vorzuglich fär 

den Unterricht k 

1948 — optisches, um zu zeigen, wie ein Bild von Aussen auf die Netz- 
haut geworfen wird, mit Brillenglasern und drei verschiedenen 
Linsen zur Darstellung der Wirkung der Augengläser ä 4 bis 6 

1949 Ballon, von Glas, um das Gewicht der Luft direkt nachzuweisen ä 7 

1950 Barlow's rotirendes Rad a 5 

1951 — geslhntes Rad a 4 

1952 Barometerprobe, zur Luftpumpe ä 2 15 

Barometer, siehe Seite 75, No. 700 bis 712. 

1953 BarometerrOhren, zur CapiUardepression, mit zwei communicirenden 

Rohren von circa einer und sechs Linien Durchmesser, auf 
Gestell befestigt ä 8 

1954 Baro-Thermometer, nach Geisseier ä 40 

1955 BataviSOhe GlasthriDen, die Sprödigkeit des Glases zu zeigen ä Dtz. 

1956 Batterieen, electriSOhe, in einem eichenen Kasten eingestellt, 

mit 4 4 6 6 9 9 F laschen 

Hohe 6 8 6 8 8 12 Z oll 

Durchmesser 2 2'/3 2V2 3 3V2 4V2 Z oll 

ä Stück 6 8 10 12 14 20 Sgr. 

1957 — galYaniSChe, nach Grove, mit Platinblech, 

Hohe ci rca 6 4 2Va Z oll 

Durchmesser 3 2 V/2 Zoll 
das Element complett 6V2 472 272 Tbl. 

1958 mit 18 Quadratzoll Platinoberfläche, das Platinblech nach 

Poggendorff's Angabe S formig gebogen, complett, mit 
Thon-, Zink- und Glas -Cy linder, nebst Schraubenklemmen k 

1959 sechs Elemente durch Leitungsdrähte mit einander verbun- 
den, in einem polirten Kasten ä 30 

i960 nach Smee, bestehend aus doppelten Zink -Einsätzen, Glas, 

Thonzellen und silberplattirten Platten, Höh e 6 4 Z oll 

Durchmesser 4 2V2 Zoll 



1961 



1962 
1963 
1964 



das Element complett 4^/8 3 Thl. 

nach Daniell, Kupfer -Zink -Elemente, 

No. 12 3 4 
Hohe des Glases 10 7 5'/2 4'/« Z oll 
Durchmesser 6 4 4 3 Zoll 
' mit Klemme, complettes Element 3 V2 172 1 V* Thlr. 

6 Elemente, von Kupfer und Zink, compl. nach Grosse 8 bis 12 

von Eisen und Zink, compL mit Glas- und Thon-Cylinder k 2 

aus sechs Elementen bestehend k \2 
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1965 



1966 
1967 



Batterieeo, galTaniscke, nach Buusen, Kohlen-Elemente, 

Zink -Einsatz mit Polschraube, Kohlency linder, Glas- und 
Thonzelle, Kohlen-Elemente mit einfacher Kupferfassimg, 

No. 654321000 
CyUnder-Höhe circa 2 3 4 5 6'/» Vit 8 12 Zo ll 
„ Durchm esser l'A 2 2V« 3 3 3'/^ 4 6 Zo ll 
das Element co mplett 20 26 30 35 40 45 55 185 Sg r. 

mit starker KupferfaMungz. Abnehmen i>/ii 1 IV3 l'/a IVa 2 2V3 7 Thl. 

Tllon*Cylinder, von feinem porösen Porzellanthon, 
Höhe l'/s 2V2 33/4 4 4'/i 5 5'/« ö'/a 6 6 G'/a 7 8 10 Zoll 



Thl. Sgr. 



1968 



1969 



1970 
1971 



1972 



1973 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 



Durchni. «/» Vk l'/a 2 



2 



2 23/4 2Vi 3 3 3 3 3 '/i Zoll 



ä Stück 1 11/4 13/4 2 2V2 3 3</« 4 41/3 & ö'/a 6 

Thon-Zellen, viereckige zu den Kohlenrollen, 
No. 8 7 6 5 4 3 2 



8 10 Sgr. 



ä Stück 2Va 3 3'/» 

Kohlen'Cylinder, 



4'/» 



7'/2 



No. 
Höhe 



6 



3 



1 







15 Sgr. 



00 



5 6ya Vit 8 



Durchmesser l'A 2 278 3 



3V« 



12 Zoll 
6 Zoll 



einfacher Glühung 4 5 7 7'A 10 12 Va 15 50 Sgr. 



doppelter Glühung 5 6Vi> 9 

Kohlen*Rollen, massive, 

No. 8 7 6 
Höhe 3 4 5'/« 



10 12'/» 16 20 60 Sgr. 



8 8 



Durchmesser IV* l'A l'/a 



12 Zoll 
3 ZoU 



ä Stück 6 7'/a 9 10 12 

Kohlen*Platten, massive, viereckige, 
Länge 4 5 6 7 



16 20 36 Sgr. 



8'/a 



10 



12 



14 ZoU 



Breite 1 l'/a l'/a 



2ya 37» - 5 



8 Zoll 



Dicke '/« 



•/« »/4 



3 



'A 



l'A Zoll 



k Stück 6 7V« 9 10 12 12'A 22Va 30 Sgr. 
Batterieen, galTanokanitiSChe, bestehend aus acht Zink- und sechs 

Kohlenplatten ä 

Becher dei TantalnS, von Messingblech oder Glas. . ä 1 bb 

Berganlaofender Cjrlinder ä 

BerganlaOfender Kegel, mit Bahn, polirt, mit Stellschraube . . k 
ohne Stellschraube ä 

Bergkrystalle, zu Polarisations-Versuchen ä 1 bis 

Bergkrystall'PlatteD, rechts und links drehende ä 

welche die Hyperbole oder Parallelstreifen zeigen . ä 2 bis 

BlflUr*D]ritBOBeter, nach Weber It 



20 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
4 
32 



15 
15 
15 
15 



164 PharmaoeutUehe, chemische und phyalkälieche Apparate^ Instrumente^ 



1982 BengnngS-Apparat, mit dem offnen Fernrohr anzuwenden, zur De- 

monstration der verschiedenen Fernrohre und Microscope, auch 
mit Anwendung des Polarisations- Apparats mit zwei schwarzen 
Spiegeln, nebst den Sc hwerd 'sehen Figuren, Drahtgittem 8 bis 12 

1983 — nach Prof. Hagenow, ein Patent-Dicatopter zum Zeichneu nebst 

Erläuterung ä 18 

1984 — für die Beugung des Lichts, Whea t st one's Rotations- Apparat a 25 

1985 Blasebalg, mit Windlade für die Akustik, mit Vorrichtung zum Ver- 

starken des Luftstroms durch einen angebrachten Hebel zu 
fünf Pfeifen ä 12 bis 14 

1986 — mit Glaswänden zu fünf Pfeifen al8 

1987 — dergleichen, grossere für akustische Versuche .... ä 25 bis 35 

1988 Blenden, geschwärzte Metallplatten mit einer oder mehreren Spalten 

zum Durchlassen einzelner Bündel Lichtstrahlen . . a 1 bis 

1989 Blitzrad, nach Dr. Neff, zur beliebigen Unterbrechung des galva- 

nischen Stroms a 10 

1990 mit Gyrotrop, complett ä 25 

1991 BlntcircnlationS-Apparat, durch das hydrostatische Gleichgewicht 

der Flüssigkeiten in Bewegung gesetzt, zur Versiunlichung der 
Circulation des Blutes im menschlichen Körper, von Glas, in 
Holzkistchen ä 3 

1992 — kleinere, gleicher Construction a 2 

1993 Bohnenberger's Apparat, zur Erklänmg über die Gesetze der Um- 

drehung der Erde um ihre Axe älO 

1994 Bologneser Flaschen, die Sprödigkeit des Glases zu zeigen ä Dtz. 

1995 Bonssole, einfache, um starke galvanische Ströme zu messen h 2 bis 

1996 — mit einem Maassstab und Magnet zu Versuchen über Total Wir- 

kungen des Magnets ä 5 bis 

1997 BonSSOlt^S Farbenkreisel, zur Erläuterung der complementairen 

Farben, mit Gestell, Scheibe und Farbenscheiben . . . , k 

1998 Bregnet'S Hetall-Thermometer, mit einer dünnen Spirale aus drei 

Metallen zusammengesetzt, mit Glasglocke (Fig. siehe S. 167) a 24 

1999 Brenngl&Ser, zwei bis drei Zoll Durchmesser, in Argentan- oder 

Messingfassimg ä 25 Sgr., 1 und 

2000 Brillantenwaage, Karatwaage, nebst Gewichten, Pincette und Löffel, 

in sauberem Etui in Mahagonikasten auf Stativ 
4V3 Thlr. 5«^Thlr. 6V2 TlOr. 

2001 — in Mahagonikasten, zum Aufstellen, mit Säule und Arretirung 8 bis 10 

2002 Galibrir*Instrninent, nachParrot, zum Graduiren der Glasrohren k 2 
8008 Oalorlneteri nach Lavoisier, zur Bestimmung der Wärme-Capa- 

citat fester und flüssiger Körper . von 11 bis 16 



ThlJ Sgr. 
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2004 Calorinator, nach Ruiiiford, zur Bestimmung der Wärme-Capa- 

citat bei luftförmigen Körpern ä 10 bis 

2005 CAlorimotorOD, nach Hare, bestehend aus spiralförmig gewundenen 

Zink- und Kupferplatteu, nebt Glascylindem . . . ^ 4 bis 

2006 Camera clara, mit matter Glastafel . ä 2, 4, 6 bis 

2007 zum Zeichnen nach der Natur eingerichtet, mit convexen 

Gläsern, sowie mit sämmtlichcn dazu gehörenden Geräthschaflen 
2008 Camera Incida, nach Wollaston, mit einem Sömmering'schen 

Spiegelchen ä 10 bis 

2009 Camera ObSCara, Durchm. der Objecte 36 43 45 48 54M illim. 

ä Stück 5 6'/^ 7V« 9 12Thlr. 

2010 nach Chevallier, zur Aufnahme von Landschaften, in welcher 

ein Glasprisma mit einer convexen Cathetenfläche die Stelle 
des Spiegels und des Convexglases vertritt, nebst einem 
Zeichnen -Tischgestell zum Zusammenlegen und Mantel, um 
beim Zeichnen das Tas^eslicht abzuhalten. Gnmdfläche 54 Milli- 
moter, Brennweite 65 Centimeter, Höhe 130 Centimeter ä 15 bis 

2011 Capellchen, von Holz- und Kuochenasche .... ä Dutzend 

2012 — von Thon, nach de Baillif ä Dutzend 

2013 Capellenformen, nach Plattner, von Buchsbaumholz . . k 

2014 — — von Messing ä 

2015 Capelleostative, nach Plattner, zum Abtreiben des Silbers mit 

zwei Capelleneisen und zwei Stempeln k 

2016 CapillaritktS-Apparati um zwei Glasplatten unter einen beliebigen 

Winkel zu stellen k 

2017 CapillarrOhreD, zehn Stück in einem Mahagoni-Holzgestell mit Glas- 

oder Porzellankastchen k 

2018 CarteiianiSCber TaVCber, mi t 12 3 Figuren, in Cylinder, 

k Stück 6 9 12 Sgr. 
2019 in Form eines Ballons mit Gondel, in Cylinder . . ä 1 bis 

2020 CentrifngalmaicbiDe, nach Biot & 18 bis 

2021 — mit zehn vcrs(;hiedeuen Aufsätzen, um die Fliehkraft fester und 

flüssiger Körper, sowie die Abplattung der Erde zu zeigen 35 bis 

2022 Cbiieaiacbe Treppenateiger, mit 3 4 5 Stu fen 

a Stück %-l iVe 1% Thlr. 

2023 Ckladni^a KlangacbeibeD, einzelne, von Messing . . voul'/ibis 

2024 — dieselben, von Glas von 12y« Sgr. bis 

2025 Chroioacop, von Hipp, um die Geschwindigkeit der Geschütz-Ent- 

ladungen zu messen k 

2026 0#mmillairei4e RSbreo, ein System von sechs verschieden gebo- 

genen Rohren, auf Gestell von polirtem EiQhenhok • . • ä 



Thl. 

14 



5 



Sgr. 



8 



30 



12 



25 



1 



12 



1 
20 

40 



60 



18 
6 

12ya 
15 

10 



10 



15 



lee 



Pharmaceuiisohe^ chsmisehe und physikalische Apparate^ Instrumente, 



2027 
2028 
2029 



2030 



2031 



2032 
2033 
2034 
2035 

2036 

2037 



2038 



2039 
2040 



2041 
2042 
2043 

2044 



Conipa886, mit Gradbogen, Grubeu-Compass von 6 bis 

— von Breithaupt, zum geognostisehen Gebrauch ä 

— geologische, in Form einer Uhr, die Verschiebung an der Seite, 

mit Zeiger der Abweichung, die untere Fläche auf Messing 
und getheilt, die Magnetnadel auf Achat spielend, die innere 
Einrichtung ist in Grade getheilt, 

Durch messer 2'' 6''' V %"* 2'' W' 

ä Stück 6V2 Th 9 Thlr. 

— nmde, in Form einer Uhr, von Messing und versilberter Grund- 

fläche, ly^ Zoll Durchmesser ä 

— in Messingkapsel, rund mit Deckel, die innere Grundfläche auf 

Papier getheilt, 

Durchmess er 48 54 61 68 75 80 MiU im. 
ä Stück 1 IVe IV3 V/2 IVc 2 Thlr. 

— runde, in Dosenform, Durchmesser 35 45 Millim. 

ohne Suspension ä22'/a 25 S gr. 

mit Suspension ä 27 V2 30 Sgr. 

auf Achathütchon, mit Suspension ä 35 40 Sgr. 

mit ganz getheilter Grundfläche, auf Achat- 
hütchen spielend und Suspension .... si42V« 50 Sgr. 

mit getheiltem Kreis- und Magnetstäbchen, auf 

Achathütchen spielend und Suspension ä 50 65 Sgr. 

— viereckige, in Mahagoni-Holz-Gehäuse von circa 2'/» Zoll Durch- 

messer, mit und ohne Suspension, die Gnmdflächen-Eintheilung 
auf Papier oder versilberter Platte . . . von 1, 2, 3V« bis 

— Scc-ConpaSSCy mit Windrose, welche stets horizontal hängen, 
No. l 2 3 4 5 6 7 8 



9 ^ 



Durchm. 48 54 61 68 



75 80 65 llOMiUim. 

Thlr. 



ä Stück IVa 1% 2 2V4 2V3 3'/6 4 5 

OompaiShtttchen, von Achat. . . . äStück 7 VaSgr.,^ Dutzend 

ConpeiSationspeDdel, halbe Sekunden schwingend, mit Compcn- 

sation der Ausdehnung durch Wärme, mit Messing- nnd 

Stahlstäben ä 10, 12 bis 

— mit durch die Wärme verschiebbarem Aufhängepunkt . . . ä 

— in einfacherer Gonstruction ä 

OonpretsioiSbrUDlieil, von Glas und Messing, welcher durch 

den Druck der Luft springt, mit einer Compressionspumpe a 

OompreSSionifenerzetg, von Glas, mittelst welchem Schwamm etc. 

leicht entzündet und gleichzeitig die Licht -Erscheinung beob- 

achtet werden kann^ circa % ZoW \atk^ . • . • . k S}h bis 



12 



15 
15 
5 

8 



/ achtet werden kann^ circa % ZoW \atk^ . • . • . k 3}h bis ( 4 ( 
JXM/ — von Messing Vi\\$«\v 



Girätfachaßen etc. von Warmbnmn, Qnilits ft Comp, m Berlin. 



2048 
2049 
2050 

2051 



2053 
2054 
2055 



2056 
2057 



2058 
£059 
2060 
2061 




lO 1998 2067 

OoaitaSSiODSpnmpen-TorrichtQDg, die Verdichtung der Luft durch 
die Bewegung eines htftdicht anschlicssonden Kolbens zu zeigen 
und durch aufzulegende Gewichte den Druck bestimmen zu 
können ä 

— nach Gay-Lussac, woran sich eine starke GlnBkugel, Blase etc. 

anschrnuben lasst & 

Co&d608Stot, siehe electricche Apparate. 

CoBni, nach Berzelius, Ton verzinntem Eisenblech . . . k 

COBT€X0 Gllier, zur Camera obscura ä 15 bia 

Conlomb'l Drehvaage, mit vertikal stehenden Metall schrauben und 

getheiltem Kreise h 16 bis 

Danpf* Apparat, nach Marcet, mit eingeschlossenem Barometer und 

Thermometer, um den Druck der Dämpfe zu bestimmen . ä 
DanprCTliadet, zur Erläuterung der Dampfmaschine, mit Kolben 

und Schliesswerk a 

Daaimettr oder lanometer, siehe Lufltpumpen-Appamte. 
DftCkgläScken, für microscopische Objecte, in Kästchen äDtz. 7'/3 bis 

DedlBationsnadel, InettaatioDinadel & 3, 4 und 

Declinatorinm imd Inclinatorlam, welches zugleich als astatieche 
Magnetnadel eingerichtet ist, mit Horizontalkreia, Vertikalkreis 
und Micrometerschraubc ä 

— zur Beobachtung der t^lichen Aenderungen der Magnetnadel k 
DiagOBalBiaS0kin6, zur I^bre vom Parallelogramm der Kräfte 

mit einer horizontalen Platte, einem in Grade getheilten Kreis 
von 18 Zoll Durchmesser, mit Rollen, Schnüren und Waage- 
schaalen ä 

— mit einem Kreis von 14 Zoll Durchmesser ä 

— mit kleinem, vertical stehendem Kreise, mit Schnüren und Gewichten 

— mit zwei Hämmern nebst elfenbeinernem Ballen k 

DlcksIBflltSI, zur genauen Messung kleiner Körper ä 

DIfteiaitlal'TkeiBomatet, nach Leslie, auf Stativ . . & S bis 



Pharmaceutiteht, chtmi$cha und physikaliBche Apparatt, Inüfümmie, 



t^^^f~~* 




2063 

2064 
2065 
2066 
2067 



2070 

2071 
2073 
S07S 
3074 
2076 

8076 



Daniel's ietker-Hygrometer, siehe Seite 177, No. 2258. 

Doppelspatb, zu optischen Versuchen etc., in Stücken von 1 bis 

pro Ffuutl 6 und 
DrftktBpirftte, unch Elias, in verscliicdeneii Grössen . von 3 bis 

DTnimometei, bis öO Pfund Trngkraft ä 6 bis 

— nach Munkc, welcher die Zugkraft bis 800 Pfiuid angiebt . ä 

Ebene, gilliUische schiefe Ebene uder Plannm inclinatom, 

bestehend aua Maassstäben, Schrauben, Waagen und Kollen, 
zum Verschieben für das Gegengewicht, mit Vorriuhtuug die 
Hahn nach Belieben neigen zu können, zwei angebrachte Maass- 
stäbe geben die Ilypothennsc und eine Cathete in Zellen an 

(Fig. siehe Seite 167) ä 10 bis 

Eiieoloht'S electriSChe Spirale, znm Beweise des Nebenstroms ä 
(siehe Eisenlohr, Fig. 515). 

Ilectrlseke Appit&te, 

insllder, nach Henley, allgemeiner ä 5 bis 

— — mit Charnier, mit einem oder zwei gläsernen Hand- 
griffen ä 2 bis 3 Thir,; einfache , . . von 15 Sgr. bis 

Baltnoier, auf Gestell h. 

Blitxflascbe ä 2>A bis 

BlitxsiaDge oder ScblaOgenlinie, in mehreren GrÖBäen k2h. 

Blltxtafel r/>Thlr.; diese auf Gestell & 

ElectriSCbei Coideiiator, aus zwei Über6missten Messing- 
platten, isolirtem Stativ und Handhaben bestehend i 6 bis 
FlaiCben, die sich selbst entladen ft, 3 bis 

— mit leuchtender Vera^ÄtVam^ABWiVft, toä 
Belegung 



v\%V 
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Ilectriscke Apparate, 

2078 Flugradi doppeltes, in entgegengesetztem Lauf . . . . ä 

2079 Franklin'sche Tafel, auf Stativ (Fig. siehe S. 168) ä IVa bis 

2080 — mit plastischer Schaukelfigur ä 

2081 — von Messing, zerlegbar, mit isolirtem Handgriff . . ä 

2082 GlasbflSGhel ä 

2083 Glockenspiel, mit drei und mehr Glocken . . ä 3V2 bis 

2084 Goldregen und Kngelkagel ä 

2085 Hollnndermarkkugeln a Dutzend 

2086 — vergoldet oder versilbert ä Dutzend 

2087 Isolirgtnbl ä 2'/^ bis 

2088 Isolirteller, von Glas, mit Glasfuss ä 1 bis 

2089 Kanone, von Messing, auf einer Lafette und einem Kasten 

mit Electrophor ä 

2090 Lani'sche lessflascke ä 

Leydener (Kleist'sche) Flascken, einzeke S.28,No. 107u. 108. 

2091 — kleinere, armirt ä 17V2, 25 Sgr. und 

2092 — in einem Kasten als Batterie verbunden 4 St. 9 Stück 

(Fig. siehe Seite 170). 6-9 Th. 12-18 Th. 

2093 laassflascke, electrische ä 

2094 Hflkle, electrische ä 1 bis 

2095 Nadel, electrische, auf Achat spielend, in Etui . • . . ä 

2096 — mit mehrfach gewundener Spirale, auf isolirtem Stativ ä 

2097 Papier, electrisches ä Blatt 

2098 Fistole, electrische ä 

2099 Puppen, von Holundermark, nach Grosse von 10 Sgr. bis 

2100 Pnppentanz, mit den nothigen Vorrichtungen . a 2, 4 und 

2101 Scknetterlinge, zwei Stück, welche mit Benutzung einer 

Leydner Flasche schwebend erhalten werden können ä 

2102 Sickel, electrische ä 

2103 Tkurm mit Blitzableiter, letzterer zum Abnehmen ä 4 bis 

2104 Trommel) electrische k 

2105 Terbindnngskette ^i 20, 25 Sgr. und 

2106 ZflndmaSObine, electrische ä 14 bis 

2107 Ileetriscker Lnft-Tkermometer, nach Riess (Fig. siehe S. 170) k 

2108 ElectrisirmaSChinen, mit Cylinder, Ketten und Flaschen ä 10 bis 

2109 — mit einer Scheibe von 30 Zoll Durchmesser, auf elegant polirtem 

Gestell, nach den neuesten Erfahrungen construirt (Fig. S. 171) 

2110 — mit Scheibe, Durchm .24 20 18 15 14 12 11 10 Z oll 

ä Stück 60 45-50 40-45 35-40 20-25 18 12 8 Thl. 

2111 — dergleicheii, mit Glascylinder ä 30 bis 

22 



'Xhl. Sgr. 



2 

3 
9 
6 

6 
l 



4 
2 

12 

4 



8 

5 

1 

16 

20 

50 

95 



65 



15 



10 

15 
5 
9 



3 


15 


1 


15 


1 


10 


2 


15 


— 


10 


1 


25 


1 


10 


6 





25 



Geräthaehafim eto. von Vumbnum, anfliti * Comp, tn BerKn, 



2134 

2135 

2136 

2137 

2138 

2139 
2140 

2141 

2142 

2143 

2144 



2146 
2147 



2148 
2149 



2109 3120 E13S 

EleetromagB9t0, nach Joule, das 120fache und darüber ihres Ge- 
wichts tragend, hohl, von 5 100 200-1600 P fd. Tragkraft 
ä Stück "5 15 18-55 Thlr. 

— grosse, Ton 20O bis 1000 Pfund Tragtahigkeit, mit SclmeUwaage 

und Stativ, um die Tragkraft messeu zu können . von 22 bis 

— auf Gestelle, Länge der Magnete 3 4 5 6 7 8 

k Stück 3 4 5V» 7 9 11 Thlr. 
Electromagnetischer Appaiat, nach Hhumkorff, von einfacher 
Coustruction, zu Faraday's Versuchen über Diamagaetismus 

nach Dr. N e ff, mit 80 bis 1000 Windungen, zur Erregung eiectr. 

Ströme durch Electromagnet nebst den IIülfs-Apparaten 25 bis 

Slectromagnetisober Hammer ä 4bis 

Electromagnetischer Kreisel, aus 2 Klcctromagneten der grösseren 
Coustruction bestehend (Fig. siehe Seite 170) k 

Electtomagnetiscli«r Rotations «Apparat, nach Fechner, für 

Flüssigkeiten ä 4 bis 

— — nach St öhrer, mit drei grossen vertical stehenden Magneten, 

complett, mit allen dazu gehörenden Requisiten . . , , ä 

mit einem siebenlamelligen liegenden Magnet und Pachytrop, 

zur Darstellung verschiedener Strom - Intensitäten, nebst meh- 
reren Neben- Apparaten k 

zu medicinischeiH Gebrauch, in einem Kasten eingelegt, mit 

Kurbeln, die Leitungsschnüre mit Handgriffen, Platten, Isolir- 
stäben, nach Grösse, Stärke und Beicblialtigkeit ti 24, 30 und 
ElOCtrOphoie, von Harz, Durchme sser 6 8 12 Zoll 

ü Stück l'A 2 4 Tbl. 

— von Glas k 

— ous Scheiben von geschwefeltem Asphalt-Gummi oder vulkanisirtem 

Cautscbonk bestehend, mit Deckel fi 2'A bis 

EleotrOflOOp, mit Strohhalmen, Goldblatt oder Markkugel . ü 3 bis 
ElOBentOlglat, enthaltend vier sich nicht vermischende Flüssigkeiten 

Ton Terscbtedenem speciBsoheu Gewicht . ä 
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Pharntaeeuti$ehe, chemUeke und phytUcaliiehe Apparate, Itutrununte, 



2150 



2151 



2152 



2153 
2154 

2155 

2156 

2157 
2158 

2159 
2160 



2161 



2162 



2163 



^Iff4 



7 



Fadenzähler, Lonpe, Leinwandprober, die Feinheit der Gewebe 

zu prüfen a 20 Sgr. bis 

Fall'Apparate, um leichte und schwere Korper im luftleeren Raum 

zugleich fallen zu lassen a 12 bis 

— drei Fuss lang, gleichzeitig so construirt, dass er den electrischen 
Funken im luftverdünnten Räume zeigt, und auch als Spring- 
brunnen zu benutzen ist h 8 bis 

Fallmascllilie, nach Attwood, siehe Attwood^s Fallmaschine. 

Farbenbilder, zu Göthe's Farbenlehre, enth. 12-24 Blätter a 2 bis 

Farbenkreisel, mit einer kleinen Schwungmaschine, verschiedenen 
Farbenscheiben und farbigen Flügeln zum Wechseln k 3 bis 

Farbenscheiben, bestehend aus Uhrwerk mit vierzehn Farbenscheiben, 
durch Rotation die Grundfarben zu mischen a 

Farbenspindel, durch schnelles Umdrehen der sieben Grundfarben 
des Spectrums zu mischen, welche dann weiss erscheinen ä 

Farbenpriima, auf hölzernem Stativ . ä 

Farbenringe, Newton*8, Linsen von circa vier Zoll Durchmesser in 
Messiugfassung mit sechs Stellschrauben . . ä 6 bis 8 und 

Federpendely um die geringsten Grade von Erschütterungen wahr- 
nehmen zu können, mit Stativ und Glocke k 

FernrBbre, in Mahagoniholz, die Auszüge in Messing mit achro- 
matischem Objectiv, in Leder-Futteral, 

lang 13 13 14 UVi 17 21 Zoll 



Tbl. 



mit 2 



3 Auszügen 



Objectiv 12 12 



13 



12 



13 16 Linien 



ä Stück 4 4y3 5 6 6V2 7 Thlr. 

— in ähnlicher Form, Ausstattung wie vorstehende, mit achromatischen 

Objectiven, Gläser in vorzüglicher Qualität, stark vergrossemd, 
1472'' lang, mit vier Auszügen, das Objectiv 13"', in Etui k 

— Form wie vorstehende, 

lang 22 28 35 40 Z oll 
mit 4 5 6 10 Auszügen 
Objectiv 15 18 21 24 L inien 
k Stück 9 12Va 20 30 Thlr. 

— in gleicher Form, Oculare und Objective von Bergkrystall, 

lang 15 22 27 Zoll 



mit 6 



8 Auszügen 



Objectiv 13 



15 



18 Linien 



ä Stück 14 18ya 24 Thlr. 

— offenei, zur Demonstration der vetÄc\i\^d«aesi Eetwtoluce und 
MicroBCope ,...%•*•••• 



Sgr 



10 



14 



10 



14 

2 
3 

12 

12 



15 



\w «^ 



\ 



GtriüMsittjttm tte. tv» Wannbram, QnUta ft c«h^ , 



^•TITTIT 



U| 



2207 — LltBarilB, ^ur EHäuttTunij; liei Jem futerrk-lit iler Asirummii».' ;i lo 
2206 — Lunarioa uml TellnriOn, zur Erklümu): <lei- JaLr^tizeiteii, Soitueii- ' 

lind Mondtiiuternnw«, netwt BescliivibuiiK ii VJ 

~ Du AltTOgnOtticen, «^ia eintWIieN Hfilfsuiittel , die Sti-rne uui 

Himmei svlbbt autiÜnden iiuil k«iiiK'ii r,» lenieti . . . . » ' 2 

Der Commentar zw den Relief- imd K:irten*;lo)wii vwi C Adiiiui i\ I - 

321ljfflv«k*, Haldat'sche, wclcW dunrli Wririiif den Ton Terlieit . .i 3 

I Clthlampe, aach Davy, ^iehe Seite U'K, >'o. 1434. I 

2219 ttMicbUgBrhftttt :i Blnu < - 

2213 CfliflHtte^ nacli Mitscherlic-h, mit zwei Fernröhivn, um iwiallvlo t 
Stnüiien zu refleutiren. die Theiliuig ant' 20 Sckuuden Abzu- 
lesen, auf Momiurplatte ä ItX) l^is ISC 

2214 — ilUge*(toaioaeter, n-Mh Hauy. in hidbo Gi->ulc ^t-thi'iln ii) Ktiti \.i 

2215 — IfflMtiOIS-Soiioaeter, ma-h Wullustuu . . . . ;\ 2v>KU 2ö 
mit zwei Loupea, Nonieii luid Vornclitnnit >""" HemK-nieii j 

Befeatigcn der Krystailo, in K:iisten \ 'Ml bis 40 

fijpiyUttVB, für polorisirtetj Licht, Figuren, Blniiien, Stcruv l-k-. in ' 
den schöüBten Farben darütelleiid ii !f, 4 Mh 

6r»t'*F. 6<Baitatfr, Sti«BveH«r, uM-h Kttei- . . :^ l'Ms 

— nach Pohl ä 

— Ton Kopferstreiten, zum Sc-hiebcu diTselben , iiuf (ietttellu ii 

— Ton Knpferdrabt, auf CJestelle, «dt Quet'ksiilbrriiüpf'cheii ä 

— nach Poggendorff, Pohl, Ampere vo»a'''»bis 

KISBtl, zum min eralogi scheu Gebrauch, 

— nach Berzelius, rund und vivreckij; ;i 

— nach Bneb, Hansmann, Hutchinson, Plattner, I 



Ä Stück 15 Sgr. 25 Sgr. 25 S^r. 15 Sj^t. 

— dieselben, grössere (T«IieiklBa«l) i *'' ^i> ■ 

Hebel, atitkBOtiieker, von Holz nelmt Stativ, mit Ihfilun^ und 

den nötfaigen Gewichten i ' 

von Holz mf Stativ, mit allen Theilen, die za den veiwhii- 

desen Versuchen gebraucht wctdeu, ääcV Gw»«» "^«ä ^ ^>Na. 



Geräthschaßen etc. von Warmbnuin, Onilitz & Comp, in Berlin. 
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2249 Hydraulische Preise, nach Brahma, von 1000 bis 1500 Pfund 

Druckkraft, welche durch angehängte Gewichte gemessen 
werden kann h 

2250 Hydrostatische Fontaine, auf deren Strahl hohle Messingkugelu, 

HoIIundermarkkugeln , so wie leichte Körper getragen werden 
können, nach Ausstattung derselben von 4 bis 

2251 Hydrostatischer Blasebalg a 

2252 Hydrostatische Fresse, nach Real 21 

Hydrostatische Waage, nach Mohr, siehe Seite 149, No. 1755. 

— nach Nicholson, siehe S. 99, No. 1060 und S. 122, No. 1367. 

Hygrometer, Fsychrometer, nach August, s. S. 100, No. 1063-65. 

2253 — nach Regnaul t, mit Aspirator (Fig. siehe 176) a 

2254 — nach De Lue, mit Fischbeinstreifen, in Etui u 

2255 — Haar-Hygrometer, nach Saussure, mit Fassung von Holz a 

2256 — derselbe, mit Thermometer a 

2257 — derselbe, ganz in Messingfassung, mit Thermometer . . . . ä 

2258 — Aether-Hygrometer, nach Daniel, auf Stativ (Flg. S. 176) 6 b. 

2259 InclinationsnadelD, a Stück 2Tblr.; auf Stativ . . . a 3, 4und 

Indinatorinm und DecliDatorinm, siehe Seite 167, No. 2055. 

2260 IndnctionS-InCÜnatorinm, nach Weber (Fig. S. 175, No. 2258) 30 bis 

2261 Indnctions- Apparat, electro-galYanischer, zum mcdicinischen 

Gebrauch, mit einem Element von Zink und Kupfer, in einem 
Mahagonikasten mit allen Requisiten i\ 8 bis 

2262 — nach Dubois Reymond, Schlitteo-Apparat, mit verstellbarer 

äusserer Rolle, in Mahagonikasten, nebst allem Zubehör . a 

2263 — nach Bayerlacher, bei welchem durch Ausziehen einer Metall- 
hülse die Wirkung leicht regulirt werden kann, in Mahagoni- 
kasten mit Schubkasten, worin sämmtliche Requisiten . . ä 

— Neef 'scher Hammer, mit Element nnd zwei Handgriffen, in 
Mahagonikasten ä 

— nach Rhumkorff, zur Darstellung der Erscheinung der Electri- 
citat im luftleeren Räume, so wie der electrischen Lichtbogen 
in dem electrischen Ei a 60 bis 

2266 — um die Inductionsgesetze nachzuweisen, bestehend aus einer be- 
weglichen und festen Spirale, nebst Handgriffen und Blitzrad 

2267 Interferenxgabel (Eisenlohr, Fig. 226; Pouillet-Müller, 1858, Fig. 458) 

2268 iBtermittirender Brunnen, von Glas, in Messingfassung . . a 

2269 Intermittirende Cinelle h, 

2270 KaleidOSCOp, nach Grosse und Güte ä 5 Sgr. bis 

2271 — verbessertes, ApkaneidOBCOp, entferntere Bilder symmetrisch zu 

yereinigeii » 3 Thh:. 15 Sgr.; auf Stativ k 

23 



Tbl. 



Sgr. 



2264 



2265 



70 



6 
6 
10 



48 
6 
2 
3 
7 
9 
5 

35 



12 



15 



13 



78 

15 

2 

8 

5 

1 



20 
10 



15 



15 



10 



10 



102 Pharmaoeutisehe, ckemisohe und phyiikaliMche ApparaU^ hutrumente. 



2340 Mikroskopo, nach Oberhäuser, die Linear -Vergrosserung bis zu 

S()0 Mal, die feinere Bewegung durch Mikrometerschrauben- 
Verschiebung, die gröbere durch Trieb und Zahn mit neun 
achromatischen Übjectivlinscn, drei einfachen und einem apla- 
natiöclien Ocular, grosser BeleuchtungsHnse nebst einer beweg- 
lichen Pincette, Handpincette, Insektenglas, zwei Objecten- 
schiebern, mehreren Objeeten und Objectträgern nebst Loupe, 
in einem verschliessbaren Mahagonikasten ä 

2341 — — bei 500 maliger Vergrössenmg, die gröbere Bewegung aus 

freier Hand & 

2342 — — mit viereckiger Säule zum Stellen, zwei Ocularen, drei achrotnaL 

Linsen, Beleuchtungslinsen und den nöthigen Requisiten . ä 

2343 mit drei achromatischen Linsen, Beleuchtungsliuse nebst zwei 

Nadeln, einem Messer, einer Pincette, einem Glasloffel und 
feinerer Schrauben-Einstellunn: k 

2344 — zusammengesetzte, das Objectivtischchen mit Schraubentrieb, nebst 

Pincette und Halter für die Objective, einer Beleuchtungslinse 
und drei achromatischen Linsen ä 

2345 — nach llaspail, in Mahagonikasten, auf welchem die Säule aufge- 
sehraubt wird k 

234G — zusanmicngosetzte, ohne und mit Beleuchtungslinse ä 4, 5, 6, 10, 12 u. 

2347 — — grössere, achromatisch 6, mit vier Objectiv- und vier Ocular- 

linsen, Mikrometerschraubo bei 400 maliger Vergrosserung ä 

2348 — — dieselben, in einfacherer Constniction, mit drei achromatischen 

Linsen a 

Sämmtlichc vorstehende Mikroskope sind in einem eleganten 
Mahagonikasten eingelegt. 
— kleine einfache, [zum botanischen oder zoologischen Gebrauch, 
siehe auch Seite 116, No. 1294 bis 1297. 

2349 MikroSkop-Deckgl&SChen, in Schächtelchen ä Dutzend V/^ 10 und 

2350 likroSkop-UDterlagSgl&SCheo, von geschliffenem Spiegel- 
glase ä Dutzend 15 bis 

2351 Hikroskopische Objecte, zusammengestellte, aus 25 der interessan- 
testen Präparate der Weichthiere, Glioderthiere und Wirbel- 
thiere, so wie der Kryptogamen des Pflanzenreichs, mit erläu- 
ternder Beschreibung k 26 Stück 

2352 Mikroskopische FrSparate, von Engel, in fünf Lieferungen, von 

denen jede Lieferung 24 geologische und botanische Präparate 
enthält, mit Erläuterungen ä 

^353 I MineräUeUj zu Löthrohr-VersucYieii . . . VCM €AädsL vo\i Vft bis 

I MiuuteuglHtx^ Sandükien, aieVie Seite \^^ ^^A^ä^. 
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Gträtkaeha/tm etc. von Wannbiunn, doiliU ft Comp, m Berlin. 



lodell ciaeiSaigpaBpe, tohGUb und Messing, mit Windkessel 
und gläsernem Stiefel, zur besseren Beobachtung auf Stativ ä 

— — ganz von Glas, auf Stativ ä 

— eioei SaSg- und DtDOkpnnpe, auf Mabagonifuss und lackirtcm 

Wassenränncben, elegant ä 10 bis 

— desgleichen, ganz von Glas k 

■odellB TOD D&mpfmaschiDen, LoconotiTco, HohOfea eto., 

siehe Seite 119, No. 1305 bis 1338. 




'^^SS 23G2 
lonocboide, Kingsbcrgcr'sohe ä 

— mit zwei durch Wirbel und zwei durch Gewichte gespannten Saiten 
iBltiplicatorflll, nach Nobili, mit aetatischer Nadel ä 12 und 

— nach Dubois-Rejinond, mit 17-180I.K) Drabtumwindnngen 53 bis 

— siehe auch Galvanometer, Seite 173. 

HevtOO'B FarbflBringe, Linsen von circa vier Zoll Durchmesser, in 
Messingfassung mit sechs Stellschrauben . h 5, 6, 8, 10 bis 

Hobili'a Ftrb«nriag«, vollständiger Apparat h, 

HiCQl'ecbe Frismeil, mit und ohue Messingfassung , . ä 3, 4 bis 

HlTellir-Inttinmente, mit achromatischem Fomruhr, UÖhreuhliclle 

imd Corrcctionsschraube ä 

— mit einem Femrohr von einem Fiias Länge a 40 bis 

ObJtetiTB, mit 15 Gruppen ä 

— IntetfcrcnX'SpflCtrniD, uüch Nobert, zur DemoDstration der 

Wellen-Theorie des Lichts, mit sieben AbtheiUmgen . . ä 

— dasselbe, zur Lehre der Uudulationslänge der verschiedeneu Farben 

im Glase imd in der Luft, mit zwölf Abtheilungen . . . ä 

— PlObt-ObJtCtiTe, nach Nobert, zur Untersuchung der Ver- 

grÖssenmgsgrado der Mikroskope, mit zehn Abtheihingen . k 

— zur Photographie, siehe daselbst Seite 184. 

OptllOhei Inge, zur Erklärung des Sehens mittelst des menschlichen 
Auges, von Holz 1 Thir. 5 Sgr., von Elfenbein . , , ä 

— siehe auch Seite 102, No. 1947 und 1948. 

— KartflD, nach Ferguson, 58 Stück mit den wichtigsten Sätzen 

der Optik, welche durch Zeichnungen erläutert sind . . ä 
FaitOgftpb, zum Copiren und Reducireu von Plänen etc., v. Messing 

— dorgleieben, von Holz b 



184 Pharmaceutische, chemitche und physikaUielie Apparate^ Instrumente^ 



2375 



2376 

2377 

2378 
2379 

2380 

2381 



Pantographi mit langen Stäben, von Mahagoniholz, am Grossen 
auf die Hälfte bis ^^ zu verkleinem ä 

Papioiaoischer Topf, von verzinntem Kupfer, mit Thermometer 
und Gewicht, auf Gestell, von circa zwei Pfund Inhalt . ä 

— derselbe, von circa vier Pfuud Inhalt, nebst Manometer . . ä 

Parallelogramm der Kr&fte, siehe Seite 156, No. 1849. 
Parallelopip.edon, von Glas a 

Pendel, Federpendel, um die geringsten Erschütterungen wahrnehmen 
zu können ä 

— Compenaatlonspendel, halbe Sekunden schwingend, mit Com- 
pcnsation der Ausdehnung durch Wärme . . . . ä 10 bis 

— Reveraionspendel, nach Pouillet, aus Holz lind Metall, 
nebst Stativ ä 

2382 Pendel-ipparat, nach Kater, bestehend aus Sekimdenpendel, Rever- 

sionspcndel und Metronom ä 

2383 PercnSSionsmaSCbine, zur Lehre vom Stoss der Körper, mit zehn 

Kugeln oder Steinen ä 3 bis 

2384 — mit fünf Elfenbeinkij^eln, auf Mahagonibrett ä 

2385 — mit neun Kugeln, eine immer halb so schwer wie die andere . .ä 

Petrefacten* und lineralien-Sammlnngen, S. 116, No. 1299-1303. 
Pliotographlsche Apparate und Oluectlve^ 

2386 1) Objective fflr PortraitS, mit zwei achromatischen Objec- 

tiven und Fassung mit Trieb, 

•Durchm. der Objecti ve 12 15 19 27^" 3 4 5 6 7 8 Zoll 

zn einer Bildgrösse T on lu.2 3a.4 4n.5 5n.7 7q.9 9a.ll lln.U 13n.l7 15a.l9 18n.23Zon 

ä Stück 9 11 15 30 64 160 290 400 560 700 Thl. 

2387 2) Objective fflr Landschaften, mit einem achromatischen 

Objectiv und Fassung mit Blenden, 

Darchm, des Objecti vs 12 15 19 27*^^ 3 4 5 6 7 8 ZoH 

zu einer Bildgrösse v on 3q.4 4u.5 5n.7 7u.9 9u.ll llu.U 13u.l7 15u.l9 18n.23 21u.26Zoll 

a Stock 5% 7 83/4 15 27 y2 60 95 158 240 300 Thl. 

2388 3) Objective fflr Portraits und Landschaften etc., mit zwei 

achromatischen Objectiven und Fassung für Portraits 
mit Trieb, so wie für Landschaften mit Blenden, 

Durchm. d.Objective 12 15 19 27*^^ 3 4 5 6 7 8 ZoU 
za einer Bildgrösse 

für Portraits von lu.2 3a.4 4u.5 5u.7 7u.9 9u.ll llu.U 13u.l7 15u.l9 18u,23Zon 
zn einer Bildgrösse 

/ Lnndßchaften v. 3a.4 4n. 5 5a.7 7n.9 9u.U UxiA^ I^mAT UxxA^ l^Tifl^ 1\^\^'M\ 

«Stock 12 132/3 20 37 V« 1^ V%0 ^V^ AÄKi ^^ 1^ 'V«^ 



Thl. 
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24 



15 
12 
40 
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12 
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ßerathBchaften etc. von WarmbmiiQ, Quiliti ft Comp, in Berlin. 
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«9 



;90 



4) ObJeetlTe fflr Stereoikop-PortraitS, je zwei oder vier genau 
übereinstimmende Doppel-Objective, Fassong mit Trieb, 
2 Stück von 19 Linien Durchmesser, für zwei V* Platten . k 
4 „ „ 19 ,, „ „ vier V* Platten . ä 

2 „ „ 27 „ „ y^ zwei Va Platten . ä 

2 „ „ 27 „ „ ^ zwei V* Platten . k 

5) Objeotive fflr Stereoskop-Landschaften etc., je zwei oder vier 

genau übereinstimmende Einzel-Objective, Fassung mit 

Blenden, 

2 Stück von 15 Linien Diu-chmesser, für zwei 'A Platten . 

4 „ „ 16 „ „ „ vier 'A Platten . 

2 „ 99 19 „ „ „ zwei V» Platten . 

2 „ 99 27 „ „ „ zwei V« Platten 

Landschaftsfassnngen, mit Blenden, für Objective, 
Durch m. 12 15 19 27 Lin ien 3 3V« 4 6 6 7 8 Zoll 
äSVa SVe 6 7VaThlr. lOV» 14 HVa 25 43 62Va 83Thl. 

Orthoskopische Dagnerreotjp- Objective, neuester Constmction, 

Doppel-Objective von 18 u. 12''' Oejffn., 11" Brennweite, 7-10" Bildgrosse 



Thl. 



a 
k 
k 
k 



r> 



9? 



?> 



yj 



?» 



9^ 



n 



91 



yj 



9» 



7» 



95 



99 



99 



24U.16"' „ 


W/t" 


36U.24"' „ 


23»/«" 


48U.32'" „ 


31" 


48 a. 32'" „ 


39" 


60U.40'" „ 


49" 



99 



99 



99 



99 



99 



10-14" 
15-20" 
20-25" 
25-32" 
31-40" 



99 
99 
99 
99 
99 



Ausser vorstehenden liefern wir auch Objective jeder anderen 
Constmction, wie überhaupt vollständig zusammengestellte Photograph- 
und Daguerreotyp-Apparate mit allem Zubehör. 

Chemiealien, Kasten oder Cameras für Portraits, Landschaften 
und Stereoscopbilder, zusammenlegbare Stative mit Holz- so wie mit 
Eisen-Mechanismus, Copir-Rahmen, Kopfhalter, Platten, Porzellan- und 
Guttapercha- Geräthschaften besorgen wir zu den billigsten Preisen in 
anerkannt gediegener Arbeit. 

GavetteD, Schaalen, Trichter, lensarei etc., von Glas, s. Th.n. 



Photonieter, nach Leslie ä 6 bis 

— nach Wheatstone, zur Vergleichung der Intensität des künst- 
lichen Lichts k 

— nach Ritchie, bestehend aus zwei Spiegeln, einem rechtwinkligen 
Kasten etc k 

PiCBOmeter, siehe Seite 124, No. 1404. 
IPtMCitteUf siehe Seite 125, No. 1412 \>\a VaS,. 
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80 
66 
86 
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95 
95 
160 



15 



Sgr. 



15 



15 



'kV 



PkanMOiutUehey chetfniiohe und phfftikaliiehe Apparate, Instrumente^ 



3396 



2397 

S398 
2399 
2400 



2401 



2402 



2403 

9403a 
2404 

2405 
2406 
8407 

2406 



ThL 

PUiattrilB, bei welchem sich die Planeten auf ihren richtigen 
Bahnen um die Sonne bewegen und behufs der Erklärungen 
in jede erforderliche Stellung bringen lassen ... ^ 4 bis 10 

PllfiOBOtor, Regenmesser, die gefallene Regenmenge bis auf 

0,1 Linie angebend ^ 5 

— nach Homer ä 10 

— nach Howard ä 11 

— nach John Taylor, selbst registrirend, mit Raderwerk . . ä 27 
Pneamitische Waniieil, siehe Seite 126, No. 1436 bis 1454. 
PoltriSitloiS-Apptrate, nach Mitscherlich, s. S. 65, No. 542 u. 43. 

— nach Dove, bestehend aus einem grossen Messing - Stativ mit 

prismatischer, beweglicher, getheilter Messingstange und sieben 
verstellbaren Messingprismen, einem oflQien Femrohr, schwar- 
zen Spiegeln zur elliptischen Polarisation, einem Rohr zur 
Circular-Polarisation, einer getheilten Scheibe, einem Objectiv- 
glase, Sfiikroskop, einem Doppelkreuz, einem keilförmigen Stück 
Gyps, einer Ocularlinse, 8 verschieden gefasstenKry stallen, 7 ver- 
schieden geformten gekühlten, eingefassten Gläsern, 2 NicoPschen 
Prismen, einer Pressschraube mit gekühlten Gläsern, einem dop- 
pelt brechenden Prisma, einem rechts und links drehenden Berg- 
krystall für die schwarzen Spiralen, Turmalin und Glimmer- 
blättchen. Nach Vollständigkeit und Anzahl der Krystalle, die 
Gläser und Ocularkrystalle in Mahagonikästchen eingel^ 80 bis 100 

— nach Norremberg, bestehend aus dem Apparat mit getheiltem 

Kreise, auf Messingstativ mit Mahagonikasten, NicoTscliem 
Prisma, doppelbrechendem Prisma, einem keilfonnigen Stück 
Gyps, einem rechts und links drehenden Bergkry stall, einer 
Pressschraube mit Gläsern, einem Doppelkreuz, Krystaüen voii 
Zucker, Bergkrystall, Doppelspath, Arragonit, ehromsanreii 
Kali und drei gekühlten Gläsern (Fig. siehe Seite 189) . m 50 

— nach Seebeck, mit zwei schwarzen Spi^eln, je nach VoUstäii- 

digkeit der Krystalle mid Requisiten ä 30 bis 50 

einfacher, zum Schul-ITnterricht von 10 I»s | 15 

1 

PoUri8atieiS-KtleUtS€tf,m.Glimmerblättchenu.sehwarzeniSpiegel ' 15 
PtUrlseOf, nach Savart, Kobell oder Chevalier . . . ä 4b» j 5 

Pelytrimei ä 3 

PieSSe, zur Polarisation, nach Fresnel, um naehznweiseiiy dassfflas 

durch Druck die Eigenschaft der doppelten Brednng criiik m 20 

— um durch Druck die PolarisatioQ der Glase zu erseiigfii . . a 4 



84091 — xam, Biegen des Glases für PfAsmiAäoiifr^cnwE^ 

7# 



*^0/FnUrkMm»äBM, naeh PlaUii»,ttMMHii«Vh^^*m^ 




2497! — desgleichen, für eine StatioB \.\>& 



Geräthscha/ten etc. von Warmbrnniii Qnilits & Comp, in Berlin. 
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2498 TcUuriani und Lunarinnii zur Erklärung der Jahreszeiten, Erd- und 

Mondfinsternisse, nebst Beschreibung ä 10 bis 

2499 Tellariam, Planetariam und Lnnarinm, nach Wetzel, ganzes 

System mit allen Neben- Apparaten k 

2500 Thermo-eleotrisches Element, nach Pouillet, aus vier Antimon- 

und Wismuth-Stangen k 

Thermo-electrisobe Kette, nach Melloni, s.S. 181, No. 2334 u. 35. 

2501 Thermometer, Haiscb-Tbermometer, für Brau- und Brennereien, 

in einem Stocke mit Milchglas -Scala, Sicherheitskorb und 
Messingschienen, circa 3V2 Fuss lang k 

2502 derselbe, ohne Messingschienen k 

2503 in einer Eisenhülse eingeschlossen, mit Messing-Scala . . k 

2504 auf Winkelbrett, mit versilberter Messing-Scala, ein, zwei bis 

drei Fuss lang ä IVe, IVa bis 

Thermometer und Thermometrographen, siehe S. 142 bis 144. 

Thermo-Iultiplicator, nach Melloni, siehe Seite 181, No. 2333. 

2505 Thermosinle; nach Melloni, auf Stativ, nach der Anzahl der Wis- 

muth- und Antimonstabe ä 5 bis 

ThOD-Cylinder^ zu galvanischen Elementen, siehe S. 163, No. 1967. 

2506 Traosporteure, von Messing, in sehr genauen Theilungen, 

Länge 3V< 4V8 bV* 6 6V2 Zoll 

in Grade getheilt . k Stück 10 I2V2 15 17V2 20 Sgr. 

2507 in halbe Grade getheü täSt. 15 17 V2 18^4 22Va 2772 Sgr. 

2508 von Hörn, in Grade getheilt — 9 10 12Va 15 Sgr. 

2509 Treyelian'S Instrument, durch erkaltende Metallmassen vibrirende 

' Tone hervorzubringen, nach neuester Verbesserung mit Pendel 

und Kesonanzboden ä 

2510 Tnrmalin-Zangen, mittelst deren die farbigen Ringe senkrecht auf 

der Axe geschnittener Krystalle gesehen werden können, in 
Neusilber-Fassung ä 4 bis 

2511 Tiegelformen, von Stahl, zum Abtreiben des Silbers, mit zwei 

Stempeln und zwei Matrizen, nebst Stander k 

2512 — von Rothguss, zur Anfertigung der Thontiegel k 

2513 — von Buchsbaümholz k 

2514 Ventilator- Geblise, nach Clarke, Blasebalg in neuester Con- 

struction ä 1% bis 

2515 Ventile, sechs verschiedene Modelle, von Messing k 

2516 — dieselben, von Holz k 

2517 Vergleiehnngf -Tabelle der vier Thermomcter-Scalen, von Celsius, 

Delisle, Fahrenheit und Röaumur . ä 

TergdldllKI-Apparata, siehe Seite 160, No. 1922 und 1983. 
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FharmäceutisiDhe, chemische und phtfeikaUiche Appctrate^ Initrumente^ 
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2572 
2573 
2574 

2575 

2576 

2577 
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2579 
2580 
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2585 

2586 
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Aigeitropfgl&soheB ä Stuck i'/iSgr^ IDutzond 

AngODWSllDClieil, zum Baden der Augen, von Porzellan ä 5 und 
Beokenmeiser, nach Kluge nach Boivin 

ä Stück 4Thlr. b'/i Thlr. 

Bistouri, OperirmeSSer, zwei convexe ä IVaThlr.; ein gerades ä 

— nach Pott, ein geknüpftes k 22VaSgr.; ein spitzes Bistouri • k 
Blutegel, kflUStlicher, nach Alexander, mit zwölf Cylindern a 

— — nach Boudelocque ä 

Blutegelgläser, zum Ansetzen, siehe Seite 41, No.'%9. 
Bougies, von Darmseiten Wachs Kautschouk 

ä Stück 4-6 Sgr. 5-7*/aSgr. 5-15 Sgr.~ 

Brustglftser, siehe Seite '41, No. 273 bis 276. 

— mit angeblasener Glaskugel, nach Zeichnung 275, mit grösscien 

Kautschouk-Ballons, je nach Grösse der letzteren l'/s, IV2 bis 

— siehe Hilchpumpeu Seite 195. 

BruStwarzeudeckel, pateutirte, nach Charriere oder Weiss a 

— mit decalcinirter Elfenbeinwarze und Ilornplatfce ä 

— von Kautschouk ä Dutzend 

— von Glas, siehe Seite 41, No. 270 bis 272. 
BrUStwarzeUSaUger, von Kautschouk, zum HeHorziehen der 

Brustwarzen ä 

— bestehend aus dem Gummisaugbeutel mit gläsernem oder Porzellan- 

Aufsatz k 

Catheter, elaitiSChe, in allen Starken ä Stück 6 Sgr., ä Dutzend 

— von Neusilber, männliche, weibliche, zum Zusammenschrauben 

ä Stück 20 Sgr. 15 Sgr. 2 Thlr. 7 V« Sgr. 

Collodium-Bestecke, siehe Seite 28, No. 103 und 104. 
Compas d'ipai88euf,n. Boudelocque verbessert durch Busch 4V3b. 

FoBtanelMria-Erbseu a 100 Stück 

FoDtanell-Papier 100 Blättchen 

Foutanell-Platteu ä 

Haarseil-Hadeln. ä 

HOrrOhre, von Guttapercha von VM bis 

— von Silber, Neusilber, Messingblech, Weissblech, lackirt 



Tbl 



k Loth 1 Thlr. äSt. 4Thlr. äSt. lV2-2'^Thlr. 
— nach Duncker, nach Abraham, 



äSt. lV2-2Thh-. 
nach Fallou 



ä St. 3'/^ Thlr. ä Paar 2 Va Thlr. ä Paar 3V« Thlr. 
— Otaphoien, von Neusilber a Paar 

jjDpMaDcette oder Impf-Hadelu ä 

IßäuetioBB'AppatäU^ electio-iliL\^iLii\u^^%^ ivti(A\iT>\i\)Q\%-^^^- 

moDd, Beyerlacher etc., sieVve S. \11,^o. ^^«»Wa^ ^^^. 
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PimmiutmiiMdke, ctftirfr mad fkgtikaliidiä Apparat, AtUmmtmlr, 



vpipv^p«, Ulli, urei oi'urupiikupicu ......... s 

8ektifffekllfp«r, einfacher k ^ 

— nach Sandoz ä &/» Thir.; nach Charri^re ä 

— nach Weiss, achteckig oder rund, von MefsBing , . . . k 
von Neusilber 6 Tbl.; nach Andrae, mit 81216 Eischen 

i Stück 4 5 6 TUr. 
Skllpdl, nach Dieffeiibach, gerade oder convex, nach GrÖiwe 15 b. Äh 

Soide, riacke, von Stahl & 3Sgr.; von Silber k - D 

- HakllOBie, von Stahl & 7'ASgr.; von Silber k - 

SpittBftCf, nach Wintrich, mit excentrischem Rade . . . . ä 

— nach Uutschinson k 5 

Sptitiei, Kljritiripiitxn, von Zinn, In halt 4 6 8 10 12 U na. 
k Stück 20 30 40 45 50 Sgr. 

— Iltteripritiei, mit Ring ä 25 Sgr.; mit Holzstiel . . . . k l 
ein Bokr, gebogen, zum Selbstklystiren, mit Sicberheits- 

ecbeibe i 15 bis - 

ein.Scklanck, zum Selbstklystireu, mit Gummi-Canule . ^ 

ein Iltttfrokr, von Hörn oder Zinn k - } 

— von Kautschouk k - !A 

ein KljttirrAkrcktl, von Kautschouk oder Knochen ik 

— von Kautschouk, mit decalcinirter Elfenbeinspitze . . , , k - ) 
~ iBjaetiOllipiitzen, mit Gummi- oder Knocfaen-Camilc . . k - t 
von Glas, als Nasen-, Augen-, Ohren-, Wund- und jeg- 
liche Arten von Spritzen, siehe Seite 40, No. 257 bis 26fi. 

StttoSCOp A20^r. bis I 

Tonrafqaets, nach Fallou & i 

iW^^/ — fild-Tontaiqttttt nach SaviRuy, T MjailLQT^\, TOM^^-tt^x. 

/ ÄStüok 20 Sgr. -M»^. VKTÖi, 
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Oeräthiohaften ete. von Warmbmimi ftidliti * Cemp. In B^litu 
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47 
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Urilgllier, siehe Seite 41, Na 286 und S87. 

Uriioiri, von Kautschouk 2V2-4 Thlr.; von lackirtem Leder h, 

Urometer, siehe Seite 74, No. 674 bis 676. 

Urometrische Apparate, siehe Seite 66, 67 und 146. 

Verbandsenge^ Tasetaen - Sesteeke^ ehirirgiache. 

Ein Yerbandzeng No. 1 enthält: 
eine feine, eine Hohl* und eine Myrthenblatt-Sonde von Stahl, 
ein Portepierre, zwei Heft- und Insectennadeln, eine Pflaster- 
und Mimd-Spatel, eine Pincette, eine Abszess- und Aderlass- 
Lanzette, eine Cooper'sche Scheere, eine Incisions-Scheere; 
ein convexes und ein gerades Bistouri mit Fischbeinschaalen 

und Ring etc., inclusive eleganter Ledertasche k 

Ein Verbandzeug No. 3 enthalt: 
die Instrumente von No. 1; die Bistouris, Aderlass- Lanzette, 
die Heft- und Insectennadeln und Portepierre, letztere mit 
Platinzange, sind in doppelter Anzahl, sammtliche Sonden von 

Silber, inclusive eleganter Ledertasche k 

Ein Verbandzeug No. 3 enthalt: 
die Instrumente von No. 2; ausserdem einen männlichen und 
einen weiblichen Catheter zum Zusammenschrauben von Neu- 
silber, eine Komzange n. Charri^re, einem Schmidt'schen 
Ohrlöffel, eine Arterien-Pincette nach Fricke und eine Scheere 
nach Richter, eine Myrthenblatt-Sonde von Silber, ein Ezplo- 
rationstroikar mit silberner Rohre etc., inclus. Tasche ä 18 bis 
lahlSOhlASfel, nach V. Graefe, mit 4 Haken IVaThlr.; gebogene k 

Zakl8€kll88elzaige, nach Linderer k 

Zakliprltzei, von Glas k 

Zaknzaige, gerade k 2öSgr«; gekrümmte k 

— nach Tome, gebogene k 
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IVachtrag« 



/ 



ApotkekeD-Embleme, als: idler, Löwei, Sekwiie ete^ tm. 

von Metall, Porzellan, feuerfestem Thon beschaffen 
wir dauerhaft und fein broncirt oder mit farbigem Anstrich. 

BattcrieglSser, in weissem und halbweissen Glase liefern wir 
in jeder Dimension. 

Dei tlllatiOBSklter, nach Mohr, mit polirtem Holzfiiss . . . ^ 

<^tfff/f^ff/oiif-(lieokiilber-laiom%Ut^ m dx%\\£s& %^^% ^^»^^ 

ÄpÄÄren Druck V^ö^i^^ 



I9gr. 




106 Pharmaceutiscks, ehemitoke und pkyäkaHscke Apparate^ Iiulrumenie etc. 
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Differential- Quecksilber •laiometer, zu vier bis acht Atmo- 

Bphären Druck . . ä 14 bia 

Feder-Ianometer, für Dampfkessel, dieScala fünf Zoll lang und zu 

sechs bis zwölf Atmosphären Druck getbeilt jk 

für Dampf- und Minendwassor- Apparate, die Scala drei Zoll 

lang und zu Va bis 12 Atmosphären Druck getheilt . . . ä 
derselbe, mit 2^^ Zoll langer Scala und gleicher Einthcilung ä 

Tacanm-Ieter (Feder Taonam-Ieter) a 

— — (Qaeeksilber Tacanm-Ieter) ä 

Filtrir*Papier, Kaffee-Filtrir-Papier, arsenikfrei . a Buch 5 bis 

Fallapparat-Cylinder, von Glas, zur Luftpumpe . . ä 2V^ bis 
fiasOmeter-Cylinder, mitTubusJe nach Grösse u. Glasstarke 2V3 bis 
löraer, von feuerfestem Thon, mit Pistillen in Holzfassung, höchst 
durabel, Durehmesser 12 und 16 Zoll 

ä Stück IV« und~~2V3 Thh-, 

■entzera patentirter WoU-Dichtigkeitameaaer ä 

SOiilieiinlireil^ nach August, patentirte, in vorzüglicher Aus- 
führung, das transportable Instrument kann an jedem beliebigen 
Orte aufgestellt werden. 

— Skloatat, mit genauester specieller Theihuig, auf Papier . . a 

dieselbe Theilung, auf versilbertem Neusilber ä 

mit Theilung, auf versilbertem Neusilber . a 

Ein Uhrwerk, um dasSkiostat als Heliostat zu benutzen, 
mit Glasspiegel ä 6 Thlr.; mit Stahlspiegcl . • . . ä 

— Feaeatrole, zum beliebigen Anhängen an einer Fensterscheibe a 
Tacnnill-Gllaer, von doppelt starkem Spiegelglase, mit fein 

geschliffenen Rändern, halten wir in allen Dimensionen auf La^^. 

Waage-Säulen znTarir- ind Reoeptnr-Waageii, von schwarzem 
fein polirtemHolz, mit broDce fein Tergoldeteii AAler 

und Schrauben-* Vorrichtung zum Befestigen der Säule auf 
Receptur- oder Ladentische^ 

Hohe der Säule ohne Adler gemesse n 19 22 25 Zo ll 

ä Stück 4V6 5 6V6 Th lr. 

mit broBoirtem Adler . . . ä Stück 4V6 4V4 4V8 Thlr. 
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Wir verweisen auf unsere weiteren, zu den mannigfachsten Zwecks 
dienenden Fabrikate von Glas auf unseren n. Theil. 

Brack ^on 0.1ft%Ttt.%tft^ Vu^^xWck. 



